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Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Aby méc efektywnie i bezpiecznie
pracowac przy uzyciu urzadzenia
pomiarowego, nalezy przeczytac wszystkie
wskazowki i stosowac sie do nich. Nalezy
dbac o czytelnosé tabliczek
ostrzegawczych, znajdujacych sie na urzadzeniu po-
miarowym. PROSIMY ZACHOWAC | STARANNIE PRZE-

CHOWYWAC NINIEJSZE WSKAZOWKI.

» Uwaga - uzycie innych, niz podane w niniejszej
instrukcji, elementow obstugowych i regulacyjnych,
oraz zastosowanie innych metod postepowania, moze
prowadzi¢ do niebezpiecznej ekspozycji na promienio-
wanie laserowe.

» W zakres dostawy urzadzenia pomiarowego wchodzi
tabliczka ostrzegawcza z napisem w jezyku niemieckim
(na schemacie urzadzenia, znajdujacym sig na stronie
graficznej, oznaczona jest ona numerem 11).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mW, 635 nm/650 nm
Promieniowanie laserowe

Nie wpatrywac sie¢ w wiazke

Urzadzenie laserowe klasy 2

» Zaleca sie jeszcze przed wprowadzeniem urzadzenia
do eksploatacji zaklei¢ niemiecki tekst tabliczki
wchodzaca w zakres dostawy etykieta w jezyku
polskim.

» Nie wolno kierowac wiazki laserowej w strone oséb lub
zwierzat, jak rowniez wpatrywac sie w wiazke. Niniejsze
urzadzenie pomiarowe emituje promieniowanie laserowe
klasy 2 zgodnie z norma IEC 60825-1. Moze ono spowo-
dowac oslepienie innych oséb.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem jako
okularéw ochronnych. Okulary do pracy z laserem stuzg
do lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a nie do
ochrony przed promieniowaniem laserowym.

> Nie nalezy stosowac okularéw do pracy z laserem jako
okularéw stonecznych, ani uzywac ich w ruchu
drogowym. Okulary do pracy z laserem nie zapewniaja
catkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrud-
niaja rozréznianie koloréw.

» Napraw urzadzenia pomiarowego powinien
dokonywac jedynie wykwalifikowany personel, przy
uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. Tylko w ten
sposdb mozna zapewni¢ bezpieczna eksploatacje
przyrzadu.

» Nie wolno udostepniac laserowego urzadzenia
pomiarowego do uzytkowania dzieciom. Mogg one
nieumysinie o$lepic siebie lub inne osoby.

» Nie nalezy stosowac tego urzadzenia pomiarowego w
otoczeniu zagrozonym wybuchem, w ktorym znajduja
sie tatwopalne ciecze, gazy lub pyty. W urzadzeniu po-
miarowym moze doj$¢ do utworzenia iskier, ktére moga
spowodowac zapton pytow lub oparow.

e

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie pomiarowe przeznaczone jest do wyznaczenia i
sprawdzenia linii poziomych i pionowych oraz punktow
prostopadtych.

Urzadzenie pomiarowe przeznaczone jest wytgcznie do
zastosowan w zamknietych pomieszczeniach.

Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych komponentéw odnosi sie do
schematu urzadzenia pomiarowego, znajdujacego sie na
stronie graficznej.
1 Linialasera

Otwor wyjsciowy wigzki laserowej
Wiazka pionowa
Wskaznik funkcji automatycznej niwelacji
Wskaznik trybu pracy

Przetacznik trybéw pracy
Wiacznik/wytacznik

Przytacze statywu 1/4"

Blokada pokrywy wneki na baterie

Pokrywa wneki na baterie
Tabliczka ostrzegawcza lasera

Statyw*

Uchwyt $cienny*

Przyciski ptyty mocujacej

Ptyta mocujaca uchwytu $ciennego

Sruba mocujaca uchwytu $ciennego

Sruba 1/4" uchwytu $ciennego

Okulary do pracy z laserem*

19 Futerat
* Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzet nie wchodzi w

skiad wyposazeni g
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Dane techniczne

Laser krzyzowy PCL 20
Numer katalogowy 3603K082..
Zasieg odbiornika do ok. 10m
Doktadnos¢ niwelacjyna
- Linialasera

- Wiazka pionowa (do gory) +0,5 mm/m
- Wiazka pionowa (do dotu) +1mm/m
Zakres samoniwelacji typowy +4°
Czas niwelacji typowy 4s
Temperatura pracy +5°C...+40°C
Temperatura przechowywania -20°C...+70°C

Relatywna wilgotno$¢ powietrza

maks. 90 %
Klasa lasera 2
Nalezy zwraca¢ uwage na numer katalogowy na tabliczce znamionowej

nabytego narzedzia pomiarowego, poszczegéine nazwy handlowe
pojedynczych narzedzi pomiarowych moga sie réznic.

+0,5 mm/m
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Laser krzyzowy PCL20
Typ lasera

- Linialasera 635nm, <2 mW
- Wiazka pionowa 650 nm, <2 mW
Cg (linia lasera) 10
Przytacze statywu 1/4"

Baterie 4x1,5VLROG6 (AA)
Akumulatory 4x1,2VHROG (AA)
Czas pracy ok. 40h
Cigzar odpowiednio do

EPTA-Procedure 01/2003 0,5 kg
Wymiary

(dtugosc x szerokosc x wysokosc) 123x67 x110 mm
Nalezy zwraca¢ uwage na numer katalogowy na tabliczce znamionowej
nabytego narzedzia pomiarowego, poszczegélne nazwy handlowe
pojedynczych narzedzi pomiarowych moga sie réznic.

Montaz

Wktadanie/wymiana baterii

Zaleca sie eksploatacje urzadzenia pomiarowego przy uzyciu
baterii alkaliczno-manganowych lub akumulatoréw.

Aby otworzy¢ pokrywke wneki na baterie 10, nalezy wcisng¢
blokade 9i odchyli¢ pokrywke. Wiozy¢ baterie lub akumulatory do
wneki. Przy wktadaniu nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowa
biegunowos$¢ - postepowac zgodnie ze schematem
umieszczonym na wewnetrznej stronie pokrywki wneki na baterie.

Baterie lub akumulatory nalezy zawsze wymieniac¢
kompletami. Nalezy stosowaé tylko baterie lub akumulatory
pochodzace od tego samego producenta i o jednakowej
pojemnosci.

» Jezeli urzadzenie pomiarowe nie bedzie przez diuzszy
czas uzywane, nalezy wyjac z niego baterie lub
akumulatory. Nieuzywane przez diuzszy czas baterie i
akumulatory moga ulec korozji i ulec samoroztadowaniu.

Praca urzadzenia

Wiaczenie

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed wilgocia i
bezposrednim napromieniowaniem stonecznym.

» Narzedzie nalezy chroni¢ przed ekstremalnie wysokimi
lub niskimi temperaturami, a takze przed wahaniami
temperatury. Np. nie nalezy pozostawia¢ urzagdzenia na
dtuzszy czas w samochodzie. W przypadku, gdy urzadzenie
poddane byto wigkszym wahaniom temperatury, nalezy przed
uzyciem pozwoli¢ powrdci¢ mu do normalnej temperatury.

» Nalezy zapobiega¢ silnym uderzeniom lub upuszczeniu
narzedzia pomiarowego. Uszkodzone urzadzenie pomiarowe
moze dokonywac niedoktadnych pomiaréw. Dlatego po
kazdym silnym uderzeniu lub upuszczeniu urzadzenia nalezy w
ramach kontroli poréwnac linie lasera z wyznaczona juz
wczesniej pozioma lub pionowa linig odniesienia wzglednie ze
sprawdzonymi juz punktami prostopadtymi.

—

Polski| 7

» Urzadzenie pomiarowe nalezy transportowac w stanie
wytaczonym. Wytaczenie powoduje automatyczng
blokade jednostki wahadtowej, ktdra przy silniejszym
ruchu mogtaby ulec uszkodzeniu.

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wiaczy¢ urzadzenie pomiarowe, nalezy ustawic¢

wiacznik/wytacznik 7 w pozycji ,,On* (wtgczony).

Natychmiast po wtgczeniu urzagdzenia pomiarowego

wysytane sa dwie linie lasera 1.

» Nie wolno kierowac wiazki laserowej w strone osob i
zwierzat, jak rowniez spogladac w wiazke (nawet przy
zachowaniu wigkszej odlegtosci).

Aby wytaczy¢ urzadzenie pomiarowe, nalezy ustawi¢

wiacznik/wytacznik 7 w pozycji ,,Off“ (wytaczony).

Wytaczenie powoduje automatyczng blokade jednostki

wahadtowej.

» Nie wolno zostawia¢ wlaczonego urzadzenia pomiaro-
wego bez nadzoru, a po zakonczeniu uzytkowania
nalezy je wytaczaé. Wigzka lasera moze spowodowac
oSlepienie 0séb postronnych.

Rodzaje pracy (zob. rys. A -E)

Po wigczeniu, urzadzenie pomiarowe znajduje sie w trybie
pracy liniowo-krzyzowym z automatyczna kontrolg
poziomowania.

Aby zmienic tryb pracy, nalezy wciskac przetacznik ,Mode* 6
do momentu ukazania sie pozadanego trybu pracy, co bedzie
sygnalizowane po przez zapalenie sie odpowiedniego
wskaznika 5.

Mozliwy jest wybdr miedzy nastepujacymi trybami pracy:

Wskaznik Rodzaj pracy

Tryb liniowo-krzyzowy z funkcja
automatycznej niwelacji (zob. rys. A):

(zielony)  Urzadzenie pomiarowe emituje jedna pozioma i
jedna pionowa linie lasera. Ich niwelacja jest
automatycznie nadzorowana.

@ Tryb poziomy z funkcja automatycznej
niwelacji (zob. rys. B): Urzadzenie pomiarowe

(zielony)  emituje jedna pozioma linie lasera, ktorej niwe-
lacja jest automatycznie nadzorowana.

@ Tryb pionowy z funkcja automatycznej
niwelacji (zob. rys. C): Urzadzenie pomiarowe

(zielony)  emituje jedng pionowa linie lasera, ktorej
niwelacja jest automatycznie nadzorowana.

@ Wiazka pionowa z funkcja automatycznej
niwelacji (zob. rys. D): Urzadzenie pomiarowe

(zielony)  emituje dwie pionowe wigzki lasera - do gory i
nadot. Ich niwelacja jest automatycznie
nadzorowana.

Tryb liniowo-krzyzowy bez funkcji auto-
matycznej niwelacji (zob. rys. E): Urzadzenie

@ pomiarowe emituje dwie skrzyzowane linie la-

sera, ktore mozna dowolnie ustawic (nie musza
(czerwony/ one przebiegac prostopadle do siebie).
zielony)

Bosch Power Tools
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Funkcja automatycznej niwelacji
(poziomowania)

Zastosowanie funkcji automatycznej niwelacji

(zob. rys.F-G)

Ustawic urzadzenie na poziomym, stabilnym podtozu,
zamocowac je w uchwycie $ciennym 13 lub na statywie 12.
Wybra¢ jeden z trybow pracy z funkcja automatycznej
niwelacji.

Po wigczeniu urzadzenia, funkcja automatycznej niwelacji
automatycznie wyréwnuje nieréwnosci w zakresie
samopoziomowania +£4°. Gdy linie laserowe, wzglednie
wiazki pionowe przestaty sie porusza¢, oznacza to, ze
niwelacja zostata zakoriczona. Wskaznik 5 aktualnego trybu
pracy $wieci sie zielonym $wiattem.

Jezeli przeprowadzenie automatycznej niwelacji nie jest
mozliwe, gdyz np. gdy powierzchnia podtoza, na ktérym stoi
urzadzenie pomiarowe odbiega od poziomu o wigcej niz 4°,
wskaznik automatycznej niwelacji 4 $wieci sie na czerwono, a
laser wytgczany jest w sposdb automatyczny. W tym wypadku
nalezy ustawic¢ urzadzenie pomiarowe w poziomej pozycji i
odczekac az do samopowypoziomowania Po powrocie
urzadzenia pomiarowego do zakresu samopoziomowania,
wynoszacego +4°, wskaznik 5 trybu pracy swieci sie na
zielono, a laser wiacza sie samoczynnie.

Poza zakresem samopoziomowania, wynoszacym +4° praca
z zastosowaniem funkcji automatycznej niwelacji nie jest
mozliwa, gdyz niemozliwe jest zagwarantowanie, ze linie
lasera przebiega¢ beda prostopadle do siebie.

Jezeli urzadzenie pomiarowe doznato wstrzasow lub zostato
zmienione jego potozenie podczas pracy, nastepuje jego
ponowna automatyczna niwelacja. Aby unikna¢ btedow w
pomiarze, nalezy w przypadku ponownej niwelacji skontrolo-
wac pozycje linii lasera wzglednie wigzek pionowych w
odniesieniu do punktow referencyjnych.

Praca po dezaktywacji funkcji automatycznej niwelacji
Jezeli urzadzenie pomiarowe ma wytaczong funkcje
automatycznej niwelacji, mozna je trzymac w reku lub
postawi¢ na odpowiednim podtozu. Linie lasera nie musza
koniecznie przebiegac prostopadle wzgledem siebie.

Wskazoéwki dotyczace pracy

Praca ze statywem (zob. rys. H)

Aby zapewnic¢ stabilne, przestawne na wysoko$¢ podtoze dla
urzadzenia pomiarowego, zaleca sie uzycie statywu 12.
Urzadzenie pomiarowe wraz z wbudowanym przytaczem do
statywu 8 na gwint 1/4" statywu i zamocowac je za pomoca
$ruby ustawczej statywu.

Praca z uchwytem sciennym (osprzet)

Uchwyt $cienny 13 umozliwie bezpieczne zamocowanie
urzadzenia pomiarowego na dowolnej wysokosci.

Montaz uchwytu Sciennego (zob. rys. I): Przed
przystapieniem do montazu na $cianie, ptyta mocujaca 15
musi by¢ odchylona. Wcisna¢ przyciski 14, znajdujace sie po
obu stronach ptyty mocujacej (a), odchyli¢ ptyte (b) i
przesunac ja lekko ku dotowi, powodujac jej zaskoczenie

w zapadce (c).

e

Do ustawiania wysokosci narzedzia pomiarowego, ptyte
mocujaca 15 mozna przesunac¢ w gore lub w dot w zakresie
6 cm. W tym celu nalezy wcisna¢ przyciski 14, znajdujace sie
poobu stronach ptyty mocujacej, a nastepnie przesungé ptyte
na pozadang wysokos¢ i zablokowaé. Podziatka umieszczona
z boku uchwytu $ciennego pomaga przy ustawianiu
wysokosci.

Mocowanie uchwytu ciennego (zob. rys. J): Uchwyt
$cienny 13 nalezy montowac w miare mozliwosci pionowo i z
odchylona ptyta mocujaca 15. Uchwyt nalezy zabezpieczy¢
przed osunieciem sig, stosujac na przyktad dwie $ruby
mocujace 16 (dostepne w handlu). Wkrecic $rube 1/4" 17
przynalezng do uchwytu $ciennego do przytacza statywu 8,
znajdujacym sie na urzadzeniu pomiarowym.

Zastosowanie jako statyw stotowy (zob. rys. K): W trybie
pracy ,,Wigzka pionowa“ mozna polepszy¢ widoczno$¢ dolnej
wiazki 3, nie ustawiajac urzadzenia pomiarowego
bezposrednio na podtozu. Wykorzystac tu mozna ztozony
uchwyt scienny 13.

Do tego celu nalezy utozy¢ uchwyt $cienny w pozycji poziomej
na stabilne, proste podtoze. Wcisna¢ przyciski 14 ptyty
mocujacej 15 (a). Przesunac ptyte mocujaca az do oporu w
gore uchwytu (b). Obrdcic¢ ptyte mocujaca ku dotowi (c).
Wkrecic $rube 1/4" 17 przynalezng do uchwytu $ciennego do
przytacza statywu 8, znajdujacym sie na urzadzeniu
pomiarowym. Zablokowa¢ ptyte mocujaca w uchwycie
$ciennym.

Zamontowane urzadzenie pomiarowe obrdci¢ w taki sposdb,
by dolna wiazka pionowa 3 skierowana byta swobodnie ku
dotowi. W razie potrzeby ponownie lekko odchylic ptyte
mocujaca, aby zwolnic $rube 1/4" 17.

Okulary do pracy z laserem (osprzet)

Okulary do pracy z laserem odfiltrowywujg $wiatto

zewnetrzne. Dzigki temu czerwone $wiatto lasera jest

znacznie uwydatnione.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem jako
okularéw ochronnych. Okulary do pracy z laserem stuzg
do lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a nie do
ochrony przed promieniowaniem laserowym.

» Nie nalezy stosowac okularéw do pracy z laserem jako
okularéw stonecznych, ani uzywac ich w ruchu
drogowym. Okulary do pracy z laserem nie zapewniaja
catkowitej ochrony przed promieniowaniem UV i utrud-
niaja rozréznianie koloréw.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Urzadzenie pomiarowe nalezy przechowywac

i transportowac tylko w znajdujacej sie w wyposazeniu
standardowym torbie ochronne;.

Narzedzie pomiarowe nalezy utrzymywac w czystosci.

Nie wolno zanurza¢ urzadzenia pomiarowego w wodzie ani
innych cieczach.

Zanieczyszczenia nalezy usuwac za pomocg wilgotnej,
miekkiej Sciereczki. Nie uzywac zadnych srodkdéw
czyszczacych ani zawierajacych rozpuszczalnik.
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W szczegolnosci nalezy regularnie czyscic ptaszczyzny przy
otworze wylotowym wiazki laserowej, starannie usuwajac
ktaczki kurzu.

Jedli urzadzenie pomiarowe, mimo starannych metod
produkcji i kontroli ulegtoby awarii, naprawe powinien
przeprowadzi¢ autoryzowany serwis elektronarzedzi firmy
Bosch. Nie wolno samemu otwiera¢ urzadzenia
pomiarowego.

Przy wszystkich zapytaniach i zaméwieniach czesci
zamiennych, prosze podac koniecznie 10 cyfrowy numer
katalogowy podany na tabliczce znamionowej urzadzenia
pomiarowego.

W przypadku konieczno$ci naprawy, urzadzenie pomiarowe
nalezy odesfa¢ w futerale 19.

Obstuga klienta oraz doradztwo techniczne

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwacji
nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych
prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o cze$ciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem:

www.bosch-pt.com

Zespdt doradztwa technicznego firmy Bosch stuzy pomoca w
razie pytan zwigzanych z zakupem produktu, jego
zastosowaniem oraz regulacja urzadzen i osprzetu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: +48 (022) 715 4460

Faks: +48 (022) 71544 41

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: +48 (801) 100 900
(w cenie potaczenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Usuwanie odpadow

Urzadzenia pomiarowe, osprzet i opakowanie powinny zosta¢
dostarczone do utylizacji zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska.

Urzadzen pomiarowych i akumulatorow/baterii nie wolno
wyrzucacé do odpadéw domowych!

Tylko dla panstw nalezacych do UE:

Zgodnie z europejska wytyczng
2002/96/WE, niezdatne do uzytku
urzadzenia pomiarowe, a zgodnie z
europejska wytyczng 2006/66/WE
uszkodzone lub zuzyte akumulatory/
baterie, nalezy zbierac osobno i
doprowadzi¢ do ponownego przetworzenia
zgodnego z zasadami ochrony $rodowiska.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

e
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Cesky

Bezpecnostni upozornéni

Ctéte arespektujte veskeré pokyny, aby se
s méficim pfistrojem pracovalo bezpecné a
spolehlivé. Nikdy nezplisobte varovné
Stitky na méficim pfistroji nerozpozna-
telné. TYTO POKYNY DOBRE USCHOVEJTE.
» Pozor - pokud se pouZije jiné nez zde uvedené ovladaci
nebo sefizovaci vybaveni nebo provedou jiné postupy,
miiZe to vést k nebezpeéné expozici zafenim.
» Méfici pristroj se dodava s varovnym Stitkem v
némciné (v zobrazeni méficiho pfistroje na obrazkové
strané oznaceny ¢islem 11).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mW, 635 nm/650 nm
Laserové zareni

Nedivejte se do svazku

Laserové zarizeni tFidy 2

» Pred prvnim uvedenim do provozu prelepte némecky
text varovného Stitku dodavanou samolepkou ve
Vasem narodnim jazyce.

» Nikdy nesméfujte laserovy paprsek na osoby nebo
zvitata a ani sami se do paprsku laseru nedivejte. Tento
meérici pristroj vytvari laserové zareni tfidy 2 podle
IEC 60825-1. Tim mlzZete osoby oslnit.

» Nepouzivejte bryle pro praci s laserem jako ochranné
bryle. Bryle pro praci s laserem slouzi k lepSimu
rozpoznani laserového paprsku, ale nechrani pred
laserovym paprskem.

» Nepouzivejte bryle pro praci s laserem jako slunecni
bryle nebo v silni¢nim provozu. Bryle pro praci s laserem
nenabizeji kompletni ochranu pied UV zafenim a snizuji
vnimani barev.

» Méfici pristroj nechte opravit kvalifikovanym
odbornym personalem a jen originalnimi nahradnimi
dily. Tim bude zajisténo, Ze bezpecnost pfistroje zlistane
zachovana.

» Nenechte déti pouzivat laserovy méfici pfistroj bez
dozoru. Mohou netmysIné osInit osoby.

» Nepracujte s méficim pristrojem v prostiedi s
nebezpecim vybuchu, v némz se nachazeji hoflavé
kapaliny, plyny nebo prach. V méficim pfistroji se mohou
vytvaret jiskry, jez zapali prach nebo plyny.

Popis vyrobku a specifikaci

Urcujici pouziti

Méfici pfistroj je urcen pro zjiSténi a zkontrolovani
vodorovnych a svislych pfimek a téZ bod svislic.

Mérici pristroj je vyhradné vhodny pro provoz na uzavienych
mistech nasazeni.

Bosch Power Tools
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Zobrazené komponenty

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni

meéficiho pfistroje na obrazkové strané.
1 Laserova pfimka

Vystupni otvor laserového paprsku

Paprsek svislice

Ukazatel nivela¢ni automatiky

Ukazatel druhu provozu

Tlacitko druhd provozu

Spina¢

Otvor pro stativ 1/4"

Aretace krytu prihradky pro baterie

Kryt pfihradky baterie

11 Varovny stitek laseru

12 Stativ*

13 Uchytka na sténu*

14 Tlacitka upinaci desky

15 Upinaci deska tchytky na sténu

16 Upevnovaci $roub tchytky na sténu

17 Sroub 1/4" ichytky na sténu

18 Bryle pro praci s laserem*

19 Ochranna taska

*Zobrazené nebo popsané pfislusenstvi nepatfi do standardni
dodavky.

oo ~NOOGaR_WN

[y
o

Technicka data
Laser krizovych primek PCL20
Objednaci ¢islo 3603K082..

Pracovni oblast do ca. 10m

Presnost nivelace

- Laserova pfimka +0,5 mm/m
- Paprsek svislice (nahoru) +0,5 mm/m
- Paprsek svislice (dol() +1 mm/m
Rozsah samonivelace typicky +4°
Doba nivelace typicky 4s
Provozni teplota +5°C...+40°C
Skladovaci teplota -20°C...+70°C
Relativni vihkost vzduchu max. 90 %
Trida laseru 2
Typ laseru

- Laserova pfimka 635nm, <2 mW
- Paprsek svislice 650 nm, <2 mW
Cg (laserova pfimka) 10
Otvor stativu 1/4"

Baterie
Akumulatory

4x1,5VLRO6 (AA)
4x1,2 VHRO6 (AA)

Provozni doba ca. 40h
Hmotnost podle EPTA-Procedure
01/2003 0,5kg

Rozméry (délka x Sirka x vyska) 123x67 x110 mm
Dbejte prosim objednaciho cisla na typovém stitku Vaseho méficiho
pristroje, obchodni oznaceni jednotlivych méficich pistroji se mize
ménit.

—

Montaz

Nasazeni/vyména baterii

Pro provoz méficiho pfistroje je doporuceno pouzivani

alkalicko-manganovych baterii nebo akumulatord.

Pro otevieni krytu prihradky pro baterie 10 zatlacte na

aretaci 9 akryt prihradky baterie odklopte. Vlozte baterie

resp. akumulatory. Dbejte pfitom na spravnou polaritu podle

vyobrazeni na vnitfni strané krytu prihradky pro baterie.

Nahrad'te vzdy véechny baterie resp. akumulatory soucasné.

PouZijte pouze baterie nebo akumulatory jednoho vyrobce a

stejné kapacity.

» Pokud méfici pristroj delSi dobu nepouzivate, vyjméte
z néj baterie resp. akumulatory. Baterie a akumulatory
mohou pfi del$im skladovani korodovat a samy se vybit.

Provoz

Uvedeni do provozu

» Chrante méfici pristroj pred vihkem a pfimym
slune¢nim zarenim.

» Nevystavujte méfici pristroj Zadnym extrémnim
teplotam nebo teplotnim vykyviim. Nenechavejte jej
napr. leZet delSi dobu v auté. Nechte méfici pfistroj pfi
vétsich teplotnich vykyvech nejprve vytemperovat, nez jej
uvedete do provozu.

» Zamezte prudkym naraziim nebo padiim méficiho
pFistroje. Diky poskozenim méficiho pfistroje mize byt
negativné ovlivnéna presnost. Po prudkém narazu nebo
padu porovnejte pro kontrolu laserové primky resp.
paprsky svislic se znamou vodorovnou nebo svislou
referencni primkou resp. s ovérenymi body svislic.

» Pokud méfici pFistroj pfepravujete, vypnéte jej. Pri
vypnuti se kyvna jednotka zajisti, pfi prudkych pohybech
se jinak mGze poskodit.

Zapnuti - vypnuti

Pro zapnuti méficiho pfistroje posufite spina¢ 7 do polohy

,ON“. Mérici pristroj vysila ihned po zapnuti dveé laserové

primky 1.

» Nesmérujte laserovy paprsek na osoby nebo zvifata a
nedivejte se sami do néj a to ani z vétsi vzdalenosti.

Pro vypnuti méficiho pristroje posurite spina¢ 7 do polohy

,Off. Pfi vypnuti se kyvna jednotka zajisti.

» Neponechavejte zapnuty mérici pfistroj bez dozoru a
po pouzivani jej vypnéte. Mohly by byt laserovym
paprskem osInény jiné osoby.

Druhy provozu (viz obr. A - E)
Po zapnuti se méfici pristroj nachazi v provozu kfizovych
primek s nivela¢ni automatikou.

Pro zménu druhu provozu stlacte na tak dlouho tlaéitko druhi
provozu ,Mode* 6, aZ se pozadovany druh provozu zobrazi
rozsvicenim prislusného ukazatele druhu provozu 5.

1609929R08((26.7.11)

ﬁ%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ%



%E OBJ_BUCH-784-005.book Page 11 Tuesday, July 26,2011 9:49 AM

Na vybeér jsou nasledujici druhy provozu:

Ukazatel Druh provozu

Provoz kiizovych pfimek s nivela¢ni
automatikou (viz obr. A): Méfici pristroj vytvari
po jedné vodorovné a jedné svislé laserové
primce, jeZ jsou hlidany nivelaci.

@

(zeleny)

@ Vodorovny provoz s nivelacni automatikou
(viz obr. B): Méfici pristroj vytvari jednu vodo-
rovnou laserovou primku, jez je hlidana nivelaci.

@ Svisly provoz s nivelacni automatikou
(viz obr. C): Méfici pfistroj vytvari jednu svislou
laserovou primku, jeZ je hlidana nivelaci.

@ Paprsek svislice s nivelacni automatikou
(viz obr. D): Mérici pristroj vytvari dva paprsky
svislice nahoru a doll, jez jsou hlidany nivelaci.

Provoz kiizovych pfimek bez nivelacni
automatiky (viz obr. E): Méfici pristroj vytvari
dvé krizené laserové primky, jez mohou byt
volné smérovany a nutné neprobihaji navzajem
(Cerveny/ kolmo.

zeleny)

(A

Nivela¢ni automatika

Prace s nivelacni automatikou (viz ob. F-G)

Méfici pfistroj postavte na vodorovny, pevny podklad,
upevnéte jej na lichytku na sténu 13 nebo na stativ 12.
Zvolte jeden z druhl provozu s nivelacni automatikou.

Po zapnuti automaticky vyrovna nivela¢ni automatika
nerovnosti uvniti rozsahu samonivelace +4°. Nivelace je
ukoncena, jakmile se uz laserové primky resp. paprsky svislice
nepohybuiji. Ukazatel 5 aktudlniho druhu provozu sviti zelené.
Neni-li automaticka nivelace mozna, protoze napf. plocha
stanovisté méficiho pristroje se odklani vice nez 4° od
horizontaly, sviti ukazatel nivela¢ni automatiky 4 ¢ervené a
laser se automaticky vypne. V tom pripadé umistéte méfici
pristroj vodorovné a vyckejte samonivelace. Jakmile se
meéfici pristroj nachdzi opét uvnitf rozsahu samonivelace
+4°, sviti ukazatel 5 druhu provozu zelené a laser se zapne.
Vné rozsahu samonivelace +4° neni prace s nivelacni
automatikou mozna, ponévad? jinak nelze zarucit, aby
laserové primky probihaly navzajem v pravém uhlu.

Pri otfesech nebo zménach polohy béhem provozu se méfici
pfistroj opét automaticky zniveluje. Po obnovené nivelaci
zkontrolujte polohu laserovych primek resp. paprski svislic
ve vztahu k referencnim bodlim, aby se zamezilo chybam.

Prace bez nivelacni automatiky

Privypnuté nivela¢ni automatice mizete drzet méfici pristroj
volné v ruce nebo umistit na sklonény podklad. Dvé laserové
pfimky uZ nutné neprobihaji navzajem kolmo.

Pracovni pokyny

Prace se stativem (viz obr. H)

Stativ 12 poskytuje stabilni, vySkové prestavitelny méfici
zaklad. Méfici pfistroj nasadte otvorem pro stativ 8 na zavit
1/4" stativu a pevné jej pomoci stavéciho Sroubu stativu
pfisroubujte.

—
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Prace s tichytkou na sténu (pfislusenstvi)

Pomoci tchytky na sténu 13 miizete méfici pfistroj spolehlivé
upevnit na libovolnou trover.

Montaz sténové tichytky (viz obr. 1): Pro upevnéni na sténu
se musi odklopit upinaci deska 15. Stlacte tlacitka 14 naobou
stranach upinaci desky (a), odklopte upinaci desku (b),
posurite ji lehce dold a nechte ji zaskocit (c).

Pro vy$kové vyrovnani méficiho pfistroje Ize upinaci desku 15
v rozsahu 6 cm presunout nahoru nebo dold. K tomu stlacte
tlacitka 14 na obou stranach upinaci desky, upinaci desku
posunte do pozadované vysky a nechte ji opét zaskocit.
Stupnice na boku tchytky na sténu pomaha pfi vyskovém
vyrovnani.

Upevnéni sténové tichytky (viz obr. J): Sténovou lUchytku

13 s odklopenou upinaci deskou 15 upevnéte pokud mozno

kolmo na sténu. Zafixujte ji spolehlivé proti posunuti napf.

pomoci dvou upeviiovacich $roubfi 16 (béznych). Sroub 1/4"

17 Uchytky na sténu nasroubuijte do otvoru pro stativ 8

meéficiho pfistroje.

Pouziti jako stolni stativ (viz obr. K): V druhu provozu

paprsku svislice Ize zlepsit viditelnost spodniho paprsku

svislice 3, kdyZ se méfici pristroj nepostavi pfimo na podklad,

nybrz na slozenou sténovou lchytku 13.

K tomu poloZte sténovou lichytku pokud moZzno vodorovné na

pevny, rovny podklad. Stlacte tlacitka 14 na upinacidesce 15

(a). Posunte upinaci desku az na doraz na horni konec

sténové tchytky (b). Otocte upinaci desku doli (¢). Sroub

1/4" 17 Gchytky na sténu nasroubujte do otvoru pro stativ 8

meéficiho pristroje. Poté nechte upinaci desku opét zaskoCit

do lchytky na sténu.

Namontovany méfici pristroj otocte tak, aby spodni paprsek

svislice 3 ukazoval volné dold. Pripadné opét lehce odklopte

upinaci desku, aby se mohl kviili vyrovnani méficiho pristroje

povolit Sroub 1/4" 17.

Bryle pro praci s laserem (pfislu$enstvi)

Bryle pro praci s laserem odfiltruji okolni svétlo. Proto se jevi

Cervené svétlo laseru pro oko svétlejsi.

» Nepouzivejte bryle pro praci s laserem jako ochranné
bryle. Bryle pro praci s laserem slouzi k lep$imu
rozpoznani laserového paprsku, ale nechrani pred
laserovym paprskem.

» Nepouzivejte bryle pro praci s laserem jako slunecni
bryle nebo v silni¢nim provozu. Bryle pro praci s laserem
nenabizeji kompletni ochranu pred UV zarenim a snizuji
vnimani barev.

Udrzba a servis

Udrzba a éisténi

Uskladnujte a prevazejte méfici pfistroj pouze v dodavané
ochranné tasce.

UdrZujte méfici pristroj vzdy Cisty.

Méfici pristroj neponofujte do vody nebo jinych kapalin.
Necistoty otfete vihkym, mékkym hadfikem. NepouZivejte
Zadné Cistici prostredky a rozpoustédla.

Pravidelné Cistéte zejména plochy navystupnim otvoru laseru
a dbejte pritom na smotky.

Bosch Power Tools
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Pokud by doslo pres peclivou vyrobu a zkusebni metody u
meéficiho pfistroje nékdy k vypadku, nechte opravu provést v
autorizovaném servisu pro elektronaradi Bosch. Méfici
pristroj sami neotvirejte.

Pfi v$ech dotazech a objednavkach néhradnich dild nezbytné
prosim uvadéjte 10-mistné objednaci €islo podle typového
Stitku mériciho pristroje.

V pfipadé opravy zaslete méfici pfistroj v ochranné tasce 19.

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zékaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a idrzbé
Vaseho vyrobku a téz k nahradnim dilim. Technické vykresy a
informace k nahradnim dildm naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenskeé sluzby Bosch Vam rad pomiize pri otazkach
ke koupi, pouzivani a nastaveni vyrobku a pfislusenstvi.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: +420(519) 305 700

Fax: +420(519) 305 705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Zpracovani odpadii
Méfici pristroje, pfislusenstvi a obaly by mély byt dodany k
opétovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Neodhazujte méfici pristroje a akumulatory/baterie do
domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2002/96/ES
museji byt neupotrebitelné mérici pristroje
a podle evropské smérnice 2006/66/ES
vadné nebo opotrebované akumu-
latory/baterie rozebrané shromazdény a
dodany k opétovnému zhodnoceni
neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Zmény vyhrazeny.

Slovensky

Bezpecnostné pokyny

Aby ste mohli s tymto meracim pristrojom
pracovat bez ohrozenia a bezpeéne, musite
si preéitat a dodrziavat vietky pokyny.
Nikdy neporuste identifikovatelnost
vystraznych znaciek na meracom pristroji.
TIETO POKYNY SI DOBRE USCHOVAJTE.

» Bud'te opatrny - ak pouzivate iné ako tu uvedené
obsluzné a aretacné prvky alebo volite iné postupy.
Moze to mat za nasledok nebezpeénii expoziciu
Ziarenia.

e

» Meraci pristroj sa dodava s vystraznym stitkom v
nemeckom jazyku (na grafickej strane je na obrazku
meraci pristroj ozna¢eny ¢islom 11).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mW, 635 nm/650 nm
Laserové Ziarenie

Nepozerajte do laserového luc¢a

Laser triedy 2

» Predtym ako zaénete meraci pristroj pouzivat,
prelepte nemecky text vystrazného stitka dodanou
nalepkou v jazyku Vasej krajiny.

» Nesmerujte laserovy lii¢ na osoby ani na zvierata, ani
sami sa nepozerajte do laserového liica. Tento meraci
pristroj vyraba laserové Ziarenie laserovej triedy 2 podla
normy IEC 60825-1. Pri nespravnom zaobchadzani by
mohlo djst k oslepeniu 0sob.

» Nepouzivajte laserové okuliare ako ochranné okuliare.
Laserové okuliare sluzia na lepsie zviditelnenie laserového
li¢a, pred laserovym Ziarenim vSak nechrania.

» Nepouzivajte laserové okuliare ako slnecné okuliare
alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave.
Laserové okuliare neposkytuju uplnt ochranu pred
ultrafialovym Ziarenim a zniZuji vnimanie farieb.

» Meraci pristroj nechavajte opravovat len
kvalifikovanému personalu, ktory pouziva originalne
nahradné siéiastky. Tym sa zaruci, Ze bezpe¢nost
meracieho pristroja zostane zachovana.

» Zabraite tomu, aby tento laserovy meraci pristroj
mobhli bez dozoru pouzit deti. Mohli by neiimyselne
oslepit iné osoby.

» Nepracujte s tymto meracim pristrojom v prostredi
ohrozenom vybuchom, v ktorom sa nachadzajti horfavé
kvapaliny, plyny alebo horl'avy pripadne vybusny
prach. V tomto meracom pristroji sa mozu vytvarat iskry,
ktoré by mohli uvedeny prach alebo vypary zapalit.

Popis produktu a vykonu

Pouzivanie podl'a urcenia
Tento meraci pristroj je uréeny na zistovanie a kontrolu
vodorovnych a zvislych linii ako aj bodov na zvislici.

Tento meraci pristroj je vhodny vylu¢ne na prevadzku v
uzavretych priestoroch.

Vyobrazené komponenty
Cislovanie jednotlivych zobrazenych komponentov sa
vztahuje na vyobrazenie meracieho pristroja na grafickej
strane tohto Navodu na pouZzivanie.
1 Laserova Ciara
Vystupny otvor laserového ltica
Zvisly lu¢
Indikécia Nivelatnd automatika
Indikacia rezimu prevadzky
Tlac¢idlo druhu prevadzky
Vypina¢
Stativové uchytenie 1/4"
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9 Aretécia veka priehradky na batérie
10 Viecko priehradky na batérie
11 Vystrazny Stitok laserového pristroja
12 Stativ*
13 Drziak nastenu*
14 Tlacidla upevihovacej dosky
15 Upevnovacia doska drZiaka na stenu
16 Upevnovacia skrutka pre drziak na stenu
17 Skrutka drziaka na stenu 1/4"
18 Okuliare na zviditelnenie laserového li¢a*
19 Ochranna taska

*Zobrazené alebo popisané prislusenstvo nepatri do zakladnej
vybavy produktu.

Technické udaje
Krizovy laser PCL20
Vecné Cislo 3603K082..
Pracovny rozsah cca do 10m
Presnost nivelacie
- Laserova Ciara +0,5 mm/m
- LUcC na zameranie zvislice
(smerom hore) +0,5 mm/m
- LUcC na zameranie zvislice
(smerom dole) +1 mm/m
Rozsah samonivelacie typicky +4°
Doba nivelacie typicky 4s
Prevadzkova teplota +5°C...+40°C
Skladovacia teplota -20°C...+70°C
Relativna vihkost vzduchu max. 90 %
Laserova trieda 2
Typ lasera
- Laserova Ciara 635nm, <2 mW
- Laserovy li¢ na zameranie zvislice 650 nm, <2 mW
Cg (Laserova ¢iara) 10
Stativové uchytenie 1/4"

Batérie 4x1,5VLRO6 (AA)
Akumulatory 4x1,2 VHRO6 (AA)
Doba prevadzky cca 40h
Hmotnost podla EPTA-Procedure

01/2003 0,5kg

Rozmery (df?ka x $irka x vyska) 123x67 x110 mm

Vsimnite si laskavo vecné islo na typovom stitku Vasho produktu,
pretoZe obchodné nazvy meracich pristrojov sa mézu odliSovat.

Montaz

Vkladanie/vymena batérii

Pri prevadzke tohto meracieho pristroja odporti¢came
pouzivanie alkalicko-manganovych batérii alebo
akumulatorovych ¢lankov.

Ak chcete otvorit viecko priehradky na batérie 10, zatlacte na
aretéaciu 9 a viecko priehradky na batérie odklopte. Vlozte

—

Slovensky |13

prislusné batérie resp. akumulatorové ¢lanky. Dajte pritom
pozor na spravne poélovanie podla vyobrazenia na vnutornej
strane viecka priehradky na batérie.
Vymienajte vzdy vSetky batérie, resp. vSetky akumulatorové
¢lanky sticasne. Pri jednej vymene pouZivajte len batérie
jedného vyrobcu a vzdy také, ktoré maju rovnaku kapacitu.
» Ked’ meraci pristroj dlhsi ¢as nepouZivate, vyberte z
neho batérie, resp. akumulatorové ¢lanky. Pocas
dlhsieho skladovania by mohli batérie alebo
akumulatorové ¢lanky korodovat a mohli by sa samocinne
vybijat.

Pouzivanie

Uvedenie do prevadzky

» Meraci pristroj chraiite pred vihkom a pred priamym
sInecnym Ziarenim.

» Meraci pristroj nevystavujte extrémnym teplotam ani
kolisaniu teplét. Nenechavajte ho odloZeny dlhsi ¢as
napr. v motorovom vozidle. V pripade vacsieho rozdielu
tepl6t nechajte najprv meraci pristroj pred jeho pouzitim
temperovat na teplotu pro-stredia, v ktorom ho budete
pouzivat.

» Vyhybajte sa prudkym narazom alebo padom
meracieho pristroja. Poskodenie meracieho pristroja
moze negativne ovplyvnit presnost merania pristroja. Po
prudkom naraze alebo po pade meracieho pristroja
porovnajte kvdli prekontrolovaniu laserové ciary resp.
laserové |i¢e na zameranie zvislice s nejakou znamou
zvislou resp. vodorovnou referencnou liniou resp. s
overenymi bodmi na zvislici.

» Ak budete meraci pristroj prepravovat na iné miesto,
vypnite ho. Pri vypnuti sa vykyvna jednotka zablokuje,
inak by sa mohla pri prudsich pohyboch poskodit.

Zapinanie/vypinanie

Ach chcete meraci pristroj zapnit, posufite vypinac 7 do

polohy ,,On“. Ihned’ po zapnuti vysiela meraci pristroj z

vystupného otvoru dve laserové Ciary 1.

» Nesmerujte laserovy lii¢ na osoby anina zvierata, anisa
sami nepozerajte do laserového lica, dokonca ani z
vacsej vzdialenosti.

Ak chcete meraci pristroj vypniit, posurite vypinac 7 do

polohy ,,Off“. Pri vypnuti sa vykyvna jednotka zablokuje.

» Nenechavajte zapnuty meraci pristroj bez dozoru a po
pouziti meraci pristroj vzdy vypnite. Laserovy IU¢ by
mohol oslepit iné osoby.

Druhy prevadzky (pozri obrazky A - E)

Po zapnuti sa meraci pristroj nachadza v krizovej prevadzke s
nivelacnou automatikou.

Ked chcete zmenit rezim prevadzky, stlacajte tlacidlo druhov
prevadzky ,,Mode* 6 dovtedy, kym sa zobrazi pozadovany
rezim prevadzky, a to rozsvietenim indikdcie prislusného
rezimu prevadzky 5.
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Na vyber su k dispozicii nasledujtice druhy prevadzky:

Indikacia ReZim prevadzky

Krizova prevadzka s nivela¢nou automatikou
(pozri obrazok A): Meraci pristroj vysiela po

(zelend)  jednej vodorovnej a po jednej zvislej laserovej
Ciare, ktorych niveldcia je kontrolovana.

@ Horizontalna prevadzka s nivelacnou
automatikou (pozri obrazok B): Meraci pristroj

(zelend)  vysiela jednu vodorovnu laserovd Ciaru, ktorej
nivelacia je kontrolovana.

@ Vertikalna prevadzka s nivelacnou
automatikou (pozri obrazok C): Meraci pristroj

(zelend)  vysiela jednu zvislt laserov Ciaru, ktorej
niveldcia je kontrolovana.

@ Laserovy li¢ na zameranie zvislice s
nivelaénou automatikou (pozri obrazok D):

(zelend)  Meraci pristroj vysiela dva laserové lice na

zameranie zvislice smerom hore a smerom dole,
ktorych nivelacia je kontrolovana.
Krizova prevadzka bez nivelacnej automatiky
(pozri obrazok E): Meraci pristroj produkuje dve
@ krizové laserové ¢iary, ktoré sa dajt volne
nastavovat a preto uz nemusia byt nitene
(Cervend/ navzajom voci sebe kolmé.
zelend)

Nivela¢na automatika

Praca s nivelacnou automatikou (pozri obrazky F - G)
Postavte meraci pristroj na vodorovnt a pevnu podlozku,
upevnite ho do drZiaka na stenu 13 alebo na bezny
fotograficky stativ 12.

Zvolte niektory z rezimov prevadzky s nivela¢nou
automatikou.

Po zapnuti pristroja nivela¢na automatika nerovnosti v ramci
rozsahu samoniveldcie +4° automaticky vyrovna. Nivelacia je
ukoncenav tom okamihu, ked'sa laserové Ciary, resp. lice na
zameranie zvislice prestant pohybovat. Indikacia 5
aktudlneho druhu prevadzky svieti zeleno.

V takom pripade, ked automaticka nivelacia nie je mozna,
napr. preto, ze plocha stanoviska pristroja sa odchyluje od
vodorovnej roviny o viac ako 4°, svieti indikacia nivelacna
automatika 4 Cerveno a laser sa automaticky vypne. V
takomto pripade postavte meraci pristroj do vodorovnej
polohy a pockajte, kym sa uskutoéni samoniveldcia. Len ¢o sa
bude meraci pristroj opat nachadzat v ramci rozsahu
samonivelacie +4°, bude svietitindikacia rezimu prevadzky 5
zeleno a laser sa zapne.

Mimo rozsahu samonivelacie pri odchylke o viac ako +4° nie
je praca s nivela¢nou automatikou mozna, pretoze v takomto
pripade sa neda zabezpecit, aby laserové Ciary (lice)
prebiehali navzajom voci sebe v pravom uhle.

V pripade otrasov alebo prizmenach polohy pocas prevadzky
sa bude meraci pristroj opat sam automaticky nivelovat. Po
uskutocneni novej niveldcie znovu skontrolujte polohu
laserovych Ciar resp. laserovych li¢ov na zameranie zvislice k
referencnym bodom, aby ste sa vyhli chybdam merania.

—

Praca bez nivela¢nej automatiky

Pri vypnutej nivelacnej automatike mozete zobrat meraci
pristroj volne do rtk, alebo ho moZete polozit na nejaku Sikmu
plochu. Dve laserové Ciary (linie) uz nemusia byt navzajom
voci sebe kolmé.

Pokyny na pouzivanie

Praca so stativom (pozri obrazok H)

Stativ 12 poskytuje stabilnt a vyskovo nastavitelnt meraciu
podlozku. Umiestnite meraci pristroj stativovym uchytenim 8

na 1/4" zavit stativovej skrutky a aretacnou skrutkou stativu
ho priskrutkujte na stativ.

Praca s drziakom na stenu (PrisluSenstvo)

Pomocou drziaka na stenu 13 mozete meraci pristroj
spolahlivo upevnit v lubovolnej vyske.

Montaz drziaka na stenu (pozri obrazok I): Ak chcete meraci
pristroj upevnit na stenu, musite vyklopit upeviovaciu dosku
15. Stlacte tla¢idld 14 na oboch strandch upeviiovacej dosky
(a), vyklopte upeviovaciu dosku (b), posunte ju malicko
smerom dole a nechajte ju zaskocit (c).

Na vyrovnanie potrebnej vysky meracieho pristroja sa da
upeviovacia doska 15 postvat smerom hole alebo smerom
dole v rozsahu 6 cm. Stlacte na tento tcel tlacidla 14 na
oboch stranach upevnovacej dosky, posufite upeviovaciu
dosku do pozadovanej vy$ky a nechajte ju v tejto polohe opat
zaskocit. Ako pomdcku pri nastavovani vysky mozete pouzit
stupnicu na bocnej strane drziaka na stenu.

Upevnenie drziaka na stenu (pozri obrazok J): Upevnite
drziak na stenu 13 s vyklopenou upeviiovacou doskou 15 na
nejaku stenu podla moznosti do zvislej polohy. Zafixujte ho
spolahlivo proti posunutiu, napr. dvoma upeviovacimi skrut-
kami 16 (bezny obchodny artikel). Zaskrutkujte skrutku 17
drziaka na stenu do upeviovacieho otvoru stativového
uchytenia 8 meracieho pristroja.

Poutzitie ako stolny stativ (pozri obrazok K): V rezime
prevadzky Laserovy |G¢ na zameranie zvislice sa da zlepsit
viditelnost dolného laserového li¢a 3 tak, Ze sa meraci
pristroj nepostavi priamo na nejaku podlozku, ale sa polozi na
nevyklopeny drZiak na stenu 13.

Polozte na tento tcel drziak na stenu podla moznosti
vodorovne na nejakUl pevnui a rovnu podlozku. Stlacte tlacidla
14 naupevnovacejdoske 15 (a). Posurite upevihovaciu dosku
az nadoraz k hornému koncu drziaka na stenu (b). Otocne
upevnovaciu dosku smerom dole (c). Zaskrutkujte skrutku
velkosti 1/4" 17 drZiaka na stenu do upeviiovacieho otvoru
stativového uchytenia 8 meracieho pristroja. Potom nechajte
upevnovaciu dosku zaskocit do drZiaka na stenu.

Natocte potom namontovany meraci pristroj tak, aby dolny
1G¢ na zameranie zvislice 3 ukazoval volne smerom dole. V
pripade potreby opét upeviovaciu dosku trochu vyklopte,
aby ste mohli uvolnit skrutku velkosti 1/4" 17 na nastavenie
meracieho pristroja.

Okuliare na zviditeInenie laserového lii¢a (Prislusenstvo)

Okuliare nazviditelnenie laserového licafiltruju svetlo okolia.

Vdaka tomu sa stava Cervené svetlo lasera pre oko svetlejSim.

» Nepouzivajte laserové okuliare ako ochranné okuliare.
Laserové okuliare sltzia na lepsie zviditelnenie laserového
lica, pred laserovym Ziarenim v$ak nechrania.

1609929R08((26.7.11)
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» Nepouzivajte laserové okuliare ako slnecné okuliare
alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave.
Laserové okuliare neposkytuju uplnt ochranu pred
ultrafialovym Ziarenim a znizujui vnimanie farieb.

Udrzba a servis

Udrzba a istenie

Meraci pristroj skladujte a transportujte v ochrannej taske,
ktora sa dodava spolu s meracim pristrojom.

Udrziavajte svoj meraci pristroj vzdy v Cistote.

Neponarajte meraci pristroj do vody ani do inych kvapalin.
Znecistenia utrite vihkou makkou handri¢kou. Nepouzivajte
Ziadne Cistiace prostriedky ani rozpustadla.

Cistite pravidelne predovetkym plochy na vystupnom otvore
adavajte pozor, aby ste pritom odstranili pripadné zachytené
vldkna tkaniny.

Ak by meraci pristroj napriek starostlivej vyrobe a kontrole
predsalen prestal niekedy fungovat, treba dat opravu vykonat
autorizovanej servisnej opravovni ruéného elektrického
naradia Bosch. Meraci pristroj sami nikdy neotvarajte.
PrivSetkych dopytoch a objednavkach nahradnych stciastok
uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné Cislo uvedené
na typovom Stitku vyrobku.

V pripade potreby zasielajte meraci pristroj do opravy v
ochrannej taske 19.

Servisné stredisko a poradenska sluzba pre
zakaznikov

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlice sa opravy
a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych suciastok.
RozloZené obrazky a informécie k nahradnym suciastkam
najdete aj na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradenskej sluzby pre zakaznikov Bosch Vam rad
pomoZe aj pri problémoch tykajlcich sa kiipy a nastavenia
produktov a prislusenstva.

Slovakia

Tel.: +421(02) 48 703 800

Fax: +421(02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Likvidacia
Vyrobok, prislu$enstvo a obal treba dat na recyklaciu $etriacu
Zivotné prostredie.

Neodhadzujte opotrebované meracie pristroje ani
akumulatory/batérie do komunalneho odpadu!

Len pre krajiny EU:

Podla Eurdpskej smernice 2002/96/ES sa
musia uz nepouzitelné meracie pristroje a
podla eurdpskej smernice 2006/66/ES sa
musia poskodené alebo opotrebované
akumulatory/batérie zbierat separovane a
treba ich davat na recyklaciu zodpovedajticu
ochrane Zivotného prostredia.

Zmeny vyhradené.

e
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Biztonsagi eloirasok

A méromiiszerrel végzett munkak

veszélymentes és hiztonsagos vég-

rehajtasahoz minden eldirast gondosan

végig kell olvasni és be kell tartani. Sohase

tegye felismerhetetlenné a mérémiiszeren
elhelyezett figyelmeztetd tablakat. KERJUK GONDOSAN
ORIZZE MEG EZEKET AZ ELOIRASOKAT.

» Vigyazat - ha azitt leirtaktol eltéré kezeld vagy
beallité berendezéseket hasznal, vagy mas eljarasokat
alkalmaz, ez veszélyes sugarterheléshez vezethet.

» A méromiiszer egy német nyelvii figyelmezteto
tablaval keriil szallitasra (a képes oldalon a
méromiiszer rajzan a 11 szammal van jeldlve).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mW, 635 nm/650 nm
Lézersugarzas - Ne nézzen bele
kozvetleniil a lézersugarba

2. lézer osztaly

» Ragassza at a német nyelvii figyelmezteté tablat az
elsé iizembe helyezés elétt a késziilékkel szallitott
megfeleld nyelvii ontapadé cimkével.

» Ne iranyitsa a lézersugarat mas személyekre vagy
allatokra és sajat maga se nézzen bele a lézersugarba.
Ez a mérémliszer az IEC 60825-1 szabvanyban
megadottaknak megfelel6 2. lézerosztalyu lézersugarzast
bocsat ki. Ezzel el lehet vakitani mas személyeket.

» Ne hasznalja a lézerpontkeresd szemiiveget
védészemiivegként. A lézerpontkeresd szemiiveg a
|ézersugar felismerésének megkonnyitésére szolgal, de
nem nyUjt védelmet a lézersugarral szemben.

» Ne hasznalja a lézerpontkeresé szemiiveget
napszemiivegként vagy a kozlekedéshen egyszerii
szemiivegként. A lézerpontkeresd szemiiveg nem nyujt
teljes védelmet az ultraibolya sugarzassal szemben és
csokkenti a szinfelismerési képességet.

> Améromiiszert csak szakképzett személyzet csak eredeti
potalkatrészek felhasznalasaval javithatja. Ez biztositja,
hogy a mérémdiszer biztonsagos muiszer maradjon.

» Ne hagyja, hogy gyerekek a lézersugarral felszerelt
méromiiszert feliigyelet nélkiil hasznaljak. Ezzel
akaratlanul elvakithatnak mas személyeket.

» Nedolgozzonamérdmiiszerrel olyanrobbanasveszélyes
kornyezetben, ahol éghetd folyadékok, gazok vagy
porok vannak. A mérémiiszerben szikrak keletkezhetnek,
amelyek a port vagy a gézoket meggyuijthatjak.

A termék és alkalmazasi lehetoségei
leirasa
Rendeltetésszerii hasznalat

A mérémlszer vizszintes és fiiggéleges vonalak és
iranypontok meghatarozasara és ellendrzésére szolgal.
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A mérémdszer kizarolag zart helyiségekben valé hasznalatra
alkalmas.

Az abrazolasra keriil6 komponensek
Az &brazolasra keriild alkatrészek szamozasa a
mérémiiszernek az abrakat tartalmazo oldalon talalhatd
abraira vonatkozik.

Lézervonal

Lézersugarzas kilépési nyilas
Fiiggbleges sugar

Szintezési automatika kijelzés
Uzemmod kijelzés

Uzemmad-billentyti

Be-/kikapcsold

1/4"-0s miszerallvanycsatlakozo

Az elemtartd fiok fedelének reteszelése
Az elemtarto fedele

Lézer figyelmeztetd tabla

Tartoéallvany*

Falitarto*

14 Atalplemez nyomdgombjai

15 Afalitarto talplemeze

16 Rogzitdcsavarok a fali tartd szamara

17 1/4"-csavar afali tartd szamara

18 Lézerpont keresé szemiiveg*

19 VédGtaska

* Aképekenlathato vagy aszéveghen leirt tartozékok részben nem
tartoznak a standard szallitmanyhoz.

O 0O ~NOOGA WNR

ol e el
W NN = O

—

Miiszaki adatok
Keresztvonalas lézer PCL 20
Cikkszam 3603K082..
Munkateriilet kb. 10m
Szintezési pontossag
- Lézervonal +0,5 mm/m
- Fliggdleges sugar

(felfelé mutatd iranyban) +0,5 mm/m
- Fliggdleges sugar

(lefelé mutatd iranyban) +1 mm/m
Jellemzd 6nszintezési tartomany +4°
Jellemzd szintezési id6 4s
Uzemi hémérséklet +5°C...+40°C
Tarolasi hémérséklet -20°C...+70°C
Alevegé megengedett legmagasabb
nedvességtartalma, max. 90 %
Lézerosztaly 2
Lézertipus
- Lézervonal 635nm, <2 mW
- Fiiggbleges sugar 650 nm, <2 mW
Cg (lézervonal) 10
Mszerallvanycsatlakozo 1/4"

Kérem, tigyeljena mérémiiszer helyes cikkszamara a tipustablan, egyes
mérémiszereknek tobb kiilonb6zd kereskedelmi megnevezése is lehet.

Keresztvonalas lézer PCL 20
Elemek 4x1,5VLRO6 (AA)
Ujratolthetd akkumulatorok 4x1,2VHROG (AA)
Uzemidd kb. 40 6ra
Stly az ,EPTA-Procedure 01/2003”

(2003/01 EPTA-eljaras) szerint 0,5 kg
Méretek

(hosszlisag x szélesség x magassag)  123x67 x 110 mm

Kérem, tigyeljena mérémiiszer helyes cikkszamara a tipustablan, egyes
mérémiszereknek tobb kiilonb6zo kereskedelmi megnevezése is lehet.

Osszeszerelés

Elemek behelyezése/kicserélése

A mérémdszer lizemeltetéséhez alkali-mangan-elemek vagy
akkumulatorok hasznalatat javasoljuk.
A 10 elemfidk fedelének felnyitasahoz nyomja mega 9
reteszelést és hajtsa fel az elemfiok fedelét. Tegye be az
elemeket, illetve az akkumulatorokat. Ekkor ligyeljen az
elemfiok fedelének belsé oldalan abrazolt helyes polaritas.
Mindig valamennyi elemet, illetve akkumulatort egyszerre
cserélje ki. Csak egyazon gyarto cégtol szarmazo és azonos
kapacitasu elemeket vagy akkumulatorokat hasznaljon.
» Vegye ki az elemeket, illetve az akkumulatorokat a
méromiiszerbdl, ha azt hosszabb ideig nem hasznalja.
Az elemek és akkumulatorok egy hosszabb tarolds soran
korrodalhatnak, vagy maguktol kimeriilhetnek.

Uzemeltetés

Uzembevétel

» Ovjamegamérémiiszertanedvességtol és a kozvetlen
napsugarzas behatasatol.

> Netegye kiamérémiiszert extrém homérsékletek vagy
homérsékletingadozasok hatasanak. Példaul ne hagyja
hosszabb ideig a mérémdszert egy autdban. Nagyobb
hémérsékletingadozasok esetén hagyja hogy a méré-
miiszert el6bb temperalodjon, mielétt hasznalatba venné.

» Ugyeljenarra, hogy amérémiiszer ne eshessen le és ne
legyen kitéve erésebb lokéseknek vagy iitéseknek. A
mérémiiszer megrongalodasa befolyassal lehet a mérési
pontossagra. Egy hevesebb Iokés vagy leesés utan
ellenérzésként hasonlitsa dssze a lézervonalakat, illetve
fliggoleges sugarakat egy ismert vizszintes vagy
fligg6leges referencia vonallal, illetve el6zéleg ellen6rzott
helyzet(i pontokkal.

» Mindig kapcsolja ki a méromiiszert, ha azt szallitja. A
kikapcsolaskor az inga egység reteszelésre kerdil, mivel azt
masképp az er6s mozgas megrongalhatja.

Be- és kikapcsolas

Amérémiszer bekapcsolasahoz tolja a 7 be-/kikapcsolot az

,ON” (Be) helyzetbe. A mérémliszer a bekapcsolas utan
azonnal megkezdi az két 1 lézervonalat.
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» Sohase iranyitsa a lézersugarat személyekre vagy
allatokra, és sohase nézzen bele kdzvetleniil, - még
nagyobb tavolsaghol sem - alézersugarba.

A mérémiszer kikapcsolasahoz tolja a 7 be-/kikapcsolot az

,Off” (Ki) helyzetbe. Az ingds egység kikapcsolaskor

reteszelésre keriil.

» Sohase hagyja a bekapcsolt méromiiszert feliigyelet
nélkiil és hasznalat utan mindig kapcsolja ki a méré-
miiszert. A lézersugar mas személyeket elvakithat.

Uzemmédok (lasd az ,,A” - ,,E” abrat)
A bekapcsolas utan a mérémliszer keresztvonalas lizemben
van, a szintezési automatika be van kapcsolva.

Az izemmod atkapcsolasahoz nyomja be addig az ,Mode” 6
lizemmad atkapcsold gombot, amig a kivant tizemmodot az
mindenkori 5 izemmod-kijelzés ki nem jelzi.

Akovetkez6 lizemmodok kozétt lehet valasztani:

Kijelzés Uzemméd
Keresztvonalas iizem szintezési automatika-
val (lasd az ,A” abrat): A mérémdszer egy

(zold) vizszintes és egy fligg6leges lézervonalat hoz
létre, melyek szintezése felligyelet alatt all.

@ Vizszintes iizem szintezési automatikaval
(lasd a,B” abrat): A mérémliszer egy vizszintes

(z61d) lézervonalat hoz létre, melynek szintezése
feligyelet alatt all.

@ Fiiggoleges iizem szintezési automatikaval
(lasd a,,C” abrat): Amérémliszer egy fligg6leges

(zold) |ézervonalat hoz létre, melynek szintezése
feligyelet alatt all.

@ Fiiggoleges sugar szintezési automatikaval
(lasd a,D” abrat): Amérémliszer két fiiggtleges

(z0ld) sugarat hoz létre, az egyik felfelé, a masik lefelé

mutat, a sugarak szintezése feliigyelet alatt all.

Keresztvonalas iizem szintezési automatika

nélkiil (Iasd az ,E” abrat): A mérémiiszer ekkor
két egymast keresztezd lézervonalat hoz létre,
amelyeket szabadon be lehet dllitani és ezért
mar nem sziikségképpen merélegesek egy-
masra.

(piros/
z61d)

Szintezési automatika

Munkavégzés a szintezési automatikaval

(lasd az ,,F”-,,G” abrat)

Tegye amérémliszert egy vizszintes, szilard alapra, rogzitse a
13 fali tartdra vagy egy 12 haromlabt miiszerallvanyra.
Jelljon ki egy szintezési automatikat is tartalmazd
tizemmodot.

A szintezési automatika a bekapcsolds utan az
egyenetlenségeket egy +4° 6nszintezési tartomanyon beliil
automatikusan kiegyenliti. A szintezés befejez6dott, mihelyta
|ézervonalak, illetve lézerdugarak mozdulatlanul maradnak.
Az 5 aktudlis izemmad kijelz6 z61d szinben vilagit.

Ha az automatikus szintezést nem lehet végrehajtani, példaul
mert a mérémszer alapfeliilete tobb mint 4° fokkal eltér a

—
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vizszintestdl, a 4 szintezési automatika kijelzd piros szinben
vilagit és a lézersugar kikapcsolasra kertil. Ebben az esetben
allitsa fel vizszintesen a mérémdszert, és varja meg az
onszintezés végrehajtasat. Mihelyt a mérémdszer ismét az
+4° 6nszintezésitartomanyon beliil van az 5 izemmad kijelzd
z6ld szinben vilagit és a lézer bekapcsolasra keriil.

A +4° dnszintezési tartomanyon kiviil a szintezési
automatikaval nem lehet dolgozni, mert masképp nem lehet
biztositani, hogy a lézervonalak egymassal derékszoget
alkossanak.

Ha aberendezés helyzete lizem kozben megvaltozik, vagy azt
razkodasok érik, a mérémszer ismét automatikusan
végrehajt egy 6nszintezést. A megismételt onszintezés utan
ellendrizze a lézervonalaknak, illetve sugaraknak a referencia-
pontokhoz viszonyitott helyzetét, hogy elkeriilje a hibas
méréseket.

Munkavégzés a szintezési automatika nélkiil

Kikapcsolt szintezési automatika mellett a mérémdiszert
szabadon tarthatja a kezében, vagy egy ferde alaprais
leteheti. A két Iézervonal mar nem sziiksgéképpen merdleges
egymasra.

Munkavégzési tanacsok

Munkavégzés a haromlabu miiszerallvannyal

(lasd a ,,H” abrat)

Egy 12 haromlabu miszerallvany egy szilard, beallithatd
magassagl mérési alapot nyujt. Tegye fel a mérémiszerta 8
miszerallviny 1/4"-0s menetére és a miszerallvany
rogzitdcsavarjaval rogzitse.

Munkavégzés a fali tarto hasznalataval (kiilon tartozék)

A 13 fali tartoval a mérémdszert tetszleges magassagban
biztonsagosan fel lehet szerelni.

A fali tarto felszerelése (ldsd az ,|” abrét): A falra vald
felszereléshez a 15 talplemezt ki kell hajtani. Nyomja meg a
14 gombokat, amelyek az (a) talplemez két oldalan
helyezkednek el, hajtsa fel a talplemezt (), tolja el kissé
lefelé és pattintsa be a helyére (c).

A mérémUszer magassagi helyzetének beallitdsahoz a 15
talplemezt egy 6 cm-es tartomanyban fel- vagy lefelé el lehet
tolni. Nyomja meg ehhez a talplemez mindkét oldalan
elhelyezett 14 gombokat, tolja el a talplemezt a kivant
magassagi helyzetbe, és hagyja ismét bepattanni. A fali tarto
oldalan elhelyezett skala segitséget nyujt a magassag
beallitasahoz.

A fali tarto rogzitése (lasd a ,J” abrat): Rogzitse a 13 fali
tartét kihajtott 15 talplemezzel, lehetéleg fliggdleges
helyzetben egy falra. Rogzitse a fali tartot biztonsagosan az
elcsuszas ellen, példaul két 16 rogzitdcsavarral (a
kereskedelemben szokvanyosan kaphato). Csavarja bele a
fali tarto 17 1/4"-csavarjat a mérémuszer 8 miszerallvany-
csatlakozojaba.

Asztali miiszerallvanyként torténd alkalmazas

(lasd a ,K” abrat): Fiiggéleges sugaras izemmaddban a 3 alsd
fiiggdleges sugar lathatdsagat meg lehet javitani, haa
mérémiszert nem kozvetleniil egy alatétre, hanem az
Gsszehajtott 13 fali tartora helyezi.

Bosch Power Tools
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Ehhez tegye a fali tartot lehetéleg vizszintes helyzetben egy
szilard, egyenes alapra. Nyomja meg a 14 gombokat a 15 (a)
talplemezen. Tolja el a talplemezt iitk6zésig a (b) fali tartd
felsd végéhez. Forditsa el lefelé a talplemezt (c). Csavarja
bele a fali tartd 17 1/4"-csavarjat a mérémiszer 8
miszerallvanycsatlakozdjaba. Pattintsa be a talplemezt a fali
tartdba.

Forditsa el Uigy a felszerelt mérémdszert, hogy a 3 also
fliggdleges sugar szabadon lefelé mutasson. Sziikség esetén
hajtsa ismét kissé fel a talplemezt, hogy a 17 1/4"-csavarta
mérémuszer bedllitasahoz ki lehessen lazitani.

Lézerpont keresé szemiiveg (kiilon tartozék)
Alézerpont keresé szemiiveg kisziri a kornyezo fényt. Ezaltal
a lézer piros fénypontja vilagosabban, jobban kivalik a
kérnyezetbél.

» Ne hasznalja a lézerpontkeresd szemiiveget
védészemiivegként. A lézerpontkeresd szemiiveg a
|ézersugar felismerésének megkonnyitésére szolgal, de
nem nyujt védelmet a lézersugarral szemben.

» Ne hasznalja a lézerpontkeresé szemiiveget
napszemiivegként vagy a kozlekedéshen egyszerii
szemiivegként. A lézerpontkeresd szemiiveg nem nyujt
teljes védelmet az ultraibolya sugarzassal szemben és
csokkenti a szinfelismerési képességet.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

A mérémiszert csak az azzal egyiitt szallitott véd6taskaban
tarolja és szallitsa.

Tartsa mindig tisztan a mérémdszert.

Ne meritse vizbe vagy mas folyadékokba a mérészerszamot.
AszennyezGdéseket egy nedves, puha kendével tordlje le. Ne
hasznaljon tisztitd- vagy olddszereket.

Mindenek el6tt rendszeresen tisztitsa meg a lézer kilépési
nyilasat és iigyeljen arra, hogy ne maradjanak ott bolyhok
vagy szalak.

Ha a mérémdszer a gondos gyartasi és ellenérzési eljaras
ellenére egyszer mégis meghibasodna, akkor a javitassal csak
Bosch elektromos kéziszerszam-mihely iigyfélszolgalatat
szabad megbizni. Ne nyissa fel sajat maga a mérémdszert.
Hakérdéseivannak, vagy potalkatrészeket akar megrendelni,
okvetleniil adja meg a mérémliszer tipustablajan talalhatd
10-jegyt rendelési szamot.

Ha javitasra van sziikség, a 19 véddtaskaba csomagolva
kiildje be a mérémiiszert.

Vevoszolgalat és tanacsadas

Avevészolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre
szivesen valaszol. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos
robbantott abrak és egyéb informacio a kdvetkezé cimen
talalhatok:

www.bosch-pt.com

ABosch Vevészolgdlat szivesen segit Onnek, haa termékek és
tartozékok vasarlasaval, alkalmazasaval és beallitasaval
kapcsolatos kérdései vannak.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi at. 120.

Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltavolitas

A mérémiszereket, a tartozékokat és a csomagolast a
kornyezetvédelmi szempontoknak megfelelGen kell
Ujrafelhasznalasra elékésziteni.

Ne dobja ki a mérémiszereket és az
akkumulatorokat/elemeket a haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elhasznalt mérémdszerekre vonatkozd
2002/96/EK eurdpai iranyelvnek és az
elromlott vagy elhasznalt akkumulatorokra/
elemekre vonatkozé 2006/66/EK eurdpai
iranyelvnek megfeleléen a mar nem
hasznalhato akkumulatorokat/elemeket
kiilon ossze kell gy(jteni és a kornyezetvédelmi
szempontoknak megfeleléen kell Gjrafelhasznalasra leadni.

A valtoztatasok joga fenntartva.

Pycckui
Yka3aHus mo 6e3omacHoCTH

Ans obecreueHns 6e30macHOM U HAAEXKHON

paboTbl C U3MEPUTEALHBIM HHCTPYMEHTOM

AONXKHBI 6bITb TIPOUMTaHbI H COBAIOAATBCA

BCe MHCTPYKUMHK. HUKOrAa He A0BOAUTE

npeaynpeAUTeAbHble TAGAHUKH Ha U3MepH-
TEAbHOM HHCTPYMEHTE A0 COCTOAHHA HEY3HABaeMOCTH.
XOPOLLUO COXPAHUTE 3TY UHCTPYKLIUIO.

» BHHUMaHKe - UCTIOAb30BaHHE APYTUX He YTOMAHYTbIX
3AeCb INEeMEHTOB YNPaBACHUA U PETYAUPOBAHUA UAK
APYrHX METOAOB 3KCTIAyaTalMk MOXET MOABEPTHYTb
Bac omacHomy AAA 3A0POBbSA H3AYUEHHIO.

» U3mepuTeAbHbIii HHCTPYMEHT TTOCTaBAAETCS C
TIpeAyNTPEAUTEAbHOH TaBAHUKOI Ha HEMEeLKOM A3blKe
(Ha n3o6paxxeHnH H3MEPHUTEABHOT0 MHCTPYMEHTa Ha
CTpaHuLe C UAAIOCTpauuAMHK 0603HaueHa Homepom 11).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mBr, 635 HM/650 HM
AasepHoe U3anyueHnue

He cmoTtpeTb B Ayu

Aasep knaacca 2

» Tlepea mepBbIM MPUMEHEHUEM HHCTPYMEHTa HaKAelTe
Ha HeMeLKHii TEKCT TPeAyTPeAUTEAbHOM TabAHUKK
TIPeAOCTaBAEHHYIO HaKAEHKY C TEKCTOM Ha A3biKe
Batueii cTpaHbl.

» He HampaBAsiiTe Aa3epHbIi AYY Ha AIOAEH AM XXHBOTHBIX
1 He CMOTPHTE CaMH B Aa3epHblif Ay4. HacToAwmi
M3MEPHUTEAbHDI MHCTPYMEHT CO3AAET Aa3ePHOE 3AYUEHI e
Kknacca 2 cornacHo IEC 60825-1. 3tum usnyueHnem Bol
MOXETe HempeAHaMEPEHHO OCAETIUTb AIOAEH.
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» He npumeHaiTe rAa3epHble OUKH B KauecTBe 3alUTHbIX
OUKOB. \a3epHble OUKM CAYXXAT AN AYULLErO
pacmo3HaBaHWs Aa3epPHOT0 Ayya, OAHAKO OHU He
3aLUMLLAKOT OT AA3EPHOTO U3AYUEHHS.

» He mpumeHaiiTe Aa3epHble OUKH B KQUeCTBE COAHEUHbIX
OUKOB MAH B YAMUHOM ABMXXEHHH. \a3epHble OUKK He
Q0T TOAHOM 3aLUMTbI OT YALTPA(hUOAETOBOTO U3AYUEHHA U
YXYALIAIOT BOCTIPUATHE KPACOK.

» PemoHT Baluero u3amepuTeAbHOro MHCTPyMeHTa
TIopyyaiiTe TOAbKO KBaAH(hHLMPOBAHHOMY TTEPCOHaAY,
UCTIOAb3YSA TOAbKO OPHrHHAAbHbIE 3aMacHble YacTH.
1M obecrieunBaeTcs 6e30MacHOCTb UBMEPUTEABHOTO MH-
CTPYMEHTa.

» He paspeluaiite AeTAM MOAb30BaTbCA AA3EPHbIM
M3MepPUTEAbHbIM HHCTPYMeHTOM 6e3 Haa3opa. OHu
MOTYT HEYMBILAEHHO OCAETIUTb ALOAEH.

» He paboraiite c U3MepUTEAbHbIM HHCTPYMEHTOM BO
B3PbIBOOTIACHOI CpeAe, TTO6AH30CTH OT ropIoUMX
KMAKOCTEH, rasoB W MbIAK. B U3MepuUTeAbHOM
MHCTPYMEeHTe MoryT 06pa3oBaTbCA UCKPbI, OT KOTOPbIX
MOXET BOCTAAMEHHUTBCA TTbIAb MAW TTapbl.

OmucaHHe TPOAYKTa H YCAYT

TTpUMeHeHHe M0 Ha3HAUEHHUIO

M3MepHTEAbHbIM MHCTPYMEHT IPEAHA3HAUEH AN
OnMpeAeAeHUA U TTPOBEPKKU TOPU3OHTAAbHbIX U BEPTUKAAbHbIX
AVHWW 1 OTBECOB.

M3MepHTEAbHbIA MHCTPYMEHT TIPUTOAEH MCKAIOUMTEABHO AAF
3KCTAYaTaLMK B 3aKPbITbIX TOMELLEHHMAX.

WU306paxeHHble COCTaBHbIE YaCTH
Hymepauua mpeacTaBAeHHbIX COCTaBHbIX UaCTeM BbITOAHEHa
110 U306 PAXKeEHMI0 U3MEPUTEABHOTO MHCTPYMEHTA Ha CTPaHULEe
C UAMOCTPALIMAMK.
1 AasepHas AMHuMA
OTBEPCTHE AA BbIXOAA AA3EPHOIO Ayua
OTBeCHbIM AYY
NHAMKaTOP aBTOMATUUECKOTO HUBEAMPOBAHUA
NHAMKaTOp pexuma paboThbl
KHorka mepekAloueHnsa pexuMoB paboTbl
Bbikatouatenb
THEe3A0 MO WTaTtus 1/4"
Dukcatop KpbllwKK baTapeiHoro oTceka
Kpbllka batapeiHoro otceka
TpeaynpearTeAbHas TabAWUKa AA3EPHOTO U3AYUEHMA
[lItaTus*
HacteHHoe kpeneHue*
KHOTIKM TTOCAAOUHOM MAQCTUHBI
TTocaa0uHas MAACTMHA HACTEHHOTO KPEMAeHHA
KpemnexHbli BUHT HACTEHHOTO KPEMAEHHA
BUHT 1/4" AN HACTEHHOTO KPEMAEHUA
Ouku A paboTbl € Aa3ePHBIM MHCTPYMEHTOM*
19 3aluTHbIN UeXon

* M306pa)|(euuble HAH OTTHCAHHbIe TPUHAAAEXHOCTH He BXOAAT B
CTaHAapTHbIﬁ KOMTIAEKT TTOCTaBKH.

oo ~NOOTGaB_WN

O e e e
oOo~NOOGT A WNRERO
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TexHuueckue AdHHble
TMepekpecTHblii Aasep PCL 20
ToBapHbIi NO 3603K082..
Pabounit AvamasoH npuba. A0 10m
TOUHOCTb HUBEAMPOBAHKA
- AasepHas AHKA +0,5 Mm/m
- OTBecHbIN Ayy (BBEPX) +0,5 MmM/m
— OTBeCHbIN AyY (BHU3) +1 Mm/m
TUMUUHbIN AUATTa30H aBTo-
MaTueckoro HUBEAMPOBaHHA +4°
TUMMUHOE BpeMs HUBEAUPOBAHHS 4c
Pabouas Temmepartypa +5°C...+40°C
Temnepatypa XpaHeHus -20°C...+70°C
OTHOCHTEAbHAs BAXHOCTb BO3AYXa
He bonee 90 %
Kaacc nasepa 2
Tum Aasepa
- AasepHas AMHKA 635 HM, <2 MBT
~ OTBeCHbIN Ayu 650 HM, <2 MBT
Cg (ra3epHan AuHHA) 10
Pe3bba pna WTaTMBa 1/4"
Batapeitku 4x1,5BLR06 (AA)

AKKYMYAATOPbI 4x 1,2 BHROG (AA)
TTPOAOAKUTEABHOCTb PAbOTBI, OK. 40y
Bec cornacHo EPTA-Procedure

01/2003 0,5 kr

Paamepbl (AAMHA X WMpUHA X BbicoTa) 123X 67 X 110 MM
YuuTbiBaiTe TOBAPHbI HOMEP Ha 3aBOACKOM Tabanuke Bawero
M3MEPHUTEAbHOTO MHCTPYMEHTA, TOPrOBble Ha3BaHWA OTAEAbHbIX
MHCTPYMEHTOB MOTYT Pa3AuuaTbCs.

C6opka

YcranoBKa/3ameHa 6atapeek

B 13MepPHTEAbHOM HHCTPYMEHTE PEKOMEHAYETCA
UCTIOAb30BATb (LEAOUHO-MAPraHLeBble Hatapenki uau
aKKyMyAATOPHble 6atapen.

Urobbl OTKPBITH KPbILIKY 6aTapeiHoro otceka 10, HaxmuTe Ha
chukcatop 9 1 OAHUMMTE KPbILIKY. BcTaBbTe Hatapeiku Man
aKKyMyAATOPHbIe 6atapen. CAeAUTE 3a TIPABUAbHOM
TIOAAPHOCTbIO B COOTBETCTBUM C M306pakeHneM Ha
BHYTPEHHel CTOPOHE Kpblluku baTapernHoro oTceka.
Bceraa 3ameHsiiTe Bce baTapeiikn/akkyMyAaTOpHbIe batapeu
OAHOBPEMEHHO. MCTIoAb3YHTe TOAbKO
6arapeitku/akkyMyASTOPHbIe 6aTapen OAHOT0 TPOU3BOAUTEAS
1 C OAUHAKOBOM EMKOCTbIO.
> BbiHuMaiiTe baTapeiiku/akkymyAaaTopHble b6aTapen u3
M3MepPUTEAbHOT0 HHCTPYMEHTa, ecAu Bbl AnuTeAbHOe
Bpems He byaeTe ero UCTIOAb30BaTb. [TpK AAMTEABHOM
XPaHeHWW BO3MOXHA KOPPO3KA MAK CaMOpaspsAKa
barapeek/akkyMyAATOPHbIX baTapei.

Bosch Power Tools
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Pa6ora c uHCTpyMeHTOM

JKcmAayaTaums

> 3awmwaiite U3MEPHUTEAbHbIA UHCTPYMEHT OT BAArH U
TIPAMbIX COAHEUHBIX AyueH.

» 3awmwaiite U3MepPHUTEAbHbI MHCTPYMEHT OT
IKCTPeMaAbHbIX TEMTTepaTyp HAM KoAebaHuit
Temmeparypbl. He ocTaBAANTE U3MEPUTEABHbIN
MHCTPYMEHT, HapUMep, MPOAOAKHUTEABHOE BPEMSA B
aBToMobuAe. TTpu HoAbLIMX KOAebaHUAX TeMMepaTypbl
TiepeA BKAOUEHWEM CAEAYET BbIAEPXaTb MHCTPYMEHT AO
BblpaBHWBaHHA TEMITEPATYPbI.

» UsberaiiTe CHAbHbIX TOAUKOB M TTAAEHHIA H3-
MEepPUTeAbHOr0 MHCTPYMeHTa. TToBpeXAeHHA
M3MepPUTEABHOTO MHCTPYMEHTA MOTYT CKa3blBaTbCA Ha €ro
TOUHOCTH. TTOCAE KaXXAOTO CUABHOTO YAAPa MAM TTAAEHHS
TIPOBEPANTE Aa3ePHbIE AWHUM AWM OTBECHBIE AYUM TIO
13BECTHON BaM ropu30oHTaAbHOM MAM BEPTUKAABHOM pe-
TIEPHON AUHUM UAM TIO TIDOBEPEHHOMY OTBECY.

» TTpu TpaHCOPTHPOBKE BbIKAIOUANHTE U3MEPHTEAbHDIIH
MHCTPYMeHT. [Tpy BbIKAOUEHUK BAOKMPYeTCA
MaATHMKOBbIA MEXaHM3M, KOTOPbIM MHAUE TIPH PE3KUX
ABWXEHWAX MOXET ObITb TOBPEXKAEH.

BknloueHue/BbiKAIOUEHHE

UT06b BKAIOUMTb U3MEPUTENBHDBIA MHCTPYMEHT, TePEABUHbTE
BbIKAIOUaTeAb 7 B TOAOXeHHe «Ony. Cpasy xe mocae
BKAIOUEHWA U3MEPHUTEABHDBIM MHCTPYMEHT U3AYUAEeT ABE
Aa3epHble AMHUK 1.

» He HampaBAAiTe Aa3epHbIi AyY Ha AIOAEH HAH XXHBOT-
HbIX U HE CMOTpPUTE CaMH B Aa3epHbIi AyY, B TOM UHCAe
1 ¢ 60ABLLIOro PaccToAHMA.

A BBIKAIOUEHUSA U3MEPUTEABHOTO UHCTPYMEHTA
TiepeABHHbTE BbIKAIOUaTeAb 7 B ToAOXeHHe «Offy. Tpu

BbIKAIOUEHUW MAATHUKOBbIA MEXaHW3M BAOKMpYeTCA.

» He ocraBasiite 6€3 mpUCMOTPa BKAIOUEHHDBI H3MEpPH-
TeAbHbIA HHCTPYMEHT W BbIKAIOUAHTE €ro MoCAe HCTTOAb-
30BaHMA. Apyrie L@ MOryT bbiTb OCAETIAEHbI Aa3ePHBIM
AYUOM.

Pexumbi pabotbi (cm. puc. A - E)

TTocAe BKAIOUEHWSA U3MEPHUTEABHBIA MHCTPYMEHT HAXOAUTCA B
peXuUMe MepeKkpeCTHbIX AMHUIA C aBBTOMATUUECKNM
HUBEAUPOBAHWEM.

Uro6bl MTOMEHATb pekum paboTbl, HaXMUMaKTe Ha KHOTIKY
TiepeKAloueHus pexumoB paboTsl «Moder 6 A0 Tex TTop, Toka
COOTBETCTBYIOLWI MHAMKATOP Pexi1Ma paboTbl 5 He mokaxet
HYXHbI Bam pexum.

MHCTPYMEHT MMeeT CAeAyioLLMe PeXuMbl PaboTbl:

. Pexxum mepeKkpecTHbIX AMHHUIA C aBTO-
MaTHueCcKUM HHBEAUPOBaHHEM (CM. pUC. A):
(3eneHblit)  N3MepHTEAbHDI MHCTPYMEHT U3AYUAET OAHY
TOPHU30HTAABHYIO M OAHY BEPTUKAAbHYIO Aa3ep-
HYI0 AMHUIO C KOHTPOAEM 32 HUBEAUPOBAHHEM.

TopH30HTaAbHbIIH PEXUM C aBTOMaTHUEC-
KWM HHBEAUpOBaHHeM (CM. puc. B):
(3eneHblit)  N3MepHTEAbHDI MHCTPYMEHT U3AYUAET OAHY
FOPU30HTAAbHYIO AA3EPHYI0 AMHHIO C KOHTPO-
AEM 3a HUBEAUPOBAHKEM.

@ BepTHKaAbHBIii PEXHM C aBTOMaTHUECKUM
HUBeAHpoBaHHeM (cM. puc. C):
(3eneHbIit)  VI3MEpPHTEABHbI MHCTPYMEHT U3AYUAET OAHY
BEPTMKAAbHYIO AA3EPHYI0 AUHUIO C KOHTPOAEM
32 HUBEAMPOBAHHEM.

@ OTBECHDII AyY C aBTOMAaTUUECKUM
HUBeAMpoBaHueM (cM. puc. D): U3me-
(3eneHbIit)  PUTEABHDII MHCTPYMEHT M3AYUaET ABA
BEPTHUKAAbHbIX OTBECHDBIX Ayua BBEPX U BHU3 C
KOHTPOAEM 32 HUBEAMPOBAHHEM.

PeXnM mepekpecTHbIX AMHUI 6e3 aBTo-
@ MaTHuecKoro HUBeAUpoBaHus (cM. puc. E):

M3MepHTEAbHbIM MHCTPYMEHT U3AYUaEeT ABE

TiepeKpeLLMBaIoLLMECs AA3EPHbIE AMHWM, Ha-
(KpacHblii/  TpaBAEHMeE KOTOPbIX MOXET bbITb BbIOPaHO
3€AEHbI)  TIPOMU3BOALHO M KOTOPbIE He 06A3aTeAbHO

AOMNKHbI HAXOAMTBCA TIOA TIPAIMBIM YTAOM.

ABTOMaTHUECKOE HUBEAUPOBaHHE

Pa6ota c aBTOMaTHU€CKHM HUBEAUPOBAHHEM

(cm. puc. F-G)

YCTaHOBHTE U3MEPUTEABHDII MHCTPYMEHT Ha IPOUHOE
TOPHU30HTaAbHOE OCHOBAHME 1 3aKPETIUTE ero Ha HaCTEHHOM
Kpenaennn 13 uav Ha wratvee 12.

BbibepuTe pexum paboTbl C aBTOMATUUECKUM
HUBEAMPOBaHMEM.

TTocae BKAOUEHHA (hyHKLlVIFI AdBTOMATUY€CKOro HUBEAMPOBAHWA
BblpaBHMBAET HEPOBHOCTH B PaMKaX AUarma3oHa
aBTOMaTHYeCKoro HUBeAUpOBaHHUA B +4°, HMBe/\VIpOBaHVIe
3aBepLUeHO, Kak TOAbKO Aa3epHble AMHUM UAU OTBECHbBIE AYUn
60AblLE HE ABUFAIOTCH. MHAVIKBTOp 5 COOQTBETCTBYIOLLETO
pexuma pa6OTbI CBETUTCA 3€AEHbIM LIBETOM.

EcAv aBTOMaTHueCKoe HUBEAUPOBaHUE HEBO3MOXHO, Harp.,
€CAM 0CHOBaHKe, Ha KOTOPOM PACTIOAOXEH U3MEPUTEAbHDIH
MHCTPYMEHT, OTKAOHEHO OT FOPU30HTaAW boaee uem Ha 4°,
MHAMKATOP aBTOMATMUECKOTO HUBEAUPOBaHUA 4 CBETUTCA
KPaCHbIM LIBETOM W Aa3ep aBTOMaTMUECKM OTKAIouaeTcs. B
TaKOM CAyuae yCTaHOBHTE U3MEPUTEAbHBIH MHCTPYMEHT
TOPU30HTAABHO U TIOAOXKAHTE, TIOKA MHCTPYMEHT He
TIPOM3BEAET aBTOMATUUECKOE CAMOHWBEAUPOBaHHe. Kak
TOAbKO M3MEPUTEAbHIM MHCTPYMEHT OTIATL HAXOAUTCA B AWa-
Ta3oHe aBTOMATMUECKOr0 CAMOHWUBEAUPOBAHUA B +4°,
MHAMKATOP 5 pexumMa paboTbl CBETUTCA 3EAEHBIM LIBETOM U
Aa3ep BKAIOUAETCH.

3amnpeaenamMy AMama3oHa CaMOHMBEAMPOBAHHA B +4° paboTa
C aBTOMATUYECKUM CaMOHMBEAMPOBAHHEM HEBO3MOXHA,
TTOCKOAbKY HEBO3MOXHO rapaHTUPOBaTh
TIEPIEHAMKYAAPHOCTb AA3EPHbIX AUHUH.

TTPpH COTPACEHNAX MAW H3MEHEHUAX TIOAOXEHWA BO BpEMS!
paboTbl U3MEPHUTEAbHDII MHCTPYMEHT aBTOMATUUECKH
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camoHuBeAnpyeTcA. Bo sbexatue ownbok mposepsaiTe
TIOCAE KaXAOrO TOBTOPHOTO HUBEAUPOBAHMSA TTOAOXEHHE
Aa3ePHbIX AUHWI UAW OTBECHbIX AYUEH TI0 OTHOLIEHMIO K
perepHbIM TOuKam.

Pabota 6e3 aBTOMaTHUECKOro HHBEAHPOBaHHA

TTPpH OTKAIOUEHHOM (DYHKLMK aBTOMATUUECKOTO
HUBEAMPOBaHUA Bbl MOXETE AEPXaTb U3MEPUTEAbHbI
MHCTPYMEHT CBOBOAHO B pyKe MAM TTOCTABHTb €0 Ha
TIPUrOAHOE OCHOBaHKe. TTpH 3TOM ABE AA3EPHbIE AMHUHU HE
0693aTeAbHO 06pa3yioT MepTEHAUKYAAD.

YKasaHua 10 TPUMEHEHHI0

Pa6orta co wratueom (cm. puc. H)

LLitaTne 12 npeacTaBASET COHOM IPOUHYIO, UMEHAEMYIO TIO
BbICOTE OTIOPY AAA M3MEPEHUS. YCTaHOBUTE M3MEPUTEAbHBIN
MHCTPYMEHT rHE3A0M TTOA WTaTHB 8 Ha pe3bby 1/4" wratvea,
3aKPENMB KPEMEXHbBIM BUHTOM LUTATMBA.

Pabota ¢ HacTeHHbIM KpemAeHHeM (TPUHAANEXHOCTH)
C omoLLbio HaCTEHHOTO KpenAeHHA 13 MOXHO HaAeXHO

YCTaHaBAMBATb U3MEPUTEABbHbIH MHCTPYMEHT Ha Al0bOM BbICOTE.

MoHTaX HacTeHHOro KpemAeHus (cM. puc. |): Ana
3aKPEMAEHMA Ha CTEHE HYXHO OTKMHYTb TOCAAOUHYIO IAQCTUHY
15. HaxmuTe Ha KHOTIKW 14 ¢ 06enx CTOPOH MOCAAOUHOM
TAACTUHbI (@), OTKUHbTE TocaaouHyio AacTuHy (b), caerka
TiepeABUHbTE ee BHU3 U AalTe BOWTH B 3allemAeHue (c).

AR peryAMpoBaH1s W3MEPUTEABHOTO MHCTPYMEHTa 10
BbICOTE TOCAAOUHYIO TTAACTMHY 15 MOXHO CABMraTh BBEPX-
BHM3 B AMana3oHe 6 cM. AAA 3TOr0 HAXMUTE Ha KHOTIKK 14 ¢
06enx CTOPOH MOCAAOUHOM TTAACTHHBI, TIEPEABHUHBTE TOCAAOU-
HYI0 TAQCTUHY Ha HY)KHYIO BbICOTY W AQWTE ei OTIATb 3alTh B
3alenneHue. LLIkana cb0Ky HaCTEHHOrO KPEMAEHHSA TTOMOXET
TIPY BbIPaBHWUBAHMM TIO BbICOTE.

3aKpenAeH!e HAaCTEHHOro KpemiAeHus (CM. puc. J):
3akpenuTe HacTeHHOe KpemAeHue 13 ¢ OTKUHYTOM
TI0CAAOUHOM TAACTMHOM 15 Kak MOXHO boAee BEPTUKAAbHO Ha
cTeHe. 3aUKCHpyHTE ero 0T CMELLEHHS, Hamp., C TOMOLLbIO
ABYX KPETeXHbIX BUHTOB 16 (0ObluHblE BUHTbI). 3aKpyTUTE
BWHT 1/4" 17 HAaCTEHHOTO KPETIAEHHS B THE3AO TIOA ITATUB 8
M3MEPHUTEABHOTO MHCTPYMEHTA.

Wcmoab3oBaHKe B KauecTBe HACTOABHOIO WITAaTHBA

(cm. puc. K): B pexume 0TBECHOT0 Ayua BUAUMOCTb HUKHETO
OTBECHOTO Ayua 3 MOXHO YAYULIUTb, ECAW TIOCTABHTb
M3MEPHTEABHbIM MHCTPYMEHT He HETTOCPEACTBEHHO Ha
OCHOBaHKe, a Ha CAOXEHHOE HacTeHHOe KpenAeHue 13.

AAS 3TOrO TOAOXMTE HACTEHHOE KPEMAEHHE Kak MOXHO boree
TOPU30HTAABHO Ha IPOYHOE, POBHOE OCHOBaHHe. HaxmuTe Ha
KHOTIKK 14 Ha TocapouHoM aacTuHe 15 (a). MepeaBHHbTE
TIOCAAOUHYIO TIAQCTUHY AO YTIOPa B HAMPABAEHWUM BEPXHETO
Kpas HacTeHHoro KpemaeHua (b). TToBepHUTE MOCAAOUHYIO
TIAACTHHY BHU3 (c). 3akpyTuTe BUHT 1/4" 17 HacTeHHOro
KPETAEHMSA B THE3AO TIOA LITATUB 8 U3MEPUTEABHOIO MHCTPY-
MeHTa. AaiTe MOCaAOUHOM TIAACTUHE BOMTH B 3aLleNAEHHE B
HACTEHHOM KPETIAEHUH.

TTOBEPHUTE CMOHTMPOBAHHbIA U3MEPUTEABHBI MHCTPYMEHT
TakUM 06pa3om, UTobbl HUKHMI OTBECHIN AyU 3 CBOHOAHO
CMOTpeA BHU3. TTpH HEODXOAMMOCTM CHOBA CAETKA OTKHHbTE
TIOCAAOUHYIO TTAACTHHY, UTOBbI OTITYCTUTb BUHT 1/4" 17 pas
BblPaBHMBAHWA U3MEPUTEABHOMO UHCTPYMEHTA.
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OuKM AAA PaboTbI C Aa3ePHBIM HHCTPYMEHTOM

(mpuHapAeXHOCTH)

AasepHble 0UKK OT(MALTPOBLIBAIOT OKPYXAIOLUWI CBET.

BAaroaaps aTomy KpacHbii CBET Aa3epa CTaHoBUTCA bonee

APKUM AAA UEAOBEUECKOTO Aa3a.

» He npumeHaiTe rAa3epHble OUKH B KauecTBe 3alUTHbIX
0UKOB. \a3epHbIe OUKM CAYXaT AN AyULLEro
pacrno3HaBaH1A AA3ePHOr0 Ayua, OAHAKO OHHU He
3LLMLLAIOT OT AA3EPHOTO U3AYYEHHA.

» He nmpumeHaiTe Aa3epHble 0UKH B KauecTBe COAHEUHbIX
OUKOB MAH B YAUUHOM ABHXEHHH. \a3epHbIe OUKU He
AQI0T TIOAHOW 3aLLUMTHI OT YALTPA(HUOAETOBOTO U3AYUEHMA U
YXYALIQIOT BOCTIPUATHE KPACOK.

TexobcayxuBaHHe U CepBUC

Texob6cAyXuBaHHE U OUHCTKA

XpaHuTe 1 TIlepeHOCHTE M3MEPUTEABHbIA MHCTPYMEHT TOAbKO B
TIPUAQTralOLLEMCA 3aLUUTHOM UEXAE.

CoAepXuTE U3MEPHTEAbHbII UHCTPYMEHT TOCTOAHHO B
uncroTe.

Hukoraa He orpyxanTe U3MepUTEAbHbIA UHCTPYMEHT B BOAY
WAU APYTHE XMAKOCTH.

BbITHpaiiTe 3arpA3HEHNA CyXoM U MATKOW TPATIKOW. He McTioAb-
3yTe HUKAKMX OUMLLAIOLLMX CPEACTB MAM PACTBOPHUTEAEH.
Ouuuaiite peryAapHO 0cOHEHHO TOBEPXHOCTH Y BBIXOAHOTO
0TBEPCTUA Aa3epa 1 CAEAUTE TIPY 3TOM 32 BOPCUHKaMMU.

ECAM HECMOTPA Ha TILATEABHYIO TIPOLIEAYPY U3rOTOBAEHUA U
WUCTIbITaHNA U3MEPUTEAbHDBIM MHCTPYMEHT BCe-TakH BbIHAET 13
CTPOSA, PEMOHT AOAXHA TTPOM3BOAMTD aBTOPM3MPOBAHHAA
CepBUCHasA MacTepcKan A INEKTPOUHCTPyMeHTOB Bosch. He
BCKPbIBaiTE CaMOCTOATEABHO U3MEPUTEABHbIA MHCTPYMEHT.
TMoxany#cTa, BO BCeX 3ampocax 1 3aKasax 3amuacren
0bnA3aTeAbHO yKasbiBaiTe 10-3HauHbIlM TOBapHbIM HOMep o
3aBOACKOM TabAMUKe U3MEPUTEABHOTO MHCTPYMEHTA.

Ha peMOHT oTnipaBAAiiTe U3MEPUTEABHDI UHCTPYMEHT B
3aWWMTHOM uexae 19.

CepBuCHOE 06CAYXMBaHHE U KOHCYAbTaLUA
ToKymaTeAen

CepBHCHbII OTAEA OTBETUT Ha BCE Balun BOpOCHI IO PEMOHTY
1 06CAYXMBaHMIO Ballero mpoAykTa, a Takxke 1o 3amyacTam.
MoHTaxXHble uepTexu ¥ MHOPMALKIO TTO 3amyacTaM Bbl
HaWAETe TakKe Mo aApecy:

www.bosch-pt.com

KoAneKTUB KOHCYAbTaHTOB Bosch 0xoTHo momoxeT Bam B
BOMPOCaX MOKYMKK, TPUMEHEHUA U HACTPOMKM TPOAYKTOB 1
TIPUHAANEXHOCTEN.

Ans pernona: Poccun, benapycb, Kazaxcran
[apaHTHUitHOE 06CAYXMBAHME M PEMOHT IAEKTPOUHCTPYMEHTa,
¢ cobatopeHHeM TpeboBaHKI M HOPM U3rOTOBUTEAS
TIPOU3BOAATCA HA TEPPUTOPHM BCEX CTPAH TOALKO B
(DMPMEHHBIX AW aBTOPHU30BaHHbBIX CEPBUCHbIX LIEHTPAX
«Pobept bow».

TTPEAYTTPEXXAEHWE! McroAb3oBaHKMe KOHTpadaKTHOM
TIPOAYKLMM OTIACHO B 3KCTIAYaTaLMK, MOXET PUBECTH K

Bosch Power Tools
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yuepby pa Batuero 3A0poBbA. MarotoaeHme u
pacnpocTpaHeHue KOHTPa(aKTHOM TPOAYKLMM TTPECAEAYETCA
110 3aKOHY B aAMMHUCTPATUBHOM W YTOAOBHOM TIOPAAKE.

Poccua

000 «Pobepr Botw»

CepBHCHBIN LEHTP TTO 06CAYXMBAHHIO IAEKTPOMHCTPYMEHTA
yA. Akapemuka Kopoaesa, cTp. 13/5

129515, Mocksa

Poccua

Ten.: +7(800) 100800 7

E-Mail: pt-service@ru.bosch.com

TToAHYI0 MH(hOPMALIMIO O PACTIOAOXEHNM CEPBUCHBIX LIEHTPOB
Bbl MOXETE MOAYUMTb Ha OIHLIMAABHOM CailTe
www.bosch-pt.ru Aaubo 1o TenedioHy CpaBoYHO-CEPBUCHOM
cAyx6bl Bosch 8-800-100-8007 (3BOHOK 6eCTIAATHbIN).

Benapycb

UTT «Pobept bow» 000

CepBHCHbII LEHTP IO 0BCAYXMBAHHUIO INEKTPOMHCTPYMEHTA
yA. TumupAasesa, 65A-020

220035, . MuHck

benaapycb

Tea.: +375(17) 2547871

Ten.: +375(17) 25479 15/16

®akc: +375(17) 2547875

E-Mail: pt-service@by.bosch.com
OduunanbHbIn canT: www.bosch-pt.by

Kasaxcran

TOO «Pobept bow»

CepBUCHBII LEHTP TTO 06CAYXMBAHHIO INEKTPOMHCTPYMEHTA
yA. CelidpyamnHa 51

050037 r. Anmarbl

KasaxcraH

Ten.: +7(727) 2323707

®akc: +7 (727) 25113 36

E-Mail: pt-service@kz.bosch.com

OchmumanbHbIl cant: www.bosch-pt.kz

Ytuausauus

OTCAYXHBILWE CBOI CPOK U3MEPUTEABHBIE MHCTPYMEHTbI,
TIPUHAAAEXHOCTH W YTTIAKOBKY CAEAYET CAABaTb Ha
3KOAOTUUECKM UKCTYIO PEKYTIEPALIMIO OTXOAOB.

He BbibpacbiBaliTe MU3MEPUTEABHBIE MHCTPYMEHTHI 1
aKKyMYAATOPHbIe batapew/6atapeitku B HbiToBOM Mycop!

ToAbko AAd cTpaH-uneHoB EC:

B cooTBETCTBUM C €BPOTIENACKOM
AMpekTBoi 2002/96/EC oTcAyXHBILIKE
M3MEepPUTEAbHbIE UHCTPYMEHTbI U B
COOTBETCTBUM C €BPOTENCKOM AMPEKTUBON
2006/66/EC noBpexaeHHble A6
0TpaboTaHHble aKKyMyAATOPbI/6aTapenku
HYXHO COBMPATb OTAEABHO M CAABATb Ha
9KOAOTUUECKH UNCTYIO PEKyTIEpaLMIo.

B03MOXHbI U3MEHEHHS.

YKpaiHcbKa

BkasiBKu 3 TexHiku 6e3meku

TMpouwuTaiite BCi BKa3iBKH1 i AOTPUMY#TECA iX,
106 MpautoBaTH 3 BAMIPIOBaAbHHM TIPUAQ-
oM be3meuHo Ta HaajiiHo. Hikoau He
AOBOABTE TTOTIePeAXyBaAbHi TabAMUKM Ha
BUMipIOBaAbHOMY iHCTPYMEHTi A0
HesnizHanHocTi. AOBPE 3BEPITAUTE IX.

> 06epexHo - BUKOPUCTaHHA 3acobiB 06cAyroByBaHHs i
HaCTPOIOBaHHS, L0 BiAPi3HAIOTbLCA BiA 3a3HaUEHHX B
Wil iHCTpPYKUiT, 260 BUKOPUCTaHHA AO3BOAEHHX 3ac06iB
Y HEAO3BOAEHHH CTIOCi6, MOXXe MPU3BOAUTH AO
Hebe3neueHux BUOYXiB BUTIPOMiHIOBaHHS.

> BuMiploBaAbHHI TPUAAA TTOCTAUAETbCA 3
TionepeAXyBaAbHOIO TabAHUKOI0 Ha HiMeLbKii MOBi (Ha
306paxeHHi BUMipPIOBaAbHOTO TIPUAAAY Ha CTOPIHLI 3
MaAIOHKOM BOHa TT03HaueHa Homepom 11).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 MBT, 635 HM/650 HM
Nasep pomi

He AuBiTbCA Ha MPOMiHb

Aasep knacy 2

» Tlepea mepiIMM 3amyCKOM B eKCTIAyaTaLilo 3aKaeiiTe
HiMeLbKHii TEKCT oTiepeAXyBaAbHOT TAbAHUKK
HaKAeiiKolo Ha MoBi Bawoi kpailu, Lo BXoAUTb Y
KOMTIAEKT TOCTauaHHs.

» He HampaBAsiiTe TPOMiHb Aa3epa Ha AloAei abo
TBapHH, i caMi He AUBITbCA Ha MPOMiHb Aa3epa. Llei
BUMIpIOBaAbHWI TIPUAAA CTBOPIOE Aa3epHe
BUTPOMiHIOBAHHA KAACY 2 BIiATOBIAHO AO HOPMHU
IEC 60825-1. Lium BUMPOMiHIOBAHHAM MOXHA
HEHABMUCHE 3aCAITIUTH iHWIMX AIOAEH.

» He BUKOPHCTOBYIiTe OKYAAIPH AAA Po60TH 3 Aa3epom B
AKOCTi 3aXMCHUX OKYAAPIB. OKYAAPHU AAA PODBOTH 3
Aa3epOoM MPU3HaUEHi A KPaLLoro Po3TTi3HaBaHHs
Na3ePHOT0 TPOMEHS, A€ BOHU HE 3aXMLLAI0Tb BiA
AA3ePHOT0 MPOMIHHSA.

> He BUKOPHUCTOBYIiTE OKYASIPH AAA PO6OTH 3 Aa3epom
AN 3aXHUCTY Bia COHLA | 32 kepMoM. OkyAapy AAA poboTH
3 A23epOM He 3axXHLLaloTb TOBHICTIO BiA YD-TIPOMiHHSA i
TIOTiPLUYIOTb PO3Mi3HABAHHSA KOAOPIB.

> BiaaaBaiite CBiit BUMipIOBaAbHUI TTPUAAA HA PEMOHT
AMLe KBaAithikoBaHWUM chaxiBLAM Ta AWiLe 3
BUKOPHCTAHHAM OPUriHaAbHUX 3amuacTHH. TiAbKK 3a
TakuX yMOB Balll BUMipioBaAbHUI TPHAQA | HaaaAi byae
3aAuLLaTUCA He3MeUHUM.

> He A03BOAsIHTE AITAM KOpPUCTYBaTHCA 6€3 Harasay
Aa3epHUM BUMiPIOBaAbHUM MPHUAAAOM. BoHK MOXYTb
HEHaBMMCHE 3aCAITIUTH THLIMX AOAEH.

» He mpaujoiite 3 BUMipioBaAbHUM IPUAAAOM Y
cepeAoBHLLi, Ae iCHY€E Hebe3meka BUbYXY BHAaCAIAOK
TIPUCYTHOCTI rOPIOUKX PiAUH, rasie abo muay. Y
BUMIPIOBaAbHOMY TPMAAAI MOXYTb YTBOPIOBATUCA iCKPH,
BiA AKMX MOXE 3aliMaTicA TMA abo Mapu.
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OmHc MPOAYKTY i TOCAYT

TMpusHaueHHs

BuMiptoBaAbHUI TIPUAGA TPU3HAUEHMI ANA BUSHAUEHHS i
TiepeBipeHHA rOPU30HTAAbHKX | BEPTUKAABHUX AiHil i TOUOK
BUCKa.

BuMiptoBaAbHMI TIPUAAA TTPMAATHUI AN €KCTIAYaTaLlii
BUKAIOUHO B TPUMILLEHHI.

306paxeHi KOMITOHEHTH

Hymepalif 306paxeHnX KOMIOHEHTIB TOCUAQETLCA Ha
306paxeHHs BUMiPIOBAAbHOTO MPHUAAAY Ha CTOPIHLI 3
MaAOHKOM.

NazepHa AiHis

BuXiaHWI OTBIp AAA AQ3€PHOTO TIPOMEHA
TTPAMOBMCHUI TTPOMiHb

|[HAMKaTOp aBTOMATMUHOTO HiBEAIOBAHHA
[HAMKaTOP pexuMy poboTh

KHorka pexumie pobot

Bumukauy

['Hi3p0 A Wwratus 1/4"

DikcaTop cekuii AAa baTapeiok

KpuLuka cekuii pna batapenok
TMomepekyBanbHa TabAMuka AA POBOTH 3 Aazepom
LLIrans*

KpinAeHHs AAA HACTIHHOO MOHTaXY *

KHOTIKM TOCAAOUHOT TAQCTUHM

TTocaa0uHa MAACTUHA HACTIHHOTO KPITAEHHA
Kpim1AbHWI TBUHT HACTIHHOTO KPITAEHHA

'BUHT 1/4" HAaCTIHHOTO KPITAEHHA

OKyAspH AN PobOTH 3 Aa3epoM*

19 3axucHa cymka

*306paxeHe un omUCaHe MPHAAAAA HE HAAEXHUTb AO CTAHAAPTHOTO
obcAary mocTaeku.

O oo ~NOOOGLAE WNR

e Ll =
O~NOOOOCT A WDNRO

TexHiuHi pAaHi

TMepexpecHuit Aasep PCL 20

ToBapHu# Homep 3603K082..
Pobouuii aianasoH mprbA. A0 10m
TOYHICTb HiBEAIOBAHHA

— Aa3epHa AiHis +0,5 MM/m
— TIPAMOBHCHHI TPOMiHb (yropy) +0,5 MM/M
— TIPAMOBUCHUI TTPOMiHb (AOHM3Y) +1 MM/M
Aiama3oH aBTOMaTMUHOMO

HiBEAIOBAHHSA, TUTIOBUH +4°
TpuBanicTb HiIBEAIOBAHHA, TUTTOBA 4c
Poboua Temneparypa +5°C...+40°C
Temnepartypa 3bepiraHHs -20°C...+70°C
BiaHOCHa BOAOTICTb TOBITPA MaKC. 90 %
Khac rasepa 2

ByAb Aacka, 3BaxaiTe Ha TOBAPHUI HOMEP, L0 3a3HAUEHNI Ha
3aBOACbKiM TabAMuLi Baloro BUMIpIOBAAbHOTO TPHAGAY, aake
TOProBeAbHi Ha3BM OKPEMUX TIPUAAAIB MOXYTb PO3PI3HATUCA.
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TMepexpecHuit Aasep PCL 20
Twm Aa3epa

~ Aa3epHa AiHis

~ TIPAMOBHCHUI TTIPOMiHb

635 HM, <2 MBT
650 HM, <2 MBT

Cg (ra3epHa AiHi) 10
T'Hi3A0 TiA WTATUB 1/4"
Barapeiku 4x1,5BLR06 (AA)
AKyMyASTOPH 4x 1,2 BHRO6 (AA)
Pobouuit pecypc, proA. 40 roa.
Bara BianoBiaHO A0 EPTA-Procedure

01/2003 0,5 kr
Poamipu

(AOBXMHA X LIMPUHA X BUCOTA) 123x67 x110 Mm
ByAb Aacka, 3BaxaiTe Ha TOBAPHUI HOMEP, L0 3a3HAUEHHI Ha
3aBOACbKiM TabAMuLii Balworo BUMIpIOBAAbHOTO TPUAAAY, aake
TOProBeAbHi Ha3BM OKPEMUX PUAAAIB MOXYTb PO3PI3HATUCA.

MonTax

BcTtaBaeHHs/3amiHa 6aTapeiiok

Y BUMipIoBaAbHOMY TPHUAAAT PEKOMEHAYETbCA
BUKOPUCTOBYBATH AYXHO-MapraHueBi batapeiiku abo
aKyMYAATOPHi baTapei.

LLlob BiAKpHTH KpHLLKY CeKLii A 6aTapeiok 10, HaTUCHITb Ha

chikcatop 9 i mAHIMITb KpULLKy. BeTpomiTs 6atapeitku abo

aKyMyAATOpHi batapei. CAiAKYITE TTPH LibOMY 33 TPABUABHWM
pO3TaLLyBaHHAM TOAIOCIB, AIK Lie TTOKA3aHO 3 BHYTPILLHbOTO
60Ky KpULLIKK ceKLii pna batapeiok.

3aBXAM MiHAITE OAHOUACHO BCi bataperiki/akyMyAATOpHI

6atapei. BukopucToBYy#TE AULLE baTaperikk abo akyMyAATOPHI

6atapei 0AHOT0 BUPOOHMKA | OAHAKOBOT EMHOCTI.

» Buiimaiite 6atapeiiku/akymyAaaTopHi 6atapei i3
BUMipPIOBaAbHOFO IPUAQAAY, AKILO By TpuBaAmii uac He
6byaeTe KopucTyBaTHCA TPUAAAOM. TTPU TPUBAAOMY
36epiraHHi batapenki Ta akyMyAATOPHi baTapei MoxyTb
KOPOAYBATH | CAMOPO3PAAKATHCH.

Excrayarauin

Touatok pobotu

> 3axuiwaiite BAMipioBaAbHUI TIPUAAA BiA BOAOTH i
COHAYHUX TIPOMEHIB.

» He pomyckaiite Aii Ha BUMipIOBaAbHUI TIPUAAA
eKCTpeMaAbHUX TeMTiepaTyp Ta TeMmepaTypHUX
niepemaaiB. 30Kkpema, He 3aA1LLATE HOro Ha TPUBAAKI uac
B MalUMHi. AKILO BUMIPIOBAAbHMI TIPUAAA 3a3HAB BIAKUBY
Tiepemnaay Temmeparyp, epll Hixk BMUKaTH 1oro, AaiTe
/oMy cTabini3yBaTh CBOIO TEMTEpaTypy.

» YHMKaWTe CUAbHUX TTOIUTOBXIB Ta MAAIHHA
BUMipPIOBaAbHOFO TPUAAAY. B pesyAbTaTi MOLWKOAKEHHA
BUMIPIOBAABHOIO TPMAAAY MOXE TTOTIPLIMTUCA HOro
TOUHICTb. TTicAS CMABHOTO TTOLLTOBXY ab0 MaAIHHA TepeBipTe
AA3epHy AiHilo 3a AOTIOMOr0t0 BiAOMOT FOPHU30HTaAbHOI a60
BePTUKaAbHOI 6a30BOI AiHil.

Bosch Power Tools
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» Tia uac TpaHCTIOPTYBaHHA BUMIPIOBAaAbHOTO IPHAAAY
BMUMHUKaNTE HOro. [Tp1 BUMKHEHHI IPUAQAY MAATHUKOBUI
BY30A HAOKYETHCA, 1106 3aM0b6irTH MOLIKOAKEHHIO
BHACAIAOK CUABHHMX TTOLUTOBXIB.

BMHUKaHHs/BUMUKaHHA

L1106 yBiMKHYTH BUMIPIOBaAbHHI TTPMAGA, TIOCYHbBTE BUMMKAU 7 B

TOAOKeEHHA «Ony. Biapasy micAs BMUKAHHA BUMIPIOBAAbHUIA

TIPHUAQA BUTPOMIHIOE ABA AA3ePHI TIPOMEHI 3 BUXiAHOTO oTBOpY 1.

» He cnipAmoBYyiiTe Aa3epHUii TPOMiHb Ha AlOAEi | TBApHH
i He AMBITbCA Y Aa3epPHHUIi TPOMiHb, BKAIOUAIOUHM i 3
BEAWKOT BiACTaHi.

LLlob BAMKHYTH BUMipIOBaAbHHI TIPUAAA, IOCYHbTE BUMMKAU

7 B onoxeHHsA «Off». TTpy BUMKHEHHI MaATHUKOBUIA BY30A

6A0KyETbCA.

» He 3anuwaiiTe yBiMKHYTHI BUMipIOBaAbHUI TTIPUAAA
6e3 poraspy, micAA 3aKiHueHHA po6oTH BUMHKaiiTe
BUMipPIOBaAbHUI TTIPUAAA. [HLLi 0cOBU MOXYTb OyTH
3aCAITIAEHi Aa3ePHUM TTPOMEHEM.

Pexumu po6otu (aus. maa. A - E)

TTicAs BMMKAHHA BUMiPIOBaAbHWM TIPUAQA 3HAXOANTLCA B
PEXHUM POHOTH 3 TEPEXPECHUMM AIHIAMM 3 aBTOMATUUHUM
CaMOHIBEAIOBAHHAM.

LLlo6 momiHATY pexxM poboTH, HATUCKAKTE Ha KHOTTKY
pexumis poboth «<Mode» 6 A0 THX TTip, TOKM CBITIHHSA
BIATIOBIAHOIO iHAMKaTOPa PeX1My poboTH 5 He Mokaxe
HEOOXIAHWI PEXUM.

Ha Bubip € Taki pexumu poboTu:

Inpukatop Pexum pobotu

Pexum poboTH 3 TepexpecHUMHU AiHiAMK 3
ABTOMaTMYHHM CaMOHIBEAIOBaHHAM

(3enenuit)  (auB. MaA. A): BUMipoBaAbHUI IPUAGA
BUMPOMIHIOE OAHY TOPHU30HTAABHY | OAHY
BEPTHUKAAbHY AiHIlO i 3AINCHIOE aBTOMATUUHE
CaMOHIBEAIOBaHHA.

@ F'opu30HTaAbHHMiI pexxum poboTu 3 aBTOMa-
THUHWM CAMOHIBEAIOBAHHAM (AMB. Man. B):
(3eneHnit)  BuMiploBaAbHHI TPUAGA BUTTPOMIHIOE OAHY
TOPU30HTaAbHY A3EPHY AiHil0 3 aBTOMATUUHUM
CaMOHIBEAIOBAHHSAM.

@ BepTuKanbHHUii peXxuM poboTu 3 aBTOMaTHY-
HWUM CaMOHiBeAloBaHHAM (AvB. MaA. C):
(3eAeHnit)  BuMipIOBaAbHHI TPUAAA BUTTPOMIHIOE OAHY
BEPTMKaAbHY Aa3epHY AiHil0 3 aBBTOMATUUHUM
CaMOHIBEAIOBAHHAM.

@ TIpAMOBHCHHUII MPOMiHb 3 aBTOMAaTHUHHM
CaMOHiBeAIOBaHHAM (AvB. MaA. D):
(3eAeHnit)  BuMiploBaAbHHI TPMAGA BUTTPOMIHIOE ABA
TIPAMOBUCHI BEPTUKaAbHI TPOMEHI yropy i
AOHM3Y 3 aBTOMAaTUUHUM CaMOHiBEAIOBAHHAM.

@ Pexum po6oTH 3 mepexpecHuMHu AiHiamu 6e3
aBTOMaTUYHOrO CAMOHIBEAIOBAHHA
@ (avB. Man. E): Aasep BUTIPOMIHIOE ABI

TIePeXpPeCHi AiHii, iKi MOXHa BiAbHO
(uepBOHMIA/ CTIPAMOBYBATH i AIKi He 0D0B’A3KOBO TTOBHHHI
3€AEHUH)  3HAXOAMUTUCA TIEPTIEHAMKYAIDHO OAHA AO OAHOI.

ABTOMaTHUHe HiBEAIOBaHHA

Po6ota y pexumi aBTOMaTHYHOTO HiBEAIOBaHHA

(auB. man. F-G)

BcTaHOBITb BUMipIOBAAbHUI TIPUAAA HA TBEPAY FOPU3OHTAABHY
TIOBEPXHI0, 3aKPiTiTh HOro Ha HacTIHHOMY KpinAeHHi 13 abo Ha
wratuei 12.

BubepiTb 0AUH 3 PeXUMIB POHOTH 3 aBTOMATUUHUM
CaMOHiBEAIOBAHHSAM.

TTicAn BBIMKHEHHSA (DYHKLiA aBTOMATUUHOTO HiBEAIOBAHHA
ABTOMATUYHO BMPIBHIOE HEPIBHOCTI B MEXax AlamasoHy
ABTOMATUYHOTO HiBeAIOBaHHA £4°. HiBeAlOBaHHA 3akiHueHe,
AKLLO Aa3epHi AiHiT 260 MPAMOBMCHI IPOMEHi binbLue He
pyxaioTbeA. IHAMKaTop 5 3 BiATOBIAHUM PEXUMOM pobOoTH
CBITUTbCA 3eAEHUM KOALOPOM.

AKLLO aBTOMATMUHE HiBEAIOBAHHA He MOXAMBE, Hamp., AKLLO
TIOBEPXHA, Ha AIKiM BCTAHOBAEHUH BUMIPIOBAAbHUH TIPHAAA,
BIAPI3HAETBCA BiA FOPU30HTAAI binbLLe Hix Ha 4°, iHAMKaTOP
ABTOMATUYHOTO HiBEAIOBaHHA 4 3aropAETbCA UEPBOHNM
KOAbOPOM i Aa3ep aBTOMAaTUUHO BUMMUKAETLCA. B TakoMmy pasi
BCTAHOBITb BUMiPIOBaAbHHIA TIPUAAA B FOPU3OHTAAbHE
TIOAOXEHHS | 3aUeKaiTe, TOKM He byAe 3AICHEHE aBTOMATUUHE
HiBeAIOBaHHA. TTiCAA TOr0, AK BUMIPIOBAAbHWN TPUAAA 3HOBY
6yA€ 3HAXOAUTUCA B MeXaX aBTOMATMUHOTO HIBEAIOBAHHS
+4°, iHankaTop 5 pexxumy poboTh 3aropAETLCA 3EAEHNM
KOAbOPOM i Aa3ep BMUKAETbCA.

3a Mexamu Aiana3oHy aBTOMAaTUUHOIO HiBeAIOBaHHA +4°
TpaLoBaTh 3 aBBTOMATUYHUM HIBEAOBAHHAM He MOXAMBO,
OCKIiAbKM He MOXHa 3abe3MeunTi mepreHAMKYAAPHICTb
AQ3epHHUX AiHi Mix coboto.

TTpu cTpycax Ta 3MiHaX MOAOKEHHA TIPOTATOM eKCTIAyaTaLii
BUMIiPIOBaAbHHI IPMAAA 3HOBY aBTOMATUUHO HIBEAIOETLCA.
TTicAs TIOBTOPHOTO HiBEAIOBAHHS, (106 3amobirtv moMUAKaM,
TIiepeBipTe TOAOKEHHSA AA3EPHHX AiHil abo TIPAMOBHUCHHX
TIPOMEHIB BIAHOCHO A0 6a30BHX TOUOK.

Po6ota 6e3 aBTOMaTHUHOrO HiBeAIOBaHHSA

TTp1 BUMKHYTOMY aBTOMATMUHOMY HiBEAOBaHHi
BHUMipIOBaAbHUH TTPUAGA MOXHA TPMMATH BiAbHO B pyLLi abo
TTOCTaBUTH Ha TIOXMAY TTOBEPXHIO. ABI Aa3epHi AiHii He
060B’A3KOBO 3HAXOAATLCA TIEPIIEHAUKYAAPHO OAHA AO OAHOI.

BkasiBkH 1woA0 poboTu

Po6ora 3i wratueom (auB. Maa. H)

LLitaTe 12 3abe3meuye cTabinbHY MACTaBKY AAA
BUMiPIOBaHHs, BUCOTY AKOi MOXHA peryaoBaTu. TlocTaBTe
BUMipIOBaAbHHI TIPMAAA THI3AOM TTiA WTATHB 8 Ha pisbby 1/4"
WITATUBA i 3aTUCHITb MOrO (HiKCYOUMM FBUHTOM LUITATMBA.

Po60Ta 3 HaCTIHHUM KpiTTAeHHAM (TPHAAAAA)

3a AOTIOMOrOt0 HAaCTIHHOTO KpimAeHHA 13 B MoxeTe HaAiMHO
3aKPIMMTH BUMIPIOBAABHHI TIPUAAA Ha BYAb-AIKil BUCOTI.
MoHTaX HaCTIHHOrO KPITAeHHA (AMB. Man. |): Ana
3aKPIMAEHHA Ha CTiHi TOCaAOUHy TTAACTUHY 15 Tpeba
BiAKMHYTU. HAaTUCHITb Ha KHOTIKK 14 3 060X H0OKiB TOCAAOUHOT
miAacTUHM (a), BiAKMHBTE TOCaa0uHy AACTUHY (b), mocyHbTe ii
TPOXW AOHM3Y | AaiTe 4 3aiTH y 3aueraeHHs (c).

AAA BUPIBHIOBAHHA BMMiPIOBaAbHOIO MPUAAAY TIO BUCOTI
TIOCAAQUHY TIAQCTUHY 15 MOXHa epecyBaTv TPOXM BHULLE Uk
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HUXUe B Alama3oHi 6 cM. AAA LibOro HaTUCHITb Ha KHOTTKK 14 3
060x 60KiB TOCAAOUHOI TAQCTMHH, BCTAHOBITb TOCAAOUHY
TIACTMHY Ha HEOOXIAHY BUCOTY i AaiiTe i 3HOBY 3alTH Y
3auenneHHs. LLIkana 360Ky HacTiHHOTO KpiMAEHHS AOTIOMarae
TPY BUPIBHIOBAHHI TI0 BUCOTI.

3aKpiTAeHHA HaCTIHHOTO KPIMAGHHA (AUB. MaA. J):
3aKpiniTb HACTIHHE KPIMAeHHA 13 3 BIAKUHYTOK TOCAAOUHOKD
TAQCTUHOIO 15 AKOMOra BepTUKaAbHilLe Ha CTiHi. HaainHO
3aKPpiTiTh HOrO, 1106 BOHO HE COBAAOCA, HaTIP., 33 AOTIOMOr0t0
ABOX KPITTMABHUX TBUHTIB 16 (3BMUaitHi TBUHTH). 3aKpyTiTb
rBUHT 1/4" 17 HACTIHHOTO KPIAEHHS Y THI3AO TTiA WTaTHB 8
BUMiPIOBaAbHOTO TIPUAAAY -

BHKOPUCTaHHA B AKOCTI HAaCTIAbHOTO WTaTHBA (AMB. Man. K):
B pexumi mpAMOBUCHOTO TPOMEHA BUAUMICTb HUKHBOTO
TIPAMOBUCHOTO IPOMEHA 3 MOXHA TIOKPALLMTH, AKLLO
BCTaHOBWTW BUMIPIOBAAbHUI TIPMAAA He 6e3MmocepeAHbo Ha
OCHOBY, a Ha CKAQAEHE HACTiHHe KpinAeHHA 13.

AR LIbOTO TIOKAQAITb HAacTiHHE KPITAEHHSA AKoMora
rOPW30HTAAbHILLE Ha PiBHY, MiLiHY OCHOBY. HaTUCHITb Ha KHOTIKK
14 Ha mocapouHin maacTuHi 15 (a). TTocyHbTe TOCaAOUHy
TIAQCTMHY AO YTIOPY B HAMPAMKY BEPXHBOIO KPalo HACTIHHOTO
KpinAeHHaA (b). TToBEPHiTb TOCAAOUHY TIAACTUHY AOHM3Y (C).
3aKpyTiTb rBUHT 1/4" 17 HACTIHHOTO KPITIAEHHA Y THI3AO TTiA
LUTaTMB 8 BMMIipPIOBAAbHOTO MPKAAAY. AaiTe TOCaAOUHiK
TIACTWHI 3aTH B 3aUETIAEHHA B HACTIHHOMY KPITIAEHHI.
TToBEPHITb MOHTOBAHWI BUMIPIOBAAbHUI TPUAA TAKUM UMHOM,
106 HUXKHIM TPAMOBHUCHMI POMiHb 3 BiAbHO AMBMBCA AOHH3Y.
3a HeObXiAHICTIO 3HOBY TPOXM BiAKMUHbTE TTOCAAQUHY TTAACTHHY,
1106 TOCAA6UTH TBUHT 1/4" 17 AAA BUpIBHIOBAHHSA
BUMipPIOBAABHOTO TIPUAQAY.

OKyAApH ArA po6oTH 3 Aa3epom (TpHAAAAA)

OKyAsipH AAA PODOTH 3 Aa3ePOM BiADIABTPOBYIOTH CBITAO

30BHILLHBOTO CEPEAOBMLLA. 3aBAAKH LIbOMY UEPBOHE CBITAO

Aa3epa 3AAETbCA AAA OUEH CBITAILLMM.

» He BUKOPHCTOBYiiTe OKyAAIPH AAA Po6OTH 3 Aa3epom B
AKOCTi 3aXMCHUX OKYAAPIB. OKYAAPU A PO6OTH 3
Aa3epOoM NPU3HAUEHi A KPALLOro PO3TTi3HaBaHHs
Na3epHOro MPOMEHS, aAe BOHM HE 3aXMLLAIOTb BiA
AA3ePHOr0 MPOMIHHSA.

> He BUKOPHUCTOBYIiTe OKYAIPH AAA PO6OTH 3 Aa3epom
ANA 3aXHUCTY Bia COHLA | 32 kepMoM. OKyAApU AAA PO6OTH
3 Aa3epOM He 3axXHLLaIoTb TOBHICTIO BiA YO-TIPOMIHHSA i
TOTipLLYOTb PO3Mi3HABaHHA KOAbOPIB.

TexHiuHe 06cAyroByBaHHA i cepBic

TexHiuHe 06cAyroByBaHHA i OUMILEHHA

3b6epiraiite i mepeHOCHTE BUMIPIOBAABHWI TIPUAAA AWLLIE B
3aXMCHIN CyMLUI, fIKa iA€ B KOMTTAEKTI.

3aBXAW TPUMANTE BUMIPIOBAAbHUI TIPUAAA B UMCTOTI.

He 3aHyploiTe BUMipIOBaAbHUM PMAAA Y BOAY ab0 iHLLI PIAUHM.

BuTupaliTe 3a6pyAHEHHA BOAOTOIO M'AKOIO raHuipkoto. He
KOPUCTYMTECA MUIHHUMM 3aC06aMK | PO3UMHHUKAMM.
3okpema, peryAapHo IpouMLLaiTe MOBEPXHI KOAO BUXIAHOTO
0TBOPY Aa3epa i CAIAKYHTE TTPU LbOMY 3a TUM, W06 He
3aAULLAAOCA BOPCHHOK.
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IKLLO He3BaXalOUM HA PETEABHY TPOLIEAYPY BUTOTOBAEHHS i
BUTPODYBaHHS BUMIPIOBaAbHUI TIPUAAA BCe-Taki BUMAE 3
AQAY, PEMOHT MA€ BUKOHYBATH AMLLE MANCTEPHA,
aBTOPHU30BaHA AAA EAEKTPOIHCTPYMeHTIB Bosch. He
BiAKPMBaNTE CAaMOCTIMHO BUMIPIOBaAbHUI iIHCTPYMEHT.

TTpu byAb-AKMX 3aMUTaHHAX | 3aMOBAEHHI 3amuyacTuH, byab
Aacka, 060B'A3K0BO 3a3HauaiTe 10-3HauHI TOBapHUI
HOMeP, L0 3HAXOAMTbCA Ha 3aBOACHKIH TabAKUL
BMMiPIOBAAbHOTO TPUAQAY.

HaacunaiTe BUMipIOBaAbHUI TPUAQA HA PEMOHT B 3aXMCHIN
cymui 19.

CepaicHa MaiicTepHs i 06CAyroByBaHHSA KAI€HTIB

B cepsicHi MaricTepHi B oTpumaeTe BiAmoBiAb Ha Bawi
3aMWTaHHA CTOCOBHO PEMOHTY | TEXHIUHOTO 0BCAYroByBaHHs
Bawworo mpoayKTy. MaAtoHKH B AeTaAsX i iH(hopmaLiio oo
3aMyacTH MOXHA 3HAMTK 3 aAPECOI0:

www.bosch-pt.com

KoHcyAbTaHTH Bosch 3 paaicTio soomomoxyTb Bam mipu
3aMUTAHHAX CTOCOBHO KYTIiBAI, 3aCTOCYBaHHA | HAAArOAXEHHA
TIPOAYKTIB | TIPMAQAAA AO HHX.

[apaHTiiHe 06CAYroBYBaHHS | PEMOHT €AEKTPOIHCTPYMEHTY
3AIMCHIOOTHCA BIATIOBIAHO AO BUMOT | HOPM BUTOTOBAKOBauUa Ha
TepHTOPIi BCiX KpaiH AMLe y hipMoBHMX abo aBTOPM30BaHUX
CepBiCHHX LeHTpax dhipmu «Pobept Boww.
TTOTEPEAXEHHA! BukopHucTaHHA KOHTPadhaKTHOI TPOAYKLT
HebesrmeuHe B eKCriAyaTallii i MOXe MaTh HeraTMBHi HaCAIAKH
AN 3A0POB’Al. BUrOTOBAEHHS | PO3MOBCIOAKEHHS
KOHTPahaKTHOT IPOAYKLIT TepecAiAyETbCA 32 3aKOHOM B
AMIHICTPATUBHOMY | KPUMIHAABHOMY TIOPAAKY.

YkpaiHa

TOB «Pobept bow»

CepBIiCHWI LIEHTP EAEKTPOIHCTPYMEHTIB

ByA. Kpaiths, 1, 02660, Kuis-60

YKkpaiHa

Ten.: +38(044) 490 24 07 (baraTokaHaAbHHWI)

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com

OdbiuinHni cait: www.bosch-powertools.com.ua

Aapeca PerioHaAbHUX rapaHTiiHUX CEepPBICHKUX MaCTEPEHDb 3a-
3HaueHa B HauioHaAbHOMY rapaHTiHHOMY TaAOHi.

YTunisauis

BuMiptoBaAbHi TPUAAAK, IPMAAAAS | YTTaKOBKY Tpeba 3aaBaTy
Ha eKOAOTIUHO UNCTY TIOBTOPHY TTepepobKy.

He BUKKMAQITE BUMiPIOBAABHI IHCTPYMEHTHU Ta aKyMYAATOPHI
6arapei/batapeiiku B mobyToBe CMiTTA!

Auwe pns KpaiH €C:

BiAOBIAHO AO EBPOTIEMCHKOT AMPEKTUBM
2002/96/EC T1a eBpONENCbKOi AMPEKTUBH
2006/66/EC BiampalboBaHi BUMipIoBaAbHI
TIPUAAAM, TIOLIKOAKEHI abo BiATpaLlbOBaHi
aKyMyAATOPHi batapei/6aTapenku MoBHHHI
3AABATUCA OKPEMO i YTUAIZyBaTUCA
€KOAOTiUHO UNCTUM CTIOCOBOM.

MoXAHBi 3MiHH.

Bosch Power Tools
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Romana

Instructiuni privind siguranta si
protectia muncii

Pentru a putea lucra nepericulos si sigur cu
aparatul de masura, trebuie sa cititi si sa
respectati toate instructiunile. Nu
distrugeti niciodata placutele de avertizare
ale aparatului de masura, facandu-le de
nerecunoscut. PASTRATIIN CONDITII BUNE
PREZENTELE INSTRUCTIUNI.

» Atentie - in cazul in care se folosesc alte dispozitive de
comanda sau de ajustare decat cele indicate in
prezenta sau daca se executa alte proceduri, acest
lucru poate duce la o expunere periculoasa la radiatii.

» Aparatul de masurare se livreaza cu o placuta de
avertizare in limba germana (in schita aparatului de
masurare de la pagina grafica inscriptionata cu
numarul 11).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mW, 635 nm/650 nm
Radiatie laser

nu priviti direct in fascicul

Produs cu laser din clasa 2

» inainte de prima punere in functiune lipiti deasupra
textului german eticheta in limba tarii dumneavoastra,
din setul de livrare.

» Nuindreptati raza laser asupra persoanelor sau
animalelor si nu priviti nici dumneavoastra spre
aceasta. Aparatul de mdsura genereaza raze laser din
clasa laser 2 conform IEC 60825-1. Acestea pot provoca
orbirea persoanelor.

» Nu folositi ochelarii pentru laser drept ochelari de
protectie. Ochelarii pentru laser servesc la mai buna
recunoastere a razei laser, dar nu vd protejeaza totusi
impotriva radiatiei laser.

» Nu folositi ochelarii pentru laser drept ochelari de
soare sau in traficul rutier. Ochelarii pentru laser nu va
ofera protectie totala impotriva razelor ultraviolete si va
diminueaza gradul de perceptie a culorilor.

» Nu permiteti repararea aparatului de masura decat de
catre personal de specialitate corespunzator calificat
si numai cu piese de schimb originale. Numai in acest
mod poate fi garantata siguranta de exploatare a aparatului
de masura.

> Nu permiteti copiilor s foloseasca nesupravegheati
aparatul de masura cu laser. Ei pot provoca in mod
accidental orbirea persoanelor.

» Nu lucrati cu aparatul de masura in mediu cu pericol de
explozie in care se afla lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. in aparatul de masuré se pot produce scantei
care sd aprinda praful sau vaporii.

e

Descrierea produsului sia
performantelor

Utilizare conform destinatiei

Aparatul de mésura este destinat determinarii si verificarii
liniilor orizontale si verticale cat si a punctelor de
verticalizare.

Aparatul de masura este destinat exclusiv utilizarii in spatii
inchise.

Elemente componente
Numerotarea componentelor ilustrate se refera la schita de la
pagina graficd.

1 Linielaser
Orificiu de iesire radiatie laser
Raza verticala
Indicator nivelare automata
Indicator mod de functionare
Tastd moduri de functionare
Intrerupator pornit/oprit
Orificiu de prindere pentru stativ 1/4"
Dispozitiv de blocare compartiment baterie
Capac compartiment baterie
Placuta de avertizare laser
Stativ*
Suport de perete*
Taste placa de prindere
Placa de prindere suport de perete
Surub de fixare suport de perete
Surub de 1/4" al suportului de perete
18 Ochelari optici pentru laser*
19 Geanta de protectie

* Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse in setul de
livrare standard.

O oOo~NOGBAWN

O e e
N hsh WDNRO

Date tehnice

Nivela laser cu linii in cruce PCL20
Numar de identificare 3603K082..
Domeniu de lucru pand la aproximativ 10m
Precizie de nivelare

- Linie laser +0,5 mm/m
- Razd de verticalizare (in sus) +0,5 mm/m
- Raza de verticalizare (in jos) +1 mm/m
Domeniu normal de autonivelare +4°
Timp normal de nivelare 4s
Temperatura de lucru +5°C...+40°C
Temperatura de depozitare -20°C...+70°C
Umiditate relativa maxima a aerului 90 %
Clasa laser 2

Va rugam sa luati in considerare numdrul de identificare de pe placuta
indicatoare a tipului aparatului dumneavoastra de masurd, denumirile
comerciale ale diferitelor aparate de masura pot varia.
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Nivela laser cu linii in cruce

Tip laser

- Linie laser 635nm, <2 mW
- Raza de verticalizare 650 nm, <2 mW
Cg (linie laser) 10
Orificiu de prindere pentru stativ 1/4"
Baterii 4x1,5VLROG6 (AA)
Acumulator 4x1,2VHROG (AA)
Durata de functionare aprox. 40h
Greutate conform EPTA-Procedure

01/2003 0,5 kg
Dimensiuni

(lungime x latime x indltime) 123x67 x110 mm

Va rugam sd luati in considerare numdrul de identificare de pe placuta
indicatoare a tipului aparatului dumneavoastra de masurd, denumirile
comerciale ale diferitelor aparate de masura pot varia.

Montare

Montarea/schimbarea bateriilor

Pentru buna functionare a aparatului de masura se
recomanda utilizarea bateriilor alcaline cu mangan sau a
acumulatorilor.

Pentru a deschide capacul compartimentului de baterii 10
apasati dispozitivul de blocare 9 si deschideti capacul
compartimentului de baterii. Introduceti bateriile respectiv
acumulatorii. Respectati polaritatea corecta conform
schemei din partea interioara a capacului compartimentului
de baterii.

inlocuiti intotdeauna toate bateriile resp. acumulatorii in
acelasi timp. Folositi numai baterii sau acumulatori de aceeasi
fabricatie si avand aceeasi capacitate.

» Extrageti bateriile resp. acumulatorii din aparatul de
masura, atupci cand nu-l veti folosi un timp mai
indelungat. In cazul unei depozitari mai indelungate,
bateriile si acumulatorii se pot coroda si autodescarca.

Functionare

Punere in functiune

» Feriti aparatul de masura de umezeala si de expunere
directa la radiatii solare.

» Nu expuneti aparatul de masura la temperaturi
extreme sau la variatii mari de temperaturd.De
exemplu, nu-l lasati un timp mai indelungat in masind. In
caz de variatii mai mari de temperatura, inainte de a-l pune
in functiune, lasati-l mai intai sa revina la temperatura
normald.

» Evitati loviturile puternice sau caderea aparatului de
masura. Eventualele deteriorari ale aparatului de masura
pot afecta precizia acestuia. Dupd o loviturd puternicd sau
o cadere violenta, comparati pentru control liniile laser
resp. liniile de verticalizare, cu o linie de referinta
orizontald sau verticala cunoscuta, resp. cu puncte de
verticalizare verificate.

Romana|27

»> Deconectati aparatul de masura inainte de a-|
transporta. In momentul deconectarii pendulul se
blocheaza deoarece altfel s-ar putea deteriora in cazul
unor miscari ample.

Conectare/deconectare

Pentru conectarea aparatului de masura impingeti

intrerupatorul pornit/oprit 7 in pozitia ,,On“. Imediat dupa

conectare aparatul de masura emite cele doua linii laser 1.

» Nuindreptati raza laser asupra persoanelor sau
animalelor si nu priviti direct in raza laser, nici chiar de
la distanta mai mare.

Pentru deconectarea aparatului de masura impingeti

intrerupatorul pornit/oprit 7 in pozitia ,,Off“. In momentul

deconectarii pendulul se blocheaza.

» Nu lasati nesupraveghiat aparatul de masura pornit si
deconectati-l dupa utilizare. Alte persoane ar putea fi
orbite de razalaser.

Moduri de functionare (vezi figurile A - E)

Dupa conectare, aparatul de masura se afla in modul de
functionare in linie incrucisata cu nivelare automata.
Pentru schimbarea modului de functionare, apasati tasta
modurilor de functionare ,Mode® 6, pana cand va fi
semnalizat modul de functionare dorit prin aprinderea
indicatorului modului de functionare respectiv 5.

Pot fi selectate urmdtoarele moduri de functionare:

Indicator Mod de functionare

Mod de functionare in linie incrucisata cu
nivelare automata (vezi figura A): Aparatul de

(verde)  masurdemite cate o linie laser orizontald si verti-
cala, a cdrei nivelare este supravegheata.

Mod de functionare orizontal cu nivelare
automata (vezi figura B): Aparatul de masura
(verde)  emiteolinielaserorizontala, acareinivelare este
supravegheata.

Mod de functionare vertical cu nivelare

automata (vezi figura C): Aparatul de masura

(verde)  emite olinie laser verticala, a carei nivelare este
supravegheata.

@ Raza de verticalizare cu nivelare automata
(vezi figura D): Aparatul de masurd emite doua

(verde)  raze de verticalizare, in sus siin jos, a caror

nivelare este supravegheata.

Mod de functionare in linie incrucisata, fara

nivelare automata (vezi figura E): Aparatul de

madsurd emite doua linii laser incrucisate, care

pot fi orientate liber si nu trebuie in mod
(rosu/ obligatoriu sa fie perpendiculare intre ele.
verde)

Nivelare automata

Lucrul in functia de nivelare automata (vezi figurile F - G)

Asezati aparatul de masura pe o suprafatd orizontala, stabild,
fixati-l pe suportul de perete 13 sau pe un stativ 12.

Selectati unul din modurile de functionare cu nivelare automata.

Bosch Power Tools
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Dupa conectare, functia de nivelare automata compenseaza
automat deniveldrile in domeniul de autonivelare de +4°.
Nivelarea este incheiata in momentul in care liniile laser resp.
razele de verticalizare nu se mai misca. Indicatorul 5 modului
actual de functionare al aparatului lumineaza verde.

Daca nivelarea automata nu este posibild, de ex. pentru ca
suprafata de sprijin a aparatului de masura se abate de la
orizontald cu mai mult de 4°, indicatorul de nivelare automata
4 lumineaza rosu iar laserul se deconecteaza automat. In
acest caz pozitionati orizontal aparatul de masurd si asteptati
sd se autoniveleze. De indata ce aparatul se afla din nou in
domeniul de autonivelare de £4°, indicatorul modului de
functionare 5 lumineaza verde si laserul se conecteaza.

in afara domeniului de autonivelare de +4° nu este posibil
lucrul cu nivelare automatd, pentru ca nu se poate asigura
conditia ca liniile laser sd fie perpendiculare intre ele.

in caz de trepidatii sau modificari de pozitie in timpul
functionarii aparatul se autoniveleazd automat. Pentru
evitarea erorilor dupa o noua nivelare, verificati pozitia liniilor
laser resp. a razelor de verticalizare in raport cu punctele de
referinta.

Lucrul fara nivelare automata

Cu nivelarea automata deconectata, puteti tine liber in mana
aparatul de masura sau il puteti pune pe o suprafata inclinata.
Cele doud linii laser nu mai sunt in md obligatoriu perpendi-
culareintre ele.

Instructiuni de lucru

Utilizarea stativului (vezi figura H)
Un stativ 12 ofera un suport de masurare stabil, cu indltime
reglabila. Pozitionati aparatul de masura cu orificiu de

prindere pentru stativ 8 pe filetul de 1/4" al stativului si fixati-

| prin insurubare cu surubul de fixare al stativului.

Lucrul cu suportul de perete (accesoriu)

Cu suportul de perete 13 puteti fixa aparatul de masura in
conditii de siguranta la orice inaltime doriti.

Montarea suportului de perete (vezi figura l): in vederea
fixarii pe un perete, trebuie mai intai sa se desfaca placa de
prindere 15. Apdsati tastele 14 din ambele parti ale placii de
prindere (a), desfaceti placa de prindere (b), impingeti-o
putin in jos si lasati-o sa se inclicheteze (c).

Pentru alinierea pe inltime a aparatului de masura, placa de
prindere 15 poate fi deplasata la o distanta de 6 cm in sus sau
in jos. Apdsati in acest scop tastele 14 din ambele parti ale
placii de prindere, deplasati placa de prindere la inaltimea
doritd si lasati-o din nou sa se inclicheteze. Scala gradata din
partea laterald a suportului de perete va ajuta la alinierea pe
inaltime a aparatului de masura.

Fixarea suportului de perete (vezi figura J): Fixati suportul
de perete 13 cu placade prindere 15 desfacuta, pe cat posibil
perpendicular pe un perete. Asigurati-o impotriva alunecarii,
de ex. cu doua suruburi de fixare 16 (uzuale in comert).
Insurubati suruburul 17 de 1/4" al suportului de perete in
orificiul de prindere pentru stativ 8 al aparatului de masura.
Utilizare ca stativ de masa (vezi figuraK): fn modul de
functionare cu raza de verticalizare, vizibilitatea razei de
verticalizare inferioare 3 poate fi imbunatatita, daca se

aseaza aparatul de masura nu direct pe un substrat ci pe
suportul de perete 13 strans.

Punetiinacest scop suportul de perete pe cat posibil orizontal
pe o suprafata stabila, dreapta. Apasati tastele 14 plécii de
prindere 15 (a). impinge;i placa de prindere pana la punctul
de oprire spre capatul de sus al suportului de perete (b).
Tntoarce;i in jos placa de prindere (c). Tn§urubati surubul 17
de 1/4" al suportului de perete in orificiul de prindere pentru
stativ 8 al aparatului de masura. Lasati apoi placa de prindere
sa se inclicheteze in suportul de perete.

intoarceti astfel aparatul de masura dejamontat, incat raza de
verticalizare 3 sa fie indreptata liber in jos. Dacd este necesar
desfaceti putin din nou placa de prindere, pentru a slabi
surubul 17 de 1/4"in scopul alinierii aparatului de masura.

Ochelari optici pentru laser (accesoriu)

Ochelarii optici pentru laser filtreaza lumina ambianta. in acest

mod lumina rosie a laserului pare mai puternicd pentru ochi.

> Nu folositi ochelarii pentru laser drept ochelari de
protectie. Ochelarii pentru laser servesc la mai buna
recunoastere a razei laser, dar nu va protejeaza totusi
impotriva radiatiei laser.

» Nu folositi ochelarii pentru laser drept ochelari de
soare sau in traficul rutier. Ochelarii pentru laser nu va
ofera protectie totald impotriva razelor ultraviolete si va
diminueaza gradul de perceptie a culorilor.

intretinere si service

Intretinere si curatare

Depozitati si transportati aparatul de masurd numaiin geanta
de protectie din setul de livrare.

Pastrati intotdeauna curat aparatul de masura.

Nu cufundati aparatul de masura in apa sau in alte lichide.
Stergeti-l de murdarie cu o laveta umeda, moale. Nu folositi
detergenti sau solventi.

Curatati regulat mai ales suprafetele din jurul orificiul de iesire
a laserului si aveti grija sa indepdrtati scamele.

Daca, in ciuda procedeelor de fabricatie si verificare
riguroase, aparatul de masura are totusi o defectiune,
repararea acesteia se va efectua la un centru autorizat de
service i asistenta post-vanzari pentru scule electrice Bosch.
Nu deschideti singuri aparatul de masura.

incazde reclamatii si comenzi de piese de schimb va rugdm
saindicati neaparat numarul de identificare format din

10 cifre, conform placutei indicatoare a tipului aparatului
dumneavoastrd de masura.

Expediati aparatul de masura in vederea repararii, ambalatin
geanta sa de protectie 19.

Serviciu de asistenta tehnica post-vanzari si
consultanta clienti

Serviciul nostru de asistenta tehnica post-vanzari raspunde
intrebarilor dumneavoastra privind intretinerea si repararea
produsului dumneavoastra cat si privitor la piesele de
schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cat si informatii
privind piesele de schimb gasiti si la:

www.bosch-pt.com
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Echipa de consultanta clienti Bosch raspunde cu placere la
intrebdrile privind cumpararea, utilizarea si reglarea
produselor si accesoriior lor.

Romania

Robert Bosch SRL

Centru de service Bosch

Str. Horia Macelariu Nr. 30-34

013937 Bucuresti

Tel. service scule electrice: +40 (021) 405 75 40
Fax: +40(021) 4057566

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

Tel. consultanta clienti: +40 (021) 4 05 75 00

Fax: +40(021) 2331313

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare

Aparatele de masura, accesoriile si ambalajele trebuie
directionate catre o statie de revalorificare ecologica.

Nu aruncati aparatele de masura si acumulatorii/bateriile in
gunoiul menajer!

Numai pentru tarile UE:

Conform Directivei Europene 2002/96/CE
aparatele de masura scoase din uz si,
conform Directivei Europene 2006/66/CE,
acumulatorii/bateriile defecte sau consu-
mate trebuie colectate separat si dirijate
catre o statie de reciclare ecologica.

Sub rezerva modificarilor.

BbArapcku

Yka3aHus 3a 6e3omacHa pabota

3a pa pabotute 6e3omacHo U CHIypHO ¢
M3MepBaTeAHus ypeA, TpA6Ba pa mpoueteTte
U Aa CTa3BaTe CTPUKTHO BCUUKHU YKa3aHHUA.
Hukora He AomycKaiiTe TpeAypeAUTEAHHTE
TabenkH Ha U3MepBaTeAHHA YPeA Aa CTaHaT
Heuetumu. CbXPAHABAWTE TE3U YKA-
3AHUA HA CUTYPHO MACTO.
> BHUMaHKe - aKo 6bAAT U3MOA3BAHN Pa3AHUHH OT TIPH-
BeAEHHTe TYK pUCTIocobAeHnA 3a 06CAyXBaHe HAK
HacTPOHBAHE AW aKO Ce U3ITbAHABAT APYTH TIPOLIEAYPH,
TOBa MoXe Aa Bu M310XHK Ha oTTacHO 06AbUBaHe.
> U3mepBaTeAHUAT ypeA ce AOCTaBA C MPeAyNmpeAUTeAHa
Tabenka Ha HemMcku e3uK (0603HaueHa Ha
n306paXeHneTo Ha H3MepBaTEeAHHA YpeA Ha
cTpaHuuara ¢ urypute ¢ Homep 11).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mW, 635 nm/650 nm
AasepeH Abu

He rAepaiiTe cpelly Aa3epHUA AbY

Aasep knac 2

» TIpeau myckaHe B €KCTIAOATaLMA 3aAeneTe BbpXy
TabenkaTa Ha HEMCKH e3HK BKAIOUEHaTa B

Bbarapcku | 29

OKOMTIAEKTOBKaTa camo3aAemnBalla ce Tabeaka Ha
Bauums esuk.

» He HacouBaiTe Aa3epHUA AbY KbM XOPa MAH XXMBOTHH;
He rAeAaliTe cpelly Aa3epHUA AbY. T031 M3MepBaTeneH
YPEeA U3AbUBa Aa3ePEHM AbUM OT KAAC 2 CbrAacHO
IEC 60825-1. C Hero moxeTe Aa 3aCAemuTe Xopa.

> He u3mon3BaiiTe ounAaTa 3a HabalopaBaHe Ha Aa3epHHUA
AbY KaTo TTpeATia3HH PaboTHH oumAa. Tean oumAa CAyXaT
3a10-A06p0TO HabAOAABaHE Ha Aa3EPHMA AbY, TE He TIPEA-
T1a3Bar OT Hero.

> He u3mon3BaiiTe ounAaTa 3a HabalopaBaHe Ha Aa3epHHUA
AbY KaTo CAbHUEBH OUYMA AW AOKATO yuacTBarte B
YAHUHOTO ABWXeHHe. OunaaTa 3a HabAloAaBaHe Ha
Na3epPHUA AbY He OCUIyPABAT 3aLLKTa OT yATPABUOAETOBUTE
AbUM M OrpaHNuaBaT Bb3MPUEMAHETO Ha LIBETOBETE.

> AomyckaiiTe U3MepBaTeAHUAT ypeA Aa bbae
PEMOHTHPaH CaMo OT KBaAW(HLIMPAHH TEXHHLU U CaMO
C M3MOA3BaHe Ha OPUTHHAAHHM pe3epBHU YacTh. C ToBa
Ce rapaHTMpa 3ana3BaHeTo Ha (hyHKLMUTE, OCHUrypABaLLK
be3omacHoCTTa Ha USMepPBATEAHMA YPEA.

» He octaBsiite Aeua 6e3 pak Haa3op Aa pabotar ¢
M3MepBaTeAHHs ypeA. Morar HEeBOAHO AQ 3aCAETAT APYTH
xopa.

» He paboteTte c H3MepBaTeAHHA YpeA B cpeaa C
TIOBHMLLIEHA OTTACHOCT OT EKCTIAO3MH, B KOATO HMa
AeCHO3aTlaAMM TEUHOCTH, ra30Be WAHM TTpaxose. B
M3MepBaTeAHMA yPeA MOTaT Ad Bb3HUKHAT MCKPH, KOMTO Ad
Bb3MAAMEHAT TIPaxa UAW TrapuTe.

OnucaH1e Ha MPOAYKTa H
Bb3MOXXHOCTHTE MY

TpeaHa3HaueHue Ha ypeaa

MSMepBaTeI\HI/IFIT YPEA € TPEAHA3HAUEH 3a OTIPEAEAAHE U
TPOBepKa Ha XOPU30HTAAHU U BEPTUKAAHU AUHUU, KAKTO U Ha
KOTH.

Vi3MepBaTeAHUAT ypeA e TpeAHa3HaueH 3a M3MOA3BaHe CamMo B
3aTBOPEHU TTOMELLEHHKA.

WU306paseHn enemMeHTH

HomepupaHeTo Ha eneMeHTHTE ce 0THacA A0 U306paXeHHeTo
Ha U3MepBaTeAHMA YPEA Ha CTPaHULATa C (hUrypute.
NazepHa AMHUA

OTBOp 3 U3XOAALLMA AA3EPEH AbY

BepTukaneH aby

CBETOAMOA Ha cMCTEMATa 33 aBTOMATUUHO HUBEAUPAHe
NHAMKaTOpH 3a pexrma Ha pabota

ByToH 3a pexuma Ha pabota

TTycKoB NMpekbCcBay

Pes6ou oTBOp 3a cTatiB 1/4"

ByTOH 3a 3acTOnopABaHe Ha Karmaka Ha rHe3A0To 3a
batepuu

10 Kamak Ha rHe3a0To 3a batepuu

11 TpeaynpeauteAHa Tabeka 3a Aa3epHUs Aby

12 Cramvs*

13 Crolika 3a 3aKkpenBaHe KbM CTeHa*

O oO~NOO”GARWNR
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14 byTtoHM Ha IAOUaTa 3a 3aKpeTBaHe

15 Tlnoua 3a 3akpemnBaHe Ha CToWKaTa 3a CTeHa
16 BwHT 3a 3axBallaHe Ha CTOMKaTa 3a CTeHa

17 BuHT 1/4" Ha cTOMKaTa 3a CTeHa

18 Ouuna 3a HabAloAABaHE HA Aa3ePHUA AbY*

19 TlpeanmasHa uaHTa

*U306pa3seHuTe Ha hUrypuTe HAM OTTHCAHK B PbKOBOACTBOTO 33
€eKCTIA0aTaLNA AOTTbAHUTEAHH IPUCTIOCOBAGHHA He Ca BKAIOUEHH B

OKOMTTAEKTOBKaTa.
TeXHHUEeCKH AaHHU

Aa3zepeH HHBEAHP C KpbCToobpa3eH PCL 20
AbY

KatanoxeH Homep 3603 K08 2..
PaboTeH A1amasoH A0 TPHOA. 10m
TOUHOCT Ha HUBEAMPaHE

- NasepHa AMHUA +0,5 mm/m
- OtBeceH Aby (Harope) +0,5 mm/m
— OTBeceH AbY (HapoAy) +1 mm/m
/\vana3oH Ha aBTOMaTUUHO

HWUBEAMPAHE, TUTTUUHO +4°
Bpeme 3a aBToMaTMuHO HMBEAMPaHE,

TUMTUUHO 4s
PaboTeH TemMmepaTypeH AuamnasoH +5°C...+40°C
TemmepaTypeH A1amasoH 3a

CbXpaHaBaHe -20°C...+70°C
OTHOCHTEAHA BADKHOCT Ha Bb3AyXa,

Makc. 90 %
Knac razep 2
Tum aasep

- AasepHa AMHUA 635nm, <2 mW
~ OTBeceH Aby 650 nm, <2 mW
Cg (ra3epHa AvHKA) 10
OTBOpP 33 MOHTMPAHe KbM CTaTMB 1/4"

Batepuu 4x1,5VLR06 (AA)
AkymMyAaTOpHU HaTepuu 4x1,2VHROG (AA)
TTPOABAKMTEAHOCT Ha paboTa, MpHBA. 40h
Maca cbraacHo EPTA-Procedure

01/2003 0,5kg
Pasmepu

(AbAXMHa X LMPOUKHA X BUCOUMHA) 123x67 x 110 mm

Mons, 06bpHeTe BHUMaHHE Ha KaTaAOXHHA HOMep Ha TabeAkaTa Ha
W“3mepBaTeAHWUA YPEA, TbPFOBCKUTE HAMMEHOBAHWA MOraT B HAKOU

CAyYau Aa 6bAAT TPOMEHSHH.

MoHTupaHe

TocTaBaHe/cmaHa Ha baTepuunte

3a paboTa ¢ U3MepBaTeAHHA yPEA Ce TIPeNopbyBa
M3MOA3BAHETO Ha aAKaAHO-MaHTaHOBM 6aTepun AU Ha

aKymyAaTop-Hu batepuy.

3a0TBapAHe Ha Kamaka Ha rHe3poto 3a batepun 10 HaTUCHeTe
3acTonopsABalluA BYToH 9 1 3aBbpTETE Karaka HaBbH.
TMocTaBeTe baTepuuTe, PECT. aKyMyAaTOpHUTE batepuu. TTpu
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TOBa BHUMAaBaiTe 3a MPaBMAHATa OAAPHOCT, 0603HaueHa Ha
1306paXeHNETO OT BbTPELIHATA CTPaHa Ha THE3A0TO 3a
batepuu.

BuHaru cmeHsiTe BCHUKK baTepuu, Pect. akyMyAaTOpHUTE
6atepun eAHoBPEMEHHO. U3moA3BaliTe camo batepun MaK
aKyMyAaTopHH baTepuu Ha AUH TPOM3BOAMTEA U C EAHAKBB
Karmauurert.

> KoraTo HAMa Aa H3TIOA3BaTe U3MepPBaTeAHUA ypea
TIPOAbAXHMTEAHO BpeMe, H3BaXAanTe b6aTepuute, pec.
aKymyaaTopHuTe 6atepuu. TTpu TPOABAKUTEAHO
CbXpaHABaHe B ypeAa baTepuuTe U akyMyAaTopHHTe Hate-
PHK MOTaT A2 KOPOAMPAT U AA CE CAMOPA3PEAAT.

Paborta c ypeaa

TyckaHe B eKcAOaTauua

» Tpeana3Baiite u3amepBaTeAHns mpubop ot
OBAQXHABAHE U AUPEKTHO TTOTIAAAHE Ha CAbHUEBH AbUM.

> He u3naraiite u3MepBaTeAHUs ypeA Ha eKCTPeMHH
TeMTepaTypu HAM Ha FOAEMH TEMMTEPaTYPHHU Pa3AUKH.
Harp. He ro ocTaBAliTe MPOABAKUTEAHO BPEME B
aBTOMOBMA. TTpH rOAEMH TEMIEPATYPHU PA3AUKH, TTHPBO
0CTaBANTE U3MEPBATEAHMS YPEA AOCTATbUHO BPEME A CE
TEMIEpUPa, 1 CAeA ToBa paboTeTe ¢ Hero.

> WU3barBaiite CHAHM YAQPH M U3TTYCKaHe Ha
M3mepBaTeAHus ypeA. BcAeACTBUE Ha YBpeXAaHe Ha
Kopryca Ha U3MepBaTEAHUA YPeA TOUHOCTTA MOXE Ad Ce
BAOLIM. CAEA CHAEH YAAP UAW U3TTyCKaHe U3BbpLIBaiTe
TIPOBEPKa Ha TOUHOCTTA Ha YpeAa, KaTo CpaBHHTe
Na3ePHUTE AMHUW, PECTT. BEPTUKAAHUTE AbUM C U3BECTHM
XOPU30HTaAHM MAU BEPTUKAAHW PECEPEHTHU AUHWK, PECTT.
C TIPOBEPEHM TIETU Ha BEPTUKAAU.

» Koraro mpeHacaTe ypeaa, TpeABapUTEAHO ro
M3KAIOUBaiiTe. KOraro ypeabT e U3KAIOUEH, MOAYALT 3a
KoAebaTeAHWTE ABWXEHHA Ce 3aCTOTOPABA aBTOMATMUHO; B
TIPOTUBEH CAYYal TIPU CUAHW BUOPALIMK TOM MOXE Aa bbae
TIOBPEAEH.

BKAlouBaHe M 3KAIOUBaHE

3a BKAIOUBaHE Ha M3MEPBATEAHNA YPEA TpeMecTeTe

TyCKOBMSA TPeKbCBay 7 B mo3uumsa «Onn. BeaHara caea

BKAIOUBAHE U3MEPBATEAHUAT yPEA U3AbUBA ABATa AA3EPHH

Abua 1.

» He HacouBaiiTe Aa3epHUA AbY KbM XOPa UAH XXMBOTHH;
He rAeAaliTe cpelly Aa3epHHUA Abu, CbLUO U OT FOAIMO
pascrosiHue.

3a M3KAIOUBaHE Ha U3MepBaTeAHHS YpeA IpemMecTeTe
TyCKOBMS TTPekbeBay 7 B mo3uums «Off». TTpu uskalouBaHe

MOAYABT 32 KoAebaTeAHWTE ABUKEHHA Ce 3aCToTopABa

aBTOMATUUHO.

» He octaBsiiTe ypeaa BKAIOUEH 63 Hap30p; CAeA KaTo
TpUKAlounTe paboTa, ro M3KAIOUBaiiTe. APYrv Adlia Morar
A2 6bAAT 3aCAETIEHM OT AA3EPHHUA AbY.

Pexxumu Ha pabora (Buxre curypu A - E)

Chnep BKAIOUBaHe M3MEPBATEAHUAT YPEA CE€ HaMUPa B PEXUM
Ha KprT006p33Ha AWHUA C BKAKOUYEHO aBTOMATUUYHO
HUBEAUPaHE.
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3aAa CMeHWTe pexuma Ha paboTa, HaTucKalTe byToHa 3a
pexima Ha pabota «Mode» 6, AOKaTO CBETHE CBETOAUOABT 5
Ha XeAaHus oT Bac pexum.

MoxeTe Aa U3bMpaTe MexXAY CAEAHUTE PEXUMMU Ha paboTa:

Cseto-  Pexum Ha pabora

AHOA

PeXuM Ha KpbCcToObpPa3Ha Aa3epHa AUHUSA C

BKAIOYEHO aBTOMaTHUHO HUBEAMpPaHe

(3eneH)  (BuxTe ur. A): M3MepBaTeAHMAT ypeA U3AbUBA
©AVH XOPH30HTAAEH M EAMH BEPTUKAAEH Aa3epeH
AbY, KaTO CAEAU HUBEAUPAHETO UM aBTOMATUYHO.

PeX1M Ha XOPU30HTaAEH AbY C aBTOMaTUUYHO
HUBeAMpaHe (BikTe ur. B): 3amepBateAHuaT
(3eA€H)  YpeAM3AbUBA XOPU3OHTAAEH AA3EPEH AbY, UHETO
HMBEAMPAHE Ce CAEAM aBTOMATUUHO.

PeXMM Ha BepTHKaAEH AbY C aBTOMaTHUHO
HUBeAupaHe (BixTe ur. C): U3aMepBaTeAHHAT
(3eneH)  ypeA M3AbUBA €AMH BEPTUKAAEH AA3EPEH AbY,
UMETO HUBEAMPAHE CE CAEAW ABTOMATHUHO.

PeXnM Ha 0TBECEH AbY C aBTOMATHUHO
HuBeAnpaHe (Buxre ur. D): U3mepBateAHnar
(3eneH)  ypea M3AbUBA ABA OTBECHM Abua Harope 1
HaAOAY, UMETO HUBEAMPAHE CE CAEAN
aBTOMATUUHO.

N3MepBaTEAHHAT ypeA U3AbUBA ABA KPbCTOCAHH

Aa3ePHH Abua, KOUTO MOTaT A Ce HACoUaT IPOHU3-
(uepBeH/  BOAHO W He Ca HETPEMEHHO TieprIeHAMKYAAPHH
3eAeH) ©AMH CTIPAMO APYT.

PeXuM Ha KpbCTo0bpa3eH Abu be3
@ aBTOMaTHUHO HUBEAUpPaHe (BhxTe ur. E):

ABTOMaTMUHO HUBEAUPaHE

Pa6ota cbc cucTemara 3a aBTOMaTHYHO HUBEAUPaHe
(BuxTe churypu F - G)

TMocTaBeTe M3MEPBATEAHHA YPEA Ha XOPM3OHTAAHA TBbpAA
0CHOBA, MOHTMPAMNTE o KbM CTOMKaTa 3a cTeHa 13 MAW KbM
cratue 12.

M36epeTe €AVH OT peXUMUTE Ha pa6ora C aBTOMAaTUUYHO
HUBEAUPaHE.

CAeA BKAIOUBAHETO MOAYABT 3 aBBTOMATUYHO HUBEAMPAHE
KOMTIEHCHMPA OTKAOHEHUA B rpaHuLuTe +4°. HUBeAMpaHeTo e
TIPMKAIOUMAO LLOM AA3EPHUTE AUHWM, PECTT. OTBECHUTE AbUM
Cripar Aa ce pemecTsar. CBETOAMOABT 5 Ha U3bpaHa pexum
Ha paboTa CBETH CbC 3eAeHa CBETAUHA.

AKO aBTOMATMUYHOTO HUBEAMPAHE He € Bb3MOXHO, Hamp. Tbid
KaTo OCHOBATa, BbPXY KOATO € MOCTaBEH YPEABT CE OTKAOHABA
OT XOPM30HTaAaTa moBeuye 0T 4° CBETOAMOABT 33 aBTOMATUUHO
HUBeAMpPaHe 4 CBETBa C UepBEHa CBETAMHA U AA3epbT Ce
M3KAIOUBA aBTOMATUYHO. B TakbB CAyuai moctaBeTe
M3MEPBATEAHHSA YPEA XOPM3OHTAAHO M M3UaKauTe
HWBEAWPAHETO My. KoraTo M3MepBaTeAHUAT ypea bbae
TIOCTaBEH B TO3UUMA B PAaMKKUTE Ha AMana3oHa 3a aBTOMaTUUHO
HUBEAMpPAHE OT £4°, CBETOAMOABT Ha U3OPaHUA PEXMM Ha
paboTa 5 cBETBa 3€AEHO 1 Aa3epPbT CE BKAIOUBA.

B mo3numa “3BbH AMama3oHa Ha aBTOMaTUUHO HUBEAWUPAHE OT
+4° paﬁoTaTa B PEXUM C aBTOMAaTUYHO HUBEAUPAHE He €
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Bb3MOXHa, Thil KAaTO He MOXe Aa BbAe rapaHTUpaHo, ue
Aa3EPHHUTE AMHUM Ca TTOA TTPAB bIbA EAHA CTTPAMO ApYTa.

TMpu pasTbpcBaHe WAM IPOMsAIHA Ha AbAKWHATA T BpeMe Ha
paboTa M3MepBaTEAHHUAT ypeA Ce HUBEAMPA HAHOBO
aBTOMATWUHO. 3a Aa U3berHeTe rpeLlku, CAeA TOBTOPHO
HWUBEAWpPaHE PoBepABaiTe MO3ULMATA HA Aa3EPHUTE AUHUH,
PECTT. OTBECHUTE Aa3ePHM AbUM CTTPAMO PetepeHTHM TOUKK.

Pab6ora ¢ u3kAloueHa cHCTeMa 32 aBTOMATHUHO
HUBEAHpaHe

TTpy1 U3KAKUEHO AaBTOMATUUHO HUBEAWPAHE MOXETE Ad
AbPXUTE U3MEPBATEAHMSA YPEA Ha PbKa MAM Ad 10 TTOCTaBUTE
BbPXY MPOM3BOAHA TOAXOAALLA TOBbPXHOCT. B TakbB cAyyai,
obaue, HAMa rapaHLsa, ue ABETE Aa3ePHW AMHWUM ca CTPOTO
TIepIEHAMKYASIPHHU EAHA CTIPAMO ApYra.

Yka3aHun 3a pabota

Pa6orta cbc ctatus (BuxkTe hurypa H)

TpuHOXHKK (cTaTnB) 12 ocurypsBa cTabuaHa OCHOBA 3a
MOHTUPaHe TpK M3MepBaHe C Bb3MOXHOCT 32 U3MECTBAHE 10
BUCOUMHa. TTocTaBeTe pe3boBus 0TBOP 8 Ha U3MepBATEAHHUS
YPeA Bbpxy BUHTA C peaba 1/4" v ro 3aTerHere.

Pa6orta cbe cToiikaTa 3a 3axBallaHe KbM CTeHa
(aombAHUTENHO IPHCTIOCOOACHHE)

C nomoLwuTa Ha cToikata 13 MoxeTe Aa 3axBaHeTe CUIypHO
M3MEePBATEAHHA YPEA Ha TTPOU3BOAHA BUCOUMHA.

MoHTHpaHe Ha CToKaTa 3a cTeHa (BuxTe dur. ): 3a
3axBalllaHe KbM CTeHa mAouaTa 15 3a moctaBsaHe Ha
M3MepBaTeAHHs ypea TpAbBa Aa bbae pa3TBOpeHa. HatucHeTe
6yToHuTe 14 0T ABETE CTPaHH Ha TiAouaTa (a), oTBopeTe
ninouara (b) v A IpemecTeTe AeKO HAAOAY, AOKATO YCeTUTE
mpeLpaksaHe (c).

3aU3MeCTBaHE Mo BUCOUMHA HA M3MEPBATEAHHUA YPEATIAOUATa
15 Moxe Aa 6bae M3MeCTeHa B AMama3oHa 0T 6 cm Harope WA
HaAoAY. 3a LieATa HaTUcHeTe 6yToHuTe 14 OT ABETE CTPaAHM Ha
TIAOUaTa, U3MECTETe A M OTIyCHeTe byToHUTe, 3a Aa bbae
3axBaHaTa B XeAaHaTa Mo3uums C mpelipakBaHe. Ckanata
OTCTPAHM Ha CTOMKaTa moMara mpu MPeLMU3HOTO HaCTPOMBaHE
Ha M3MEPBATEAHUA YPEA TTO BUCOUMHA.

3acTonopABaHe Ha CTOMKaTa 3a CTeHa (BuxTe (hur. J):
3acToropeTe CToKKaTa 3a cTeHa 13 ¢ oTBopeHa maoua 3a
TOCTaBsAHe Ha U3MepBaTeAHuA ypeA 15 kbM cTeHa o
Bb3MOXHOCT BEPTUKAAHO. 3aXBaHETE A 3APaBO, Taka Ue Ad
HAAMa OTTACHOCT OT M3MECTBaHe, Harmp. C ABa 06MKHOBEHM
BWHTa 16. HaBwitTe BuHTa 1/4" 17 Ha CTOMKaTa 3a CTeHa B
pe360BuA 0TBOP 8 Ha M3MEePBATEAHHA YPEeA 3a 3axBalLaHe KbM
CTaTuB.

W3noA3BaHe KaTo HAaCTOAEH CTaTB (BUXTE ur. K): B
PEXHUM Ha paboTa OTBECHM AbUW BUAUMOCTTA HA AOAHHUA
0TBECEH AbU 3 MOXe Aa 6bAe TOAOOPEHA, aKO M3MEPBATEAHUAT
ypea bbAe ToCTaBeH He HEMOCPEACTBEHO BbPXY CbOTBETHATA
TIOBbPXHOCT, a BbpXY PpHUbpaHaTa cToiKa 3a 3axBallaHe KbM
creHa 13.

3a LieATa MocTaBeTe CTOMKATA 3a CTeHa M0 Bb3MOXHOCT
XOPW30HTAAHO BbPXY TBbPAQ W PaBHa MTOBLPXHOCT. HaTucHeTe
6yToHuTe 14 an Ha naouata 15 (a). MpemecTeTe nAouata A0
yIop KbM FOPHKA Kpai Ha cTokkarta 3a cTeHa (b). 3aBbpTete
niAouaTa HapoAy (c). Hasuiite BuHTa 1/4" 17 Ha cToiikaTta 3a
CTeHa B pe3boBwsA 0TBOP 8 Ha 3MepBaTeAHUs ypeA 3a
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3axBalllaHe KbM cTaTuB. CAeA TOBa (hUKCUpanTe mo3uumaTa Ha
TAOuaTa B CTOMKaTa 3a CTeHa.

3aBbpTeTe MOHTUPAHWUA U3MEPBATEAEH YPEA TaKa, Ye AOAHUAT
0TBECEH AbU 3 AA € HAacoueH HaAoAY. TTpH HEOHXOAUMOCT AeKO
paaTBOpETe MAOYaTa, 3a Ad 0CBObOAMTE BUHTa 1/4" 17 3a
TIPELM3HO HACOUBAHE Ha M3MEPBATEAHHA YPEA.

Ounna 3a HabaloAaBaHe Ha Aa3epHHA AbY (AOTTbAHUTEAHO
npucriocobaexune)

OuuaTa 3a HabAIoAABaHE Ha AA3EPHMA AbY DUATPUPAT
OKOAHaTa CBETAMHA. Taka uepBeHaTa CBETAUHA Ha Aa3epHUA
AbY Ce Bb3MPHUEMa MO-AECHO OT OKOTO.

> He u3mon3BaiiTe ounAaTa 3a HabalopaBaHe Ha Aa3epHHUA
AbY KaTo TpeATIa3HH PaboTHH oumAa. Tean oumAa CAyXaT
32 110-A06pOTO HabAIOAABAHE Ha AA3ePHUA AbY, Te He TIPeA-
Tiasgar oT Hero.

> He usmon3Baiite ounnata 3a HabalopaBaHe Ha Aa3epHuA
AbY KaTo CAbHUYEBH OUUAQ AU AOKATO yuacTBaTe B
YAMUHOTO ABMXeHHe. OunaaTa 3a HabAloAaBaHe Ha
Na3E€PHUA AbY HE OCUTYPABAT 3alllMTa OT YATPABUOAETOBUTE
AbUM U OrpaHUUaBaT Bb3NMPUEMAHETO Ha LIBETOBETE.

ToaabpXXaHe 1 cepBu3

TMoaAbpXKaHe U TOUUCTBaHE

CbXpaHsBa¥Te W IpeHacaiTe ypeaa CaMo BbB BKAIOUeHaTa B
OKOMITAEKTOBKATa MPEANasHa uaHTa.

TToAAbpXaiTe U3MEPBATEAHHA YPEA BUHATU UKCT.

He noTonsBaiTe M3MepBaTeAHUs YPeA BbB BOAA MAW ADYTH
TEUHOCTH.

N36bpcBaiiTe 3aMbpCABaHMATA C MEKA, AEKO HaBADKHEHa
Kbpra. He U3MoA3BaiiTe MOUMCTBALLM TPemapaTH UAK
Pa3TBOPUTEAH.

TTouncTBaMTE PEAOBHO CTIELMAAHO TIOBbPXHOCTUTE HA U3X0AA
Ha Aa3epHMA AbY U BHUMABaMTE AQ HE 0CTaBaT BAACUHKM.
AKO BbITPEKM MIPELU3HOTO TPOU3BOACTBO U BHUMATEAHO
U3MUTBaHE U3MePBATEAHUAT YPEA Ce TIOBPEAH, PEMOHTBLT
TpA6Ba Aa ObAe U3BbPLLEH B OTOPH3MPaH CEPBH3 3a EAEKTPO-
MHCTPyMeHTH Ha Bow. He ce onuTBaTe Aa 0TBapATe
U3MepBaTeAHUA YPEA.

Mons, Korarto ce obpbluaTe KbM MPeACTaBUTEAUTE Ha Bolw ¢
BbITPOCH 1 KOTaTo OPbUBATE PE3EPBHM UACTH, HEPEMEHHO
nocousaite 10-UundpeHna kataroxeH HoMep oT TabeAkaTa Ha
13MEpBATEAHWS YPEA.

TTpH HEO6XOAMMOCT OT PEMOHT PEAOCTaBANTE
“3mMepBaTeAHus ypeA B uaHTara 19.

CepBH3 W KOHCYATaLMU

CepBu3bT LU OTTOBOPH Ha BBITPOCHTE BU OTHOCHO PEMOHTH 1
TIOAAPbBXKA Ha 3aKyTIeHWsA OT Bac MPOAYKT, KaKTo 1 OTHOCHO
pe3epBHM UacTh. MOHTaXHM uepTexu 1 nHopMaLus 3a
pe3epBHM YACTH MOXETE AQ HAMEPHTE CbLLO W Ha
www.bosch-pt.com

EKMITLT OT KOHCYATaHTH Ha Bolu e Bu ToMOrHe ¢ yA0BOACTBHE
TIPY BbIIPOCH OTHOCHO 3aKyTyBaHe, TPUAOXEHHE U
Bb3MOXHOCTH 3a HACTPOMBAHE Ha PA3AUUHM TIPOAYKTH OT
TPOM3BOACTBEHATA ramMa Ha BoLll 1 AOTTBAHMTEAHMU TIPUCTIOCO-
6AeHuA 3 TAX.

Po6ept bow EOOA - Bbarapus

Bow CepBsus LieHTbp

[apaHLUMOHHU W U3BbHrapaHLUMOHHU PEMOHTH
6yA. YepHu Bpbx 51-b

FPI BusHec ueHtbp 1407

1907 Codmsa

Tea.: +359(02) 960 1061

Ten.: +359(02) 960 10 79

®akc: +359 (02) 962 53 02
www.bosch.bg

BbpakyBaHe

W3mepBaTeAHns ypea, AOTTbAHUTEAHUTE TPUCTIOCOBAEHUS W
orakoBkuTe TpABBa Aa GbAAT TOANOXEHM Ha EKOAOTHUHA
mpepaboTka 3a yCBOABaHe Ha ChAbpXaluuTe ce B TAX
CYPOBUHH.

He 13XxBbpAAiiTE U3MEPBATEAHW YPEAN W aKYMYAATOPHH
6arepuu/batepun mpu 6UTOBKTE OTMaAbLM!

Camo 3a ctpaHu oT EC:

CbraacHo EBporeiicka AMpekTBa
2002/96/EQ uamepBaTeAHH ypean 1
cbraacHo EBporeiicka AMpekTuBa
2006/66/EQ akymyAaTopHU MAM
06UKHOBEHM HaTepuu, KOUTO He MoraT Ad ce
13MOA3BaT MoBeue, TpAbBa Aa Ce cbbupar
OTAEAHO M A2 BbAAT TOANTaHM Ha TTOAXOAALLA
npepaboTka 3a 0MoA30TBOPABaHE Ha
CbAbPXALLMTE Ce B TAX CyPOBUHH.

TpaBaTta 3a H3MEHEHHA 3ama3eHu.

Srpski

Uputstva o sigurnosti

Sva uputstva se moraju Citati i pazite na
njih, da bi sa mernim alatom radili bez
opasnosti i sigurno. Neka Vam tablice sa
upozorenjem na mernom alatu budu uvek
¢itljive. CUVAJTE OVA UPUTSTVA DOBRO.
» Oprez - ako se koriste drugi uredjaji za rad ili
podesavanje od onih koji su ovde navedeni, iliizvode
drugi postupci, moZe ovo voditi eksplozijama sa
zracenjem.
» Merni alat se isporucuje sa jednom tablicom sa
upozorenjem na nemackom jeziku (u prikazu mernog
alata na grafickoj strani oznaceno sa brojem 11).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mW, 635 nm/650 nm
Lasersko zracenje

Ne gledajte u zrak

Klasa lasera 2

» Nalepite isporuc¢enu nalepnicu na Vasem jeziku zemlje
preko nemackoj teksta tablice saopomenom pre prvog
pustanja.

» Ne upravljajte laserski zrak na osobe ili Zivotinje i ne
gledajte sami u laserski zrak. Ovaj merni alat proizvodi
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lasersko zracenje klase lasera 2 prema [EC 60825-1. Na
taj nain mozete zaslepiti osobe.

> Ne koristite laserske naocare za posmatranje kao
zastitne naocare. Laserske naocare za posmatranje sluze
za bolje prepoznavanije laserskog zraka, one ne stite od
laserskog zracenja.

» Ne upotrebljavajte laserske naocare za posmatranje
kao naocare za sunce ili u putnom saobracaju. Laserske
naocare za posmatranje ne pruzaju punu UV zastitu i
smanjuju opazanje boja.

» Neka Vam merni alat popravlja stru¢no osoblje i samo
sa originalnim rezervnim delovima. Time se
obezbedijuje, da sigurnost mernog alata ostaje sacuvana.

» Ne dopu Staje deci koriS¢enje mernog alata sa laserom
bez nadzora. Oni bi mogli nenamerno zaslepiti osoblje.

» Ne radite sa mernim alatom u okolini gde postoji
opasnost od eksplozija, u kojoj se nalaze zapaljive
tecnosti, gasovi ili prasine. U mernom alatu se mogu
proizvesti varnice, koje bi zapalite prasinu ili isparenja.

Opis proizvodairada

Upotreba koja odgovara svrsi
Merni alat je zamisljen za dobijanje i kontrolu horizontalnih i
vertikalnih linija kao i vertikalnih tacaka.

Merni alat je iskljucivo zamisljen za rad na zatvorenim
mestima upotrebe.

Komponente sa slike
Oznacavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na
prikaz mernog alata na grafickoj stranici.
1 Laserska linija
Izlazni otvor laserskog zraka
Vertikalni zrak
Pokaziva¢ automatike niveliranja
Pokazivac vrste rada
Vrste rada-Taster
Prekidac za ukljucivanje-iskljucivanje
Prihvat za stativ 1/4"
Blokiranje poklopca prostora za bateriju
Poklopac prostora za bateriju
Laserska tablica sa opomenom
Stativ*
Zidni drzac*
Tasteri za prihvatnu plocu
Prihvatna plo¢a zidnog drzaca
Zavrtanj za pricvrscivanje zidnog drzaca
1/4"-zavrtganj zidnog drzaca
Laserske naocare za gledanje*
19 Zadtitnatorba

* Pribor sa slike ili koji je opisan ne spada u standardni obim
isporuka.
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Tehnicki podaci

Laser sa ukrstenim linijama PCL20
Broj predmeta 3603K082..
Radno podrucje do ca. 10m
Tacnost nivelisanja

- Laserska linija +0,5 mm/m
- Vertikalan zrak (na gore) +0,5 mm/m
- Vertikalan zrak (na dole) +1 mm/m
Podrucje sa automatskim

nivelisanjem tipi¢no +4°
Vreme nivelisanja tipi¢no 4s
Radna temperatura +5°C...+40°C
Temperatura skladista -20°C...+70°C
Relativna vlaga vazduha max. 90 %
Klasa lasera 2
Tip lasera

- Linija lasera 635nm, <2 mW
- Vertikalan zrak 650 nm, <2 mW
Cg (laserska linija) 10

Prihvat za stativ 1/4"

Baterije 4x1,5VLRO6 (AA)
Akumulatori 4x1,2VHROG (AA)
Trajanje rada ca. 40h
Tezina prema EPTA-Procedure

01/2003 0,5kg

Dimenzije (duzina x Sirina x visina) 123x67 x 110 mm

Molimo obratite paznju na broj predmeta na tipskoj tablici Vaseg
mernog alata, trgovacke oznake pojedinih mernih alata mogu varirati.

Montaza

Ubacivanje baterije/promena

Zarad mernog alata se preporucuje upotreba alkalnih

mangan-baterija ili akumulatora.

Za otvaranje poklopca prostora za bateriju 10 pritisnite na

blokadu 9 i otvorite poklopac prostora za bateriju. Ubacite

baterije odn. akumulator unutra. Pazite pritom na prave

polove prema prikazu na unutra$njoj stranici poklopca

prostora za bateriju.

Menjajte uvek sve baterije odnosno akumulatore

istovremeno. Upotrebljavajte samo baterije ili akumulatore

jednog proizvodjaca i sa istim kapacitetom.

» Izvadite baterije odnosno akumulatore izmernog alata,
kada duze vremena ne koristite. Baterije i akumulatori
mogu kod duZeg ¢uvanja korodirati i same se isprazniti.

Rad

Pustanje u rad

» Cuvajte merni alat od vlage i direktnog sunéevog
zracenja.

» NeizlaZite merni alat ekstremnim temperaturamaiili
temperaturnim kolebanjima. Ne ostavljajte ga na primer
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duze vreme u autu. Pustite merni alat kod vecih
temperaturnih kolebanja da se najpre temperira, pre nego
ga pustite urad.

» Izbegavajte snazne udarce ili padove mernog alata.
Usled ostecenja mernog alata moze se ostetiti tacnost.
Uporedite posle nekog snaznog udarcaili pada linije lasera
odnosno vertikalne zrake radi kontrole sa nekom
poznatom horizontalnom ili vertikalnom referentnom
linijom odnosno sa prekontrolisanim vertikalnim tackama.

» Iskljucite merni alat, ako ga transportujete. Pri
isklju¢ivanju se blokira klatni uredjaj, koji se inace prijacim
pokretima moze ostetiti.

Ukljucivanje-iskljucivanje

Za ukljucivanje mernog alata gurnite prekidac za

uklju¢ivanje-iskljucivanje 7 u poziciju ,,On“. Merni alat Salje

odmah posle uklju¢ivanja dve laserske linije 1.

» Ne usmeravaijte laserski zrak na osobe ili Zivotinje i ne
gledajte u laserski zrak ¢ak ni sa daljeg odstojanja.

Za isklju¢ivanje mernog alata gurnite prekidac za

ukljucivanje-iskljucivanje 7 u poziciju ,,Off“. Priiskljucivanju

se blokira klatni uredjaj.

> Ne ostavljajte slucajno uklju¢en merni alat i iskljucite
merni alat posle upotrebe. Druge osobe bi mogle da budu
zaslepljene od laserskog zraka.

Vrste rada (pogledajte slike A - E)

Posle ukljucivanja nalazi se merni alat u radu sa ukrtenim
linijama sa automatikom nivelisanja.

Da bi promenili vrstu rada, pritiskajte toliko dugo taster za
vrstu rada ,,Mode® 6, sve dok se ne pokaze Zeljena vrsta rada
preko svetleceg pokazivaca vrste rada 5.

Sledece vrste rada stoje na biranju:

Poka- Vrstarada

Rad sa ukrstenim linijama sa automatikom
nivelisanja (pogledajte sliku A): Merni alat daje
po vertikalnu i horizontalnu liniju lasera, Cije
nivelisanje se kontrolise.

Horizontalan rad sa automatikom nivelisanja
(pogledajte sliku B): Merni alat daje horizontalnu
liniju lasera, Cije nivelisanje se kontrolise.

Vertikalan rad sa automatikom nivelisanja
(pogledajte sliku C): Merni alat daje vertikalnu
no) linijulasera ¢ije nivelisanje se kontrolise.

Vertikalan zrak sa automatikom nivelisanja
(pogledajte sliku D): Merni alat daje dva
vertikalna zraka na gore i nadole, Cije nivelisanje
se kontroliSe.

Rad sa ukrstenim linijama bez automatike
nivelisanja (pogledajte sliku E): Merni alat daje
dve ukrstene linije lasera, koje se mogu
slobodno centrirati i da ne stoje namerno verti-
kalno jedna prema drugoj.
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@
@
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(crveno/
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Automatika niveliranja

Radovi sa automatikom za nivelisanje
(pogledajte slike F-G)

Postavite merni alat na horizontalnu ¢vrstu podlogu,
priCvrstite ga na zidni drza¢ 13 ili na jedan stativ 12.

Izaberite jedan od vrste rada sa automatikom nivelisanja.

Posle uklju¢ivanja ,ravna“ automatika nivelisanja neravnine
unutar podrucja samonivelisanja od +4° automatski.
Nivelisanje je zavreno, ¢im se laserske linije odnosno
vertikalni zraci prestanu pokretati. Pokazivac 5 aktuelne vrste
rada svetli zeleno.

Ako automatska nivelacija nije moguca, na primer jer povrsina
gde stoji merni alat odstupa vise od 4° od horizontale, svetli
pokaziva¢ automatike nivelisanja 4 crveno i laser se
automatski iskljucuje. Postavite u ovom slu¢aju merni alat
horizontalno i sacekaijte automatsko nivelisanje. Cim se merni
alat ponovo bude nalazio unutar podrucja automatskog
nivelisanja od +4°, zasvetleée pokazivac 5 vrste rada zeleno i
laser se ukljucuje.

Izvan podrucja automatske nivelacije od +4° nije moguc rad
saautomatikom nivelisanja, jer se inaCe ne moze osigurati, da
laserske linije jedna prema drugoj budu pod pravim uglom.
Pri potresima ili promeni poloZaja za vreme rada merni alat se
automatski ponovo nivelise. Prekontrolisite posle ponovne
nivelacije poziciju laserskih linija odnosno vertikalnih zraka u
vezi sa referentnim tackama, da bi izbegli greske.

Radovi bez automatike nivelisanja

Kod isklju¢ene automatike nivelisanja moZete merni alat
drzati slobodno u ruci ili postaviti na neku pogodnu podlogu.
Dve laserske linije nisu vi$e jedna prema drugoj potrebne da
budu vertikalne.

Uputstva zarad

Radovi sa stativom (pogledajte sliku H)

Stativ 12 pruza stabilnu, mernu podlogu sa mogu¢no$éu
podesavanja po visini. Postavitre merni alat sa prihvatom
stativa 8 na 1/4"-navoja stativa i ¢vrsto ga uvrnite sa
zavrtnjem za pricvr$éivanije stativa.

Radovi sa zidnim drza¢em (pribor)

Sazidnim drza¢em 13 mozete mernialat pricvrstiti sigurnona
zeljenoj visini.

Montaza zidnog drzaca (pogledajte sliku I): Za
pricvré¢ivanje na zid mora se otvoriti prijemna plo¢a 15.
Pritisnie tastere 14 na obe strane prijemne ploce (a), otvorite
prijemnu plocu (b), pomerite je lako na dole i dozvolie da
uskoci na svoje mesto (c).

Za centriranje visine mernog alata moze se prijemna plo¢a 15
pomerati u podrucju od 6 cm na gore ili na dole. Pritisnite za
ovo tastere 14 na obe strane prijemne ploce, pomerite
prijemnu plocu na Zeljenu visinu i dopustite joj da ponovo
uskoci na svoje mesto. Skala na strani zidnog drza¢a pomaze
pri visinskom centriranju.

Pri¢vrscéivanje zidnog drzaca (pogledajte sliku J):
Pri¢vrstite zidni drzac¢ 13 sa otvorenom prijemnom plo¢om
15 Sto vertikalnije na zid. Ucvrstite je sigurno da ne kliza, na
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primer sa dva zavrtnja za pricvrscivanje 16 (obicna iz
trgovine). Uvrnite 1/4"- zavrtan;j 17 zidnog drzaca u prihvat
stativa 8 mernog alata.

Upotreba kao stoni stativ (pogledajte sliku K): U vrsti rada
moze vertikalni zrak poboljsati vidljivost donjeg vertikalnog
zraka 3, ukoliko se merni alat ne stavlja direktno na neku
podlogu, ve¢ na sloZeni zidni drza¢ 13.

Postavite za ovo zidni drZac $to vertikalnije na neku ¢vrstu,
pravu podlogu. Pritisnite tastere 14 na prijemnoj ploci 15 (a).
Pomerite prijemnu plo¢u do grani¢nika na gornji kraj zidnog

drzaca (b). Okrenite prijemnu plocu na dole (c). Uvrnie 1/4"-

zavrtanj 17 zidnog drZaca u prihvat stativa 8 mernog alata.
Dozvolite da prihvatna plo¢a uskoCi na svoje mestu u zidnom
drzacu.

Okrecite montirani merni alat tako, da donji vertikalan zrak 3
slobodno pokazuje nadole. U datom slu¢aju otvorite prijemnu
plo¢u ponovo polako, da bi 1/4" zavrtanj odvrnuli radi
centriranja mernog alata 17.

Laserske naocare za gledanje (pribor)

Laserske naocare za gledanie filtriraju okolnu svetlost. Tako

izgleda crveno svetlo lasera svetlije za oko.

» Ne koristite laserske naocare za posmatranje kao
zastitne naocare. Laserske naocare za posmatranje sluze
za bolje prepoznavanje laserskog zraka, one ne stite od
laserskog zracenja.

» Ne upotrebljavajte laserske naocare za posmatranje
kao naocare za sunce ili u putnom saobracaju. Laserske
naocare za posmatranje ne pruZaju punu UV zastitu i
smanjuju opazanje boja.

Odrzavanje i servis

Odrzavanje i ¢iS¢enje

Cuvajte i transportujte merni pribor samo u isporuéenoj
zastitnoj futroli.

DrZite merni alat uvek Cist.

Ne uranjajte merni alat u vodu ili druge te¢nosti.

BriSite zaprljanja sa vlaznom, mekom krpom. Ne
upotrebljavajte nikakva sredstva za Cis¢enje ili rastvarace.
Cistite redovno posebno povréine na izlaznom otvoru lasera i
pazite pritom na dlacice.

Ako bi merni alat i pored brizljivog postupka proizvodnje i
kontrole nekada otkazao, popravku mora vrsiti neki strucni
servis za Bosch-elektricne alate. Ne otvarajte merni alat sami.
Kod svih pitanja i narucivanja rezervnih delova navedite
neizostavno broj predmeta prema tipskoj tablici mernog alata
koja ima 10 broj¢anih mesta.

U slucaju popravke Saljite merni alat u zastitnoj torbi 19.

Servis i savetovanja kupaca

Servis odgovara na Vasa pitanja u vezi popravke i odrzavanja
Vaseg proizvoda kao i u vezi rezervnih delova. Sematske
prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naéi ¢ete i pod:
www.bosch-pt.com

Bosch-ov tim savetnika ¢e Vam pomoci kod pitanja u vezi
kupovine, primene i pode$avanja proizvoda i pribora.

e
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Srpski

Bosch-Service

Dimitrija Tucovi¢a 59
11000 Beograd

Tel.: +381(011) 244 85 46
Fax: +381(011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta

Merni alati, pribor i pakovanja treba da se dovoze na
regeneraciju koja odgovara zastiti Covekove okoline.

Ne bacajte merne alate i akumulatore (baterije u kuéno
djubre).

Samo za EU-zemlje:

Prema evropskoj smernici 2002/96/EG ne
moraju viSe neupotrebljivi merni alati a
prema evropskoj smernici 2006/66/EG ne
moraju vi$e akumulatori/baterije u kvaru i
istro$eni da se odvojeno sakupljajuiodvoze
reciklaZi koja odgovara zastiti Covekove
sredine.

Zadrzavamo pravo na promene.

Slovensko

Varnostna navodila

Da bi z merilnim orodjem delali brez
nevarnosti in varno, morate prebrati in
upostevati vsa navodila. Opozorilne tablice
nikoli ne smejo biti nerazpoznavne. TA
NAVODILA DOBRO SHRANITE.

» Bodite previdni - v primeru izvajanja opravil ali
nastavitev, ki niso opisana v teh navodilih, lahko pride
do nevarnega izpostavljanja laserskemu sevanju.

» Merilno orodje je dobavljeno z opozorilnim napisom v
nemskem jeziku (na strani z grafiko, kjer je prikazano
merilno orodje, je oznacen s Stevilko 11).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mW, 635 nm/650 nm
Lasersko sevanje

ne glej v zarek

laserski izdelek razreda 2

» Prosimo, da nemsko besedilo opozorilnega napisa pred
prvim zagonom naprave prelepite z nalepko v VaSem
jeziku.

» Laserskega Zarka ne usmerjajte na osebe ali Zivali in
sami ne glejte v laserski Zarek. Merilno orodje ustvarja
lasersko Zarcenije laserskega razreda 2 v skladu z
IEC 60825-1. Z njim bi lahko zaslepili druge osebe.

» Ocal za vidnost laserskega Zarka ne uporabljajte
namesto zascitnih ocal. Ocalazavidnost laserskegaZarka
so namenjena boljemu razpoznavanju laserskega Zarka,
vendar o€i ne varujejo pred laserskim sevanjem.
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» Ocal za vidnost laserskega Zarka ne uporabljajte
namesto sonc¢nih ocal oziroma med voZnjo v cestnem
prometu. Ocala za vidnost laserskega Zarka ne
zagotavljajo popolne UV-zasCite in zmanjSujejo
sposobnost zaznavanja barv.

» Merilno orodje lahko popravlja samo kvalificirano
strokovno osebje z origialnimi nadomestnimi deli. Na ta
nacin bo ohranjena varnost merilnega orodja.

» Otrokom ne dovolite, da bi brez nadzora uporabljali
lasersko merilno orodje, saj bi lahko nenamerno zaslepili
druge osebe.

» Z merilnim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je
nevarnost eksplozije in kjer se nahajajo gorljive
tekocine, plini ali prah. Merilno orodje lahko povzro€i
iskrenje, ki lahko vname prah ali hlape.

Opis in zmogljivost izdelka

Uporaba v skladu znamenom

Merilno orodje je namenjeno za dolocanje in preverjanje
vodoravnih in navpicnih linij ter pozicijskih tock.
Merilno orodje je namenjeno izkljuéno za obratovanje v
zaprtih mestih uporabe.

Komponente na sliki
Ostevil¢enje naslikanih komponent se nanasa na prikaz
merilnega orodja na strani z grafiko.
1 Laserska linija

Izstopna odprtina laserskega Zarka
Zarek svin¢nice

Prikaz nivelirne avtomatike

Prikaz vrste delovanja
Tipka za izbiro vrste delovanja
Vklopno/izklopno stikalo

Prijemalo za stativ 1/4"

Aretiranje pokrova predalcka za baterije
Pokrov predal¢ka za baterije
Opozorilna plos¢ica laserja

Stativ*

Stensko drzalo*

14 Tipke sprejemne plosce

15 Sprejemna plo$¢a stenskega drzala

16 Pritrdilni vijak za stensko drZalo

17 1/4"vijak stenskega drzala

18 Ocala za vidnost laserskega Zarka*

19 Zad¢itnatorba
* Prikazan ali opisan pribor ne spada v standardni obseg dobave.

W oo~NOOOGOhA, WN
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—

Tehnicni podatki
Krizni laser PCL 20
Stevilka artikla 3603K082..
Delovno obmodje do priblizno 10m
Natancnost niveliranja
- Laserska linija +0,5 mm/m
- Pozicijski zarek (navzgor) +0,5 mm/m
- Pozicijski zarek (navzdol) +1 mm/m
Podrocje samoniveliranja tipi¢no +4°
Cas niveliranja tipiéno 4s
Delovna temperatura +5°C...+40°C
Temperatura skladis¢enja -20°C...+70°C
Relativna zra¢na vlaga maks. 90 %
Laserski razred 2
Tip laserja
- Laserska linija 635nm, <2 mW
- Pozicijski zarek 650 nm, <2 mW
Cg (laserska linija) 10
Prijemalo za stativ 1/4"

Bateriji 4x1,5VLRO6 (AA)
Akumulatorja 4x1,2VHROG (AA)
Trajanje obratovanja pribl. 40h
Teza po EPTA-Procedure 01/2003 0,5 kg
Mere (dolzina x Sirina x viSina) 123x67x110mm

Prosimo upostevajte Stevilko artikla na tipski ploscici Vasega merilnega
orodja - trgovske oznake posameznih merilnih orodij so lahko
drugacne.

Montaza

Vstavljanje/zamenjava baterij

Pri uporabi merilnega orodja priporo¢amo uporabo alkalnih

manganskih baterij ali akumulatorskih baterij.

Ce 7elite odpreti pokrov predal¢ka za baterije 10 pritisnite na

aretiranje 9 in odprite predalcek. Vstavite baterije oz.

akumulatorske baterije. Pri tem pazite na pravilnost polov,
kot je prikazano na notranji strani pokrova predalcka za
baterije.

Zamenijati morate vedno vse baterije 0z. akumulatorske

baterije. Uporabite samo baterije ali akumulatorske baterije

enega proizvajalca in z enako kapaciteto.

» Ce merilnega orodja dalj éasa ne uporabljate, vzemite
baterije iz merilnega orodja. Baterije in akumulatorske
baterije lahko pri dalj$em skladis¢enju korodirajo in se
samostojno izpraznejo.

Delovanje

Zagon
» Zavarujte merilno orodje pred vlago in direktnim
soncnim sevanjem.

» Merilnega orodja nikoli ne izpostavljajte izrednim
temperaturam ali temperaturnim nihanjem. Merilnega
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orodja na primer ne puscajte za daljsi ¢as v avtomobilu. Pri
velikih temperaturnih nihanjih pocakajte, da se tem-
peratura izravna in $ele nato uporabljajte orodje.

» Preprecite moc¢ne sunke v merilno orodje ali pa padce
na tla. Poskodbe merilnega orodja lahko poslabsajo
njegovo natancnost. Po vsakem mo¢nem sunku ali padcu
zakontrolo primerjajte laserske linije oz. pozicijske Zarke s
poznano vodoravno ali navpi¢no referencno linijo 0z. s
preverjenimi pozicijskimi tockami.

» Med transportom izklopite merilno orodje. Ob izklopu
se nihajna enota zablokira, saj bi se sicer pri mocnem
premikanju poskodovala.

Vklop/izklop

Zavklop merilnega orodja potisnite vklopno/izklopno stikalo

7 v polozaj ,,0n“. Merilno orodje takoj po vklopu odda dve

laserski liniji 1.

» Laserskega Zarka ne usmerjajte na osebe ali Zivali in ne
glejte vanj, tudi ne iz vecje razdalje.

Zaizklop merilnega orodja potisnite vklopno/izklopno stikalo

7 v polozaj ,,Off“. Ob izklopu se nihajna enota zablokira.

» Vklopljenega merilnega orodja nikoli ne puscajte brez
nadzorstva in ga po uporabi izklopite. Laserski Zarek
lahko zaslepi druge osebe.

Vrste delovanja (glejte slike A - E)
Po vklopu se merilno orodje nahaja v obratovanju s krizanjem
linij z nivelirno avtomatiko.

Za preklop na drugo vrsto obratovanja pritiskajte tipko za
vrste delovanja ,,Mode® 6, dokler se ne prikaZe Zeljena vrsta
delovanja s svetenjem prikaza vrste delovanja 5.

Na izbiro so naslednje vrste delovanja:

Prikaz  Vrsta delovanja

Obratovanje s krizanjem linij z nivelirno
avtomatiko (glejte sliko A): Merilno orodje

(zeleno)  ustvari po eno vodoravno in navpicno lasersko
linijo, katerih niveliranje se nadzoruje.

@ Horizontalno obratovanje z nivelirno
avtomatiko (glejte sliko B): Merilno orodje

(zeleno)  ustvari vodoravno lasersko linijo, katere
niveliranje se nadzoruje.

@ Vertikalno obratovanje z nivelirno
avtomatiko (glejte sliko C): Merilno orodje

(zeleno)  ustvari navpicno lasersko linijo, katere
niveliranje se nadzoruje.

@ Pozicijski Zarek z nivelirno avtomatiko
(glejte sliko D): Merilno orodije ustvari dva

(zeleno)  pozicijska Zarka navpi¢no navzgor in navzdol,

katerih niveliranje se nadzoruje.
Obratovanje s krizanjem linij brez nivelirne

avtomatike (glejte sliko E): Merilno orodje
@ ustvari dve prekrizani laserski liniji, ki ju je

moZno prosto usmeriti in ki ne potekata nujno
pravokotno ena na drugo.

(rdece/
zeleno)

—
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Avtomatika niveliranja

Delo z avtomatiko niveliranja (glejte sliki F - G)
Postavite merilno orodje na vodoravno, trdno podlago in ga
pritrdite na stensko drzalo 13 ali na stativ 12.

Izberite eno od vrst delovanja z nivelirno avtomatiko.

Po vklopu nivelirna avtomatika avtomatsko izravna neravnine
znotraj samonivelirnega obmocja+4°. Niveliranje je kon¢ano
takoj, ko se laserske linije 0z. pozicijski Zarki ne premikajo
veC. Prikaz 5 aktualne vrste delovanja sveti zeleno.

Ce avtomatsko niveliranje ni mozno, npr. ker stojna ploskev
merilnega orodja odstopa ve¢ kot 4° od vodoravnice, prikaz
nivelirne avtomatike 4 zasveti rdeCe in laser se avtomatsko
izklopi. V tem primeru postavite merilno orodje vodoravno in
pocakajte, da se izvede samoniveliranje. Kakor hitro se
merilno orodje spet nahaja znotraj samonivelirnega obmocja
+4°, prikaz 5 vrste delovanja zasveti zeleno in laser se vklopi.
Izven samonivelirnega obmocja +4° delo z nivelirno
avtomatiko ni mozno, saj se ne more zagotoviti, da laserski
liniji potekata pravokotno ena na drugo.

Pri pretresih ali spremembah polozaja med obratovanjem se
merilno orodje avtomatsko ponovno nivelira. Po ponovnem
niveliranju preverite pozicijo laserskih linij oz. pozicijskih
Zarkov glede na referencne tocke, da preprecite napake.

Delo brez avtomatike niveliranja

Pri izklopljeni nivelirni avtomatiki lahko merilno orodje drzite
v roki ali ga postavite na nagnjeno podlago. Laserski liniji ne
potekata vec¢ nujno pravokotno ena na drugo.

Navodila za delo

Delo s stativom (glejte sliko H)

Stativ 12 vam zagotavlja stabilno, visinsko nastavljivo merilno
podlogo. Postavite merilno orodje s prijemalom za stativ 8 na
1/4"-navoj in ga privijte z nastavitvenim vijakom stativa.

Delo s stenskim drzalom (pribor)

S stenskimdrzalom 13 lahko merilno orodje varno pritrdite na
poljubni visini.

Montaza stenskega drzala (glejte sliko I): Za pritrditev na
steno mora biti sprejemna plo$¢a 15 razklopljena. Pritisnite
tipki 14 na obeh straneh sprejemne plosce (a), sprejemno
plosco razklopite (b), jo potisnite rahlo navzdol, da zaskoci
(c).

Za naravnanije visine merilnega orodja se lahko sprejemna
plos¢a 15 premakne v obmocju 6 cm navzgor ali navzdol. Za
to pritisnite tipki 14 na obeh straneh sprejemne plosce,
potisnite sprejemno plo$¢o na Zeljeno visino in jo spet
zaskocite. Skala na strani stenskega drZala je v pomoc pri
naravnavanju visine.

Pritrditev stenskega drzala (glejte sliko J): Stensko drzalo
13z razklopljeno sprejemno plos¢o 15 pritrdite na steno
kolikor mozno navpicno. Zanesljivo ga fiksirajte proti premak-
nitvi, npr. z dvema pritrdilnima vijakoma 16 (obicajni).
Privijacite 1/4" vijak 17 stenskega drzala v prijemalo za stativ
8 merilnega orodja.
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Uporaba kot namizni stativ (glejte sliko K): Pri vrsti
delovanja s pozicijskim zarkom se lahko vidnost spodnjega
pozicijskega zarka 3 izbolja tako, da se merilno orodje ne
postavi neposredno na podlago, temve¢ na sklopljeno
stensko drzalo 13.

Zato stensko drzalo postavite kar se da vodoravno na trdno,
ravno podlago. Pritisnite tipki 14 na sprejemni plosci 15 (a).
Pritisnite sprejemno plos¢o do prislona na zgornji konec
stenskega drzala (b). Sprejemno plosco obrnite navzdol (c).
Privijacite 1/4" vijak 17 stenskega drzala v prijemalo za stativ
8 merilnega orodja. Nato naj sprejemna plos¢a zaskocCi v
stensko drzalo.

Montirano merilno orodje obrnite tako, da spodnji pozicijski
zarek 3 kaZe prosto navzdol. Po potrebi sprejemno plos¢o
ponovno nekoliko razklopite, dalahko popustite 1/4" vijak 17
za naravnavanje merilnega orodja.

Ocala za vidnost laserskega Zarka (pribor)
Ocalaza vidnost laserskega Zarka filtrirajo svetlobo okolice. S

tem postane rdeca svetloba laserskega Zarka svetlej$a za oko.

» Ocal za vidnost laserskega Zarka ne uporabljajte
namesto zascitnih ocal. Ocalazavidnost laserskega Zarka
so namenjena boljSemu razpoznavanju laserskega Zarka,
vendar o€i ne varujejo pred laserskim sevanjem.

» Ocal za vidnost laserskega Zarka ne uporabljajte
namesto sonc¢nih ocal oziroma med voZnjo v cestnem
prometu. Ocala za vidnost laserskega Zarka ne
zagotavljajo popolne UV-zas€ite in zmanjSujejo
sposobnost zaznavanja barv.

Vzdrzevanje in servisiranje

vev v

Vzdrzevanije in ¢iScenje

Merilno orodje lahko hranite in transportirate samo v prilozeni
zascitni torbi.

Merilno orodje naj bo vedno ¢isto.

Merilnega orodja nikoli ne potapljajte v vodo ali v druge
tekoCine.

Umazanijo obrisite z vlazno, mehko krpo. Uporaba Cistil in
topil ni dovoljena.

Se posebno redno Cistite povréine ob izstopni odprtini laserja
in pazite, da krpa ne bo puscala viaken.

Ce merilna naprava kljub skrbnim postopkom proizvodnje in
preizkusov ne deluje, morate poskrbeti za to, da se popravilo
izvede s strani pooblas¢enega servisa za elektri¢na orodja
Bosch. Merilnega orodja sami ne smete odpirati.

V primeru kakr$nihkoli vpra$anjin pri naro¢anju nadomestnih
delov obvezno navedite 10-mestno Stevilko artikla, ki se
nahaja na tipski ploscici merilnega orodja.

Merilno orodje posljite na popravilo v zas¢itni torbi 19.

Servis in svetovanje

Servis vam bo dal odgovore na vasa vprasanja glede popravila
in vzdrZevanja izdelka ter nadomestnih delov. Prikaze
razstavljenega stanja in informacije glede nadomestnih delov
se nahajajo tudi na internetnem naslovu:
www.bosch-pt.com

e

Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z veseljem na
voljo pri vprasanjih glede nakupa, uporabe in nastavitve
izdelka in pribora.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovska 172

1000 Ljubljana

Tel.: +386 (01) 5194 225
Tel.: +386 (01) 5194 205
Fax: +386 (01) 5193 407

Odlaganje

Merilna orodja, pribor in embalaZo oddajte v okolju prijazno
ponovno predelavo.

Merilna orodja in akumulatorskih baterij/baterij ne smete
odvreci med hisne odpadke!

Samo za drzave EU:

V skladu z Direktivo 2002/96/ES se morajo
merilna orodja, ki niso ve¢ v uporabi ter v
skladu z Direktivo 2006/66/ES morate
okvarjene ali obrabljene akumulatorske
baterije/baterije zbirati loceno in jih okolju
prijazno reciklirati.

PridrZujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski

Upute za sigurnost

Sve upute treba proditatii pridrzavati ih se,
kako bi se sa mjernim alatom moglo raditi
bezopasno i sigurno. Znakove i natpise
upozorenja na mjernom alatu odrZavajte
Citljivim. OVE UPUTE SPREMITE NA SIGUR-
NO MJESTO.

» Oprez - ako se koriste uredaji za posluzivanje ili
podesavanije razliciti od onih ovdje navedenihili se
izvode drugaciji postupci, to moze dovesti do opasnih
izlaganja zracenju.

» Mjerni alat se isporucuje sa natpisom upozorenja na
njemackom jeziku (na prikazu mjernog alata na stranici
sa slikama, oznacen brojem 11).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mW, 635 nm/650 nm
Lasersko zragenje

ne gledati u zraku

Laser klase 2

» Prije prve uporabe mjernog alata na naljepnicu na
njemackom jeziku nalijepite isporucenu naljepnicu na
vasem jeziku.

» Lasersku zraku ne usmjeravajte naljudeili Zivotinje ine
gledajte izravno u lasersku zraku. Ovaj mjerni alat
proizvodi lasersko zracenje klase lasera 2, prema
IEC 60825-1. Zbog toga moZete zaslijepiti ljude.
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» Naocale za gledanje lasera ne koristite kao zastitne
naocale. NaocCale za gledanije lasera sluZe za bolje
prepoznavanije laserske zrake, medutim one ne mogu
zastititi od laserskog zracenja.

> Naocale za gledanje lasera ne koristite kao suncane
naocale ili u cestovnom prometu. Naocale za gledanje
lasera ne sluze za potpunu zastitu od ultraljubicastih zraka
i smanjuju sposobnost za razlikovanje boja.

» Popravak mjernog alata prepustite samo
kvalificiranom stru¢nom osoblju i samo sa originalnim
rezervnim dijelovima. Na taj ¢e se nacin postici da ostane
zadrzana sigurnost mjernog alata.

» Ne dopustite djeci da bez nadzora koriste laserski
mijerni alat. Djeca bi mogla nehoti¢no zaslijepiti druge
ljude.

» Sa mjernim alatom ne radite u okolini ugroZenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekucine,
plinovi ili prasina. U mjernom alatu mogu nastati iskre
koje mogu zapaliti prasinu ili pare.

Opis proizvoda i radova

Uporaba za odredenu namjenu

Mjerni alat je predviden za odredivanje i provjeru vodoravnih
i okomitih linija kao i to¢ki vertikala.

Ovaj je mjerni alat iskljucivo prikladan za rad u zatvorenim
prostorima.

Prikazani dijelovi uredaja
Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz
mjernog alata na stranici sa slikama.
1 Linijalasera
Izlazni otvor laserske zrake
Zraka vertikale
Pokazivac nivelacijske automatike
Pokaziva¢ nacina rada
Tipka za nacin rada
Prekidac za ukljucivanje/isklju¢ivanje
Pricvrséenije stativa 1/4"
Aretiranje poklopca pretinca za baterije
Poklopac pretinca za baterije
Znak upozorenja za laser
Stativ*
Zidni drza¢*
Pritisne tipke stezne ploce
Stezna plo¢a zidnog drzaca
Vijak za pri¢vrsc¢enje zidnog drzaca
1/4" vijak zidnog drzaca
Naocale za gledanje lasera*
19 Zadtitna torbica

* Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu
isporuke.
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Tehnicki podaci

Krizni laser PCL 20
Katalo$ki br. 3603K082..
Radno podrucje do cca. 10m
Tocnost niveliranja

- Linija lasera +0,5 mm/m
- Zraka vertikale (prema gore) +0,5 mm/m
- Zraka vertikale (prema dolje) +1 mm/m
Tipi¢no podrucje samoniveliranja +4°
Tipicno vrijeme niveliranja 4s
Radna temperatura +5°C...+40°C
Temperatura uskladistenja -20°C...+70°C
Relativna vlaznost max. 90 %
Klasa lasera 2
Tip lasera

- Linijalasera 635nm, <2 mW
- Zraka vertikale 650 nm, <2 mW
Cg (linija lasera) 10
Pricvrééenije stativa 1/4"

Baterije 4x1,5VLRO6 (AA)
Aku-baterija 4x1,2VHROG (AA)
Trajanje rada cca 40h
TeZina odgovara EPTA-Procedure

01/2003 0,5kg

Dimenzije (duzina x Sirina x visina) 123x67x110 mm
Molimo pridrzavajte se kataloskog broja na tipskoj plocici vaseg mjernog
alata, jer trgovacke oznake pojedinih mjernih alata mogu varirati.

Montaza

Stavljanje/zamjena baterije

Zarad mjernog alata preporucuje se primjena alkalno-

manganskih baterija ili aku-baterije.

Za otvaranje poklopca pretinca za baterije 10 pritisnite na

uglavljivanje 9 i otvorite poklopac pretinca za baterije. U

pretinac stavite baterije odnosno aku-baterije. Pri tome

pazite naispravan polaritet prema shemi na unutarnjoj strani
poklopca pretinca za baterije.

Uvijek istodobno zamijenite sve baterije, odnosno aku-

bateriju. Koristite samo baterije ili aku-bateriju istog

proizvodaca i istog kapaciteta.

» Baterije, odnosno aku-bateriju izvadite iz mjernog
alata ako se dulje vrijeme nece koristiti. Baterije i aku-
baterija kod duljeg uskladistenja mogu korodirati i sami se
isprazniti.

Rad

Pustanje u rad

» Zastitite mjerni alat od vlage i izravnog djelovanja
suncevih zraka.

» Mjerni alat ne izlaZite ekstremnim temperaturamaili
oscilacijama temperature. Ne ostavljajte ga npr. dulje
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vrijeme u automobilu. Kod veéi temperaturnih oscilacija,
prije nego Sto Cete ga pustiti u rad, ostavite mjerni alat da
se prvo temperira.

» Izbjegavajte snazne udarce ili padove mjernog alata.
Ostecenje mjernog alata moglo bi smanijiti tocnost. Nakon
eventualnog snaznog udara ili pada, u svrhu kontrole
usporedite linije lasera odnosno zrake vertikale sa pozna-
tim vodoravnim ili okomitim referentnim linijama, odnosno
sa ispitanim tockama vertikala.

» Iskljucite mjerni alat ako cete ga transportirati. Kod
isklju¢ivanja ¢e se blokirati njisucajedinica, koja bise inace
mogla ostetiti kod veceg gibanja.

Ukljucivanje/iskljucivanje

Za ukljucivanje mjernog alata pomaknite prekidac za

ukljucivanje/isklju¢ivanje 7 u polozaj ,On“. Mjerni alat odmah

nakon uklju¢ivanja emitira dvije linije lasera 1.

» Ne usmjeravajte lasersku zraku naljude ili Zivotinje i ne
gledajte u lasersku zraku, niti sa vece udaljenosti.

Za iskljucivanje mjernog alata pomaknite prekidac za

ukljucivanje/isklju¢ivanje 7 u poloZaj ,,Off“. Kod iskljuivanja

Ce se blokirati njiSuca jedinica.

» Ukljuceni mjerni alat ne ostavljajte bez nadzorai isklju-
Cite mjerni alat nakon uporabe. Laserska zraka bi mogla
zaslijepiti ostale osobe.

Nacini rada (vidjeti slike A- E)

Nakon ukljucivanja mjerni alat se nalazi u radu sa kriznom
linijom, sa nivelacijskom automatikom.

Za promjenu nacina rada pritiscite toliko dugo na tipku za
nacinrada ,Mode® 6, sve dok se trazeni nacin rada ne pokaze
osvjetljenjem pripadajuéeg pokazivaca nacina rada 5.

Mogu se birati slijedeci nacini rada:

Poka- Nacinrada

Rad sa kriznim linijama sa nivelacijskom
automatikom (vidjeti sliku A): Mjerni alat
proizvodi po jednu vodoravnu i okomitu liniju
lasera ¢ije se niveliranje kontrolira.

Horizontalni rad sa nivelacijskom automati-
kom (vidjeti sliku B): Mjerni alat proizvodi jednu
vodoravnu liniju lasera Cije se niveliranje
kontrolira.

Vertikalni rad sa nivelacijskom automatikom
(vidjeti sliku C): Mjerni alat proizvodi jednu
vodoravnu i okomitu liniju lasera Cije se
niveliranje kontrolira.

Zraka vertikale sa nivelacijskom
automatikom (vidjeti sliku D): Mjerni alat
proizvodi dvije zrake vertikale, prema gore i
dolje, ¢ije se niveliranje kontrolira.

Rad sa kriznim linijama bez nivelacijske auto-
matike (vidjeti sliku E): Mjerni alat proizvodi
dvije krizne linije lasera koje se mogu slobodno
usmijeriti i ne moraju biti nuzno jedna prema
drugoj okomito poloZene.

e
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Nivelacijska automatika

Radovi s nivelacijskom automatikom (vidjeti slike F - G)
Postavite mjerni alat navodoravnu ¢vrstu podlogu, pricvrstite
ganazidnidrzac 13 ili na stativ 12.

Odaberite nacine rada sa nivelacijskom automatikom.

Nakon ukljucivanja nivelacijska automatika automatski
izjednacCava neravnine unutar podrucja samonivelacije od
+4°. Niveliranje je zavrSeno ¢im se linije lasera, odnosno
zrake vertikale vise ne pomicu. Pokazivac 5 trenutacnog
nacina rada ¢e svijetliti kao zeleni.

Ako automatsko niveliranje nije moguce, npr. jer povrsina
oslanjanja mjernog alata vise od 4° odstupa od vodoravnih
linija, upalit ¢e se crveni pokazivac nivelacijske automatike 4
laser ce se automatski iskljuciti. U tom slucaju mjerni alat
postavite vodoravno i pricekajte na samonivelaciju. Cim se
mjerni alat ponovno nade unutar podrucja samonivelacije od
+4°, upalit ¢e se zeleni pokaziva¢ 5 nacina rada i laser ce se
ukljuciti.

Izvan podrucja samonivelacije od +4° rad sa nivelacijskom
automatikom nije moguc, jer se inace ne moze zajamciti da ce
linije lasera biti polozene pod pravim kutom jedna prema
drugoj.

U slucaju vibracija ili promjena poloZaja tijekom rada, mjerni
alat ¢e se ponovno automatski iznivelirati. Nakon ponovnog
niveliranja, kako bi se izbjegla greska, provjerite polozaj linija
lasera odnosno zraka vertikale u odnosu na referentnu tocku.

Radovi bez nivelacijske automatike

Kod isklju¢ene nivelacijske automatike mjerni alat mozete
slobodno drzati u rukama ili staviti na nagnutu podlogu. Dvije
linije lasera vi$e nisu nuzno poloZene jedna prema drugoj
okomito.

Upute zarad

Radovi sa stativom (vidjeti sliku H)

Stativ 12 pruza stabilnu, visinski podesivu podlogu za
mjerenje. Stavite mjerni alat sa pri¢vr§¢enjem stativa 8 na
1/4" navoj stativa i stegnite sa steznim vijkom stativa.

Radovi sa zidnim drzacem (pribor)

Sa zidnim drza¢em 13 mjerni alat mozete sigurno pricvrstiti
na proizvoljnu visinu.

Montaza zidnog drzaca (vidjeti sliku I): Za pricvrsc¢enje na
zid stezna ploca 15 se mora otklopiti. Pritisnite tipke 14 na
obje strane stezne ploce (a), otklopite steznu plocu (b),
pomaknite malo prema dolje i pustite da uskoci (c).
Zaizravnavanje mjernog alata po visini, stezna plo¢a 15 se
moze u podrucju 6 cm pomicati prema gore ili dolje. U tu
svrhu pritisnite tipke 14 na obje strane stezne ploce,
pomaknite steznu plo¢u na Zeljenu visinu i pustite da ponovno
uskoci. Skala na bo¢noj strani zidnog drzaca pomaze kod
visinskog izravnavanja.

Pri¢vrscenje zidnog drzaca (vidjeti sliku J): Pricvrstite zidni
drzac¢ 13 sa otklopljenom steznom plo¢om 15 po mogucnosti
okomito na zid. Fiksirajte sigurno protiv klizanja, npr. sa dva
(obi¢na) vijka za pricvrscenje 16. Uvijte 1/4" vijak 17 zidnog
drzaca u stezac stativa 8 mjernog alata.
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Primjena kao stolni stativ (vidjeti sliku K): U nacinu rada
zrake vertikale mozZe poboljsati vidljivost donje zrake vertikale
3 kada se mjerni alat ne postavlja izravno na podlogu nego na
sklopljeni zidni drza¢ 13.

U tu svrhu poloZite zidni drza¢ po moguénosti vodoravno na
Cvrstu, ravnu podlogu. Pritisnite tipke 14 na steznoj ploci 15
(a). Pomaknite steznu plocu do grani¢nika na gornjem kraju
zidnog drzaca (b). Okrenite steznu plocu prema dolje (c).
Uvijte 1/4" vijak 17 zidnog drzaca u stezac stativa 8 mjernog

alata. Pustite da nakon toga stezna plo¢a uskoci u zidni drZac.

Okrenite montirani mjerni alat tako da je donja zraka vertikale
3 slobodno usmjerena prema dolje. U tom slucaju otklopite
steznu plocu ponovno malo prema gore, kako biste 1/4" vijak
17 otpustili za izravnavanje mjernog alata.

Naocale za gledanje lasera (pribor)

Naocale za gledanije lasera filtriraju okolno svjetlo. Zbog toga

se crveno svjetlo lasera za oci pojavljuje kao svjetlije.

» Naocale za gledanje lasera ne koristite kao zastitne
naocale. Naocale za gledanje lasera sluze za bolje
prepoznavanije laserske zrake, medutim one ne mogu
zastititi od laserskog zracenja.

» Naocale za gledanje lasera ne koristite kao sunc¢ane
naocale ili u cestovnom prometu. Naocale za gledanje
lasera ne sluze za potpunu zastitu od ultraljubicastih zraka
i smanjuju sposobnost za razlikovanje boja.

Odrzavanije i servisiranje

Odrzavanje i ¢iS¢enje

Mjerni alat spremite i transportirajte samo u za to isporucenoj
zastitnoj torbici.

Mjerni alat odrZavajte uvijek Cistim.

Ne uranjajte mjerni alat u vodu ili u druge tekucine.
Prljavstinu obrisite vlaznom, mekom krpom. U tu svrhu ne
koristite nikakva sredstva za ¢i$¢enje i otapala.

Posebno redovito Cistite povrsine na izlaznom otvoru lasera i
kod toga pazite na vlakanca.

Ako bi mjerni alat unatoc brizljivih postupaka izrade i
ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti
ovlastenom servisu za Bosch elektri¢ne alate. Ne otvarajte
sami mjerni alat.

Kod svih povratnih upita i naru¢ivanja rezervnih dijelova,
molimo neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloski broj
sa tipske plocice mjernog alata.

U slucaju popravka po$aljite mjerni alat u zastitnoj torbici 19.

Servis za kupce i savjetovanje kupaca

Nas$ servis ¢e odgovoriti na vasa pitanja o popravku i
odrzavanju vaseg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima.
CrteZe u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim
dijelovima moZete naci i na nasoj adresi:
www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika za kupce rado ¢e odgovoriti na vasa
pitanja o kupniji, primjeni i podesavanju proizvoda i pribora.

e
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Robert Bosch d.o.o

Kneza Branimira 22
10040 Zagreb

Tel.: +385(01) 29580 51
Fax: +386 (01) 5193407

Zbrinjavanje

Mjerne alate, pribor i ambalazu treba dostaviti na ekoloski
prihvatljivo recikliranje.

Mjerni alat, aku-bateriju/baterije ne bacajte u kucni otpad!

Samo za zemlje EU:

Prema Europskim smjernicama
2002/96/EG, neuporabivi mjerni alati i
prema Smjernicama 2006/66/EG
neispravne ili istro$ene aku-baterije/
baterije moraju se odvojeno sakupljatii
dovesti na ekoloski prihvatljivo recikliranje.

Zadrzavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnouded

Mooteseadmega ohutu ja turvalise t66
tagamiseks lugege lébi kdik juhised ning
jargige neid. Arge katke mooteseadmel
olevaid hoiatussilte kunagi kinni. HOIDKE
KOIK JUHISED HOOLIKALT ALLES.

» Ettevaatust - siin nimetatud kasitsus- voi justeerimis-
seadmetest erinevate seadmete kasutamine voi teiste
meetodite rakendamine voib pohjustada ohtliku
kiirguse tekke.

> Moodteseade viljastatakse saksakeelse hoiatussildiga
(seadme jooniste lehekiiljel tahistatud numbriga 11):

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mW, 635 nm/650 nm
Laserkiirgus

Arge vaadake laserkiire sisse

Laseriklass 2

» Enne seadme kasutuselevéttu katke saksakeelne
hoiatussilt kaasasoleva eestikeelse kleebisega.

» Arge suunake laserkiirt inimeste ega loomade peale ja
drge vaadake ise laserkiire suunas. Mooteseade tekitab
standardi IEC 60825-1 kohasele laseri klassile 2 vastavat
laserkiirgust. Sellega voite pimestada teisi inimesi.

» Arge kasutage laserkiire nihtavust parandavaid prille
kaitseprillidena. Prillid muudavad laserkiire paremini
nahtavaks, kuid ei kaitse laserkiirguse eest.

» Arge kasutage laserkiire nihtavust parandavaid prille
paikseprillide ega kaitseprillidena mootorséidukit
juhtides. Laserkiire nahtavust parandavad prillid ei anna
téielikku kaitset UV-kiirguse eest ja vahendavad vérvide
eristamise voimet.
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» Laske mooteseadet parandada iiksnes vastava ala
asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii
tagate modteseadme ohutu t66.

» Arge lubage lastel laserméoteseadet kasutada
jarelevalveta. Lapsed vdivad teisi inimesi tahtmatult
pimestada.

» Arge kasutage mooteseadet plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub siittivaid vedelikke, gaase voi
tolmu. MoSteseadmes voivad tekkida sademed, mille
toimel voib tolm véi aur siittida.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus

Nouetekohane kasutus
Maooteseade on ette nahtud horisontaal- ja vertikaaljoonte
ning loodipunktide kindlakstegemiseks ja kontrollimiseks.

Maooteseade on ette nahtud kasutamiseks iiksnes sisetingi-
mustes.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekiiljel
toodud numbrid.

Laserjoon

Laserkiire véljumisava

Loodikiir

Automaatse nivelleerumise nait
Tooreziimi nait

Tooreziimi nupp

Lliti (sisse/valja)

Statiivi keere 1/4"

Patareikorpuse kaane lukustus
Patareikorpuse kaas

Laseri hoiatussilt

Statiiv*

Seinakinnitusrakis*

Alusplaadi surunupud
Seinakinnitusrakise alusplaat

Kruvi seinakinnitusrakise kinnitamiseks
Seinakinnitusrakise 1/4"-kruvi
Laserkiire nahtavust parandavad prillid*
19 Kaitsekott

*Tarnekomplekt ei sisalda koiki kasutusjuhendis olevatel joonistel
kujutatud v6i kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid.
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Ristjoonlaser PCL20
Automaatne loodimispiirkond

tildjuhul +4°
Nivelleerumisaeg ildjuhul 4s
Tootemperatuur +5°C...+40°C
Hoiutemperatuur -20°C...+70°C
Suhteline 6huniiskus max. 90 %
Laseriklass 2
Laseri tiiip

- Laserjoon 635nm, <2 mW
- Loodikiir 650 nm, <2 mW
Cg (laserjoon) 10
Statiivi keere 1/4"
Patareid 4x1,5VLR06 (AA)
Akud 4x1,2VHRO6 (AA)

T60aeg ca 40h

Kaal EPTA-Procedure 01/2003 jargi 0,5kg

Tehnilised andmed
Ristjoonlaser PCL20
Tootenumber 3603K082..
Toopiirkond kuni ca 10m
Loodimistapsus
- Laserjoon +0,5 mm/m
- Loodikiir (iiles) +0,5 mm/m
- Loodikiir (alla) +1 mm/m

Poorake tahelepanu oma mdéteseadme tootenumbrile, mootesead-
mete kaubanduslik tahistus vaib olla erinev.

Mddtmed (pikkus x laius x kérgus) 123x67 x110 mm

Poorake tahelepanu oma modteseadme tootenumbrile, médtesead-
mete kaubanduslik tahistus voib olla erinev.

Montaaz

Patareide paigaldamine/vahetamine

Maooteseadmes on soovitav kasutada leelis-mangaan-
patareisid voi akusid.

Patareikorpuse kaane 10 avamiseks vajutage lukustusele 9 ja
tommake patareikorpuse kaas lahti. Asetage patareid voi
akud kohale. Jalgige seejuures patareide diget polaarsust
vastavalt patareikorpuse kaane sisekiiljel toodud
stimbolitele.

Vahetage alati valja koik patareid voi akud lihekorraga.
Kasutage iksnes iihe tootja ja (ihesuguse mahtuvusega
patareisid voi akusid.

» Kui Te mooteseadet pikemat aega ei kasuta, votke
patareid v6i akud seadmest vilja. Patareid ja akud
voivad pikemal seismisel korrodeeruda voi iseeneslikult
tiihjeneda.

Kasutamine

Kasutuselevott

» Kaitske mooteseadet niiskuse ja otsese paikese-
kiirguse eest.

» Arge hoidke mooteseadet viga korgetel ja viga
madalatel temperatuuridel, samuti viltige
temperatuurikéikumisi. Arge jatke seadet niiteks
pikemaks ajaks autosse. Suuremate
temperatuurikéikumiste korral laske mooteseadmel enne
kasutuselevottu keskkonna temperatuuriga kohaneda.

> Kaitske mooteseadet tugevate lookide ja kukkumiste
eest. Seadme kahjustamise tagajarjel voivad modtmised
muutuda ebatdpseteks. Seadme kontrollimiseks parast
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tugevat [66ki voi kukkumist vorrelge laserjoont voi
loodikiiri méne kindla horisontaalse véi vertikaalse
vordlusjoonega voi kontrollitud loodipunktidega.

» Transportimisel liilitage mééteseade vilja. Pendliiiksus
voib seadme tugeval rappumisel kahjustuda ja seetéttu
lukustub see valjaliilitamisel.

Sisse-/valjaliilitus

Seadme sisseliilitamiseks liikake lliti (sisse/vélja) 7

asendisse ,,On“. Mooteseade saadab kohe parast

sisseliilitamist vélja kaks laserjoont 1.

» Arge suunake laserkiirt inimeste ega loomade peale
ning drge vaadake laserkiire sisse ka mitte suurema
vahemaa tagant.

Mooteseadme véljaliilitamiseks likake liiliti (sisse/valja) 7

asendisse ,,Off“. Valjaliilitumisel lukustub pendliiiksus.

» Arge jitke sisseliilitatud seadet jirelevalveta ja liili-
tage seade pdrast kasutamist vilja. Laserkiir voib teisi
inimesi pimestada.

Kasutusviisid (vt jooniseid A - E)

Parast sisseliilitamist on mooteseade automaatse
loodimisega ristjoonreziimis.

Tooreziimi vahetamiseks vajutage tooreziimi nupule ,Mode*
6 seni, kuni soovitud toéreziimi ndit 5 siittib.

Valida saab jargmiste tooreziimide vahel:

Automaatse loodimisega ristjoonreZiim
(vt joonist A): Modteseade tekitab tihe
(roheline) horisontaalse ja iihe vertikaalse laserjoone, mille
nivelleerumise (le toimub jarelevalve.
@ Automaatse loodimisega horisontaalreziim
(vt joonist B): MoGteseade tekitab horisontaalse
(roheline) laserjoone, mille nivelleerumise ile toimub
jarelevalve.

Automaatse loodimisega vertikaalreziim
(vt joonist C): Mooteseade tekitab vertikaalse

(roheline) laserjoone, mille nivelleerumise (le toimub
jarelevalve.

Automaatse loodimisega loodikiir
(vt joonist D): Modteseade tekitab kaks
(roheline) loodikiirt vertikaalselt iiles ja alla, mille
nivelleerumise {le toimub jarelevalve.
lima automaatse loodimiseta ristjoonreziim
(vt joonist E): Madteseade tekitab kaks ristuvat
laserjoont, mida saab vabalt joondada ja mis ei
kulge teineteise suhtes tingimata vertikaalselt.

(punane/
roheline)

Automaatne loodimine

Automaatne nivelleerumine (vt jooniseid F - G)

Asetage moodteseade horisontaalsele, stabiilsele pinnale,
kinnitage see seinakinnitusrakisele 13 voi statiivile 12.

Valige automaatse loodimisega tooreziim.

—
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Pérast sisseliilitamist ihtlustab automaatse loodimise
funktsioon korvalekalded automaatse loodimise vahemikus
+4° automaatselt. Nivelleerumine on [dppenud, kui
laserjooned voi loodikiired enam ei liigu. Aktuaalse tooreziimi
ndit 5 poleb rohelise tulega.

Kui automaatne loodimine ei ole véimalik, nditeks kuna
modteseadme pind kaldub horisontaalist kdrvale rohkem kui
4°, siittib automaatse loodimise nait 4 punase tulega ja laser
lilitub automaatselt vélja. Sellisel juhul asetage seade hori-
sontaalasendisse ja oodake dra seadme automaatne
loodimine. Niipea kui mddteseade on taas automaatse
loodimise vahemikus +4°, siittib ndit 5 rohelise tulega ja laser
lilitub sisse.

Valjaspool automaatse loodimise vahemikku +4° ei ole
automaatse loodimise kasutamine véimalik, kuna ei ole
tagatud, et laserjooned kulgevad teineteise suhtes tdisnurga
all.

Rappumise voi asendi muutumise korral t66 ajal nivelleerub
seade automaatselt uuesti. Vigade valtimiseks kontrollige
parast uut nivelleerumist laserjoonte véi loodikiirte asendit
vordluspunktide suhtes.

Tootamine ilma automaatse loodimiseta

Kui automaatse loodimise funktsioon on valja lilitatud, saate
seadet hoida vabalt kdes voi asetada diagonaalsele pinnale.
Kaks laserjoont ei pruugi kulgeda teineteise suhtes
vertikaalselt.

Toojuhised

Too statiiviga (vt joonist H)

Statiiv 12 on stabiilne, reguleeritava kdrgusega alus. Asetage
modteseade nii, et statiivi ihenduskoht 8 jadb kohakuti
statiivi 1/4"-keermega ja kruvige see statiivi lukustuskruviga
kinni.

To66 seinakinnitusrakisega (lisatarvik)

Seinakinnitusrakisega 13 saate modteseadet mis tahes
korgusele kindlalt kinnitada.

Seinakinnitusrakise montaaz (vt joonist |): Seinale
kinnitamiseks tuleb alusplaat 15 lahti tommata. Vajutage
alusplaadi molemal kiiljel olevatele nuppudele 14 (a),
tommake alusplaat lahti (b), likake seda kergelt alla ja laske
kohale fikseeruda (c).

Mooteseadme karguse reguleerimiseks saab alusplaati 15
6 cm vorra iiles voi alla liikata. Selleks vajutage alusplaadi
molemal kiiljel olevatele nuppudele 14, likake alusplaat
soovitud korgusele ja laske sel uuesti kohale fikseeruda.
Seinakinnitusrakise skaala aitab korgust valja reguleerida.

Seinakinnitusrakise kinnitamine (vt joonist J): Kinnitage
seinakinnitusrakis 13, mille alusplaat 15 on lahti tdmmatud,
voimalikult vertikaalselt seina kiilge. Fikseerige see
paigastnihkumise vastu nditeks kahe kinnituskruviga 16
(standardsed). Keerake seinakinnitusrakise 1/4"-kruvi 17
modteseadme statiivi keermesse 8.

Kasutamine lauastatiivina (vt joonist K): Loodikiire
tooreziimis saab alumise loodikiire 3 nahtavust parandada
sellega, et mooteseadet ei asetata mitte otse alusele, vaid
kokkupandud seinakinnitusrakisele 13.
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Selleks asetage seinakinnitusrakis voimalikult horisontaalselt
stabiilsele lihetasasele aluspinnale. Vajutage alusplaadi 15
nuppudele 14 (a). Liikake alusplaat Iopuni kuni
seinakinnitusrakise iilemise otsani (b). Keerake alusplaat alla
(c). Keerake seinakinnitusrakise 1/4"-kruvi 17 mooteseadme
statiivi keermesse 8. Seejarel laske alusplaadil
seinakinnitusrakises kohale fikseeruda.

Keerake monteeritud modteseadet nii, et alumine loodikiir 3 on
suunatud vabalt alla. Vajaduse korral tommake alusplaati pisut

lahti, et 1/4"-kruvi 17 modteseadme joondamiseks vabastada.

Laserkiire nahtavust parandavad prillid (lisatarvik)
Laserkiire nahtavust parandavad prillid elimineerivad
imbritseva valguse. Tanu sellele votab silm laserkiire punast
valgust paremini vastu.

» Arge kasutage laserkiire nihtavust parandavaid prille
kaitseprillidena. Prillid muudavad laserkiire paremini
nahtavaks, kuid ei kaitse laserkiirguse eest.

» Arge kasutage laserkiire nihtavust parandavaid prille
paikseprillide ega kaitseprillidena mootorséidukit
juhtides. Laserkiire nahtavust parandavad prillid ei anna
téielikku kaitset UV-kiirguse eest ja vahendavad vérvide
eristamise voimet.

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

Hoidke ja transportige seadet iksnes komplekti kuuluvas
kaitsekotis.

Hoidke méoteseade alati puhas.

Arge kastke médteseadet vette ega teistesse vedelikesse.
Piihkige seade puhtaks niiske, pehme lapiga. Arge kasutage
puhastusvahendeid ega lahusteid.

Puhastage regulaarselt laseri valjumisava imber olevat pinda
jaeemaldage ebemed.

Maooteseade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade
sellest hoolimata rikki laheb, tuleb see lasta parandada
Boschi elektriliste todriistade volitatud remonditddkojas.
Arge avage mdGteseadet ise.

Jareleparimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel
ndidake kindlasti dra seadme andmesildil olev 10-kohaline
tootenumber.

Parandustookotta toimetamisel asetage seade kaitsekotti 19.

Miiiigijargne teenindus ja ndustamine
Miitigiesindajad annavad vastused toote paranduse ja
hooldusega ning varuosadega seotud kiisimustele. Joonised
jalisateabe varuosade kohta leiate ka veebiaadressilt:
www.bosch-pt.com

Boschi miiiigiesindajad ndustavad Teid toodete ja lisa-
tarvikute ostmise, kasutamise ja seadistamisega seotud
kiisimustes.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste kasitdoriistade remont ja hooldus
Parnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: +372(0679) 1122

Faks: +372(0679) 1129

e

Kasutuskolbmatuks muutunud seadmete kiitlus

Maooteseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnasaastlikult ringlusse votta.

Arge kaidelge mdbteseadmeid ja akusid/patareisid koos
olmejaatmetega!

Uksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile
2002/96/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jddtmete kohta ja
vastavalt direktiivile 2006/66/EU tuleb
kasutusressursi ammendanud
mooteseadmed ja defektsed voi
kasutusressursi ammendanud akud/
patareid eraldi kokku koguda ja
keskkonnasaastlikult korduskasutada.

Tootja jatab endale Giguse muudatuste tegemiseks.

LatviesSu

Drosibas noteikumi

Lai varétu drosi un netraucéti stradat ar
mérinstrumentu, ripigiizlasiet un ievérojiet
visus Seit sniegtos noradijumus. Sekojiet, lai
bridinosas uzlimes uz mérinstrumenta biitu
labi salasamas. PEC IZLASISANAS SAGLA-
BAJIET $0S NORADIJUMUS.

»> levéribai! Veicot citas, neka lietoSanas pamaciba ap-
rakstitas apkalposanas vai regulésanas operacijas vai
rikojoties ar mérinstrumentu lietoSanas pamaciba ne-
paredzéta veida, lietotajs var sanemt veselibai kaitigu
starojuma devu.

» Mérinstruments tiek piegadats ar bridinosu uzlimi
vacu valoda (grafiskaja lappusé aplikojamaja
kopsalikuma ziméjuma ta ir apziméta ar numuru 11).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mW, 635 nm/650 nm
Lazera starojums

Neskatieties lazera stara

2. klases lazera starojums

» Uzsakot lietoSanu, parliméjiet pari vacu tekstam kopa
ar mérinstrumentu piegadato bridinoSo uzlimi jiisu
valsts valoda.

> Nevérsiet lazera staru citu personu vai majdzivnieku
virziena un neskatieties lazera stara. Sis mérinstru-
ments izstrada 2. klases lazera starojumu atbilstosi stan-
dartam [EC 60825-1. Ar to var nejausi apZilbinat citas
personas.

> Nelietojiet lazera skatbrilles ka aizsargbrilles. Lazera
skatbrilles kalpo, lai uzlabotu lazera stara redzamibu, tacu
tas nespéj pasargat no lazera starojuma.

> Nelietojiet lazera skatbrilles ka saulesbrilles un ka
aizsargbrilles, vadot satiksmes lidzeklus. Lazera
skatbrilles nenodrosina pilnvértigu redzes aizsardzibu no
ultravioleta starojuma, tacu pasliktina krasu iz8kirtspéju.
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» Nodrosiniet, lai mérinstrumentu remontétu tikai
kvalificéts specialists, nomainai izmantojot vienigi
originalas rezerves dalas. Tas |aus saglabat vajadzigo
darba drosibas limeni, stradajot ar mérinstrumentu.

» Nelaujiet bérniem lietot lazera mérinstrumentu bez uz-
raudzibas. Vini var nejausi apZilbinat citas personas.

» Nestradajiet ar mérinstrumentu spradzienbistamas
vietas, kur atrodas viegli degosi Skidrumi, gazes vai
putekli. Mérinstrumenta var rasties dzirksteles, kas var
izraisit puteklu vai tvaiku aizdeg$anos.

Izstradajuma un ta darbibas apraksts

Pielietojums

Mérinstruments ir paredzéts horizontalu un vertikalu liniju, ka
ari projekcijas punktu iezimés$anai un parbaudei.
Mérinstruments ir paredzéts darbam vienigi slégtas telpas.

Attelotas sastavdalas

Attéloto sastavdalu numeracija sakrit ar numuriem

meérinstrumenta attéla, kas sniegts grafiskaja lappusé.
1 Lazera stara projicéta linija

Lazera stara izvadluka

Vertikalais stars

Automatiskas izlidzinasanas indikators

Darba rezima indikatori

Taustin$ darba rezima parslégsanai

leslédzéjs

1/4" vitne stiprinasanai uz stativa

Baterijas nodalijuma vacina fiksators

Bateriju nodalijuma vacing

11 Bridino$a uzlime

12 Stativs*

13 Turétajs stiprinadanai pie sienas*

14 Taustini starpplaksnes atbrivo$anai

15 Sienas turétaja starpplaksne

16 Skriive sienas turétaja stiprinasanai

17 Sienas turétaja 1/4" skrive

18 Lazeraskatbrilles*

19 Aizsargsoma

* Attélotie vai aprakstitie piederumi neietilpst standarta piegades
komplekta.
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Krustliniju lazeram PCL20
Pasizlidzinasanas diapazons, tipiska
vértiba +4°
Pasizlidzinasanas laiks, tipiska
vértiba 4s
Darba temperatiira +5°C...+40°C
Uzglabasanas temperatira -20°C...+70°C
Maks. relativais gaisa mitrums 90 %
Lazeraklase 2
Lazera starojuma vilna garums
- Linijas projicéjosiem stariem 635nm, <2 mW
- Vertikalajiem stariem 650 nm, <2 mW
Cg (linijas projicéjosiem stariem) 10
Vitne stiprinasanai uz stativa 1/4"
Baterijas 4x1,5VLRO6 (AA)
Akumulatori 4x1,2VHROG (AA)
Darbibas laiks, apt. 40 st.
Svars athilstosi EPTA-Procedure
01/2003 0,5kg
lzméri
(garums x platums x augstums) 123x67 x110 mm

Liidzam vadities péc izstradajuma numura, kas atrodams uz mérinstru-
menta markéjuma plaksnites, jo ta tirdzniecibas apziméjums var
mainities.

Krustliniju lazeram PCL20
Izstradajuma numurs 3603K082..
Darbibas talums lidz apt. 10m
Izlidzinasanas precizitate
- Lazera stara projicétajai linijai +0,5 mm/m
- Vertikalajam staram

(augSupvirziena) +0,5 mm/m
- Vertikalajam staram (lejupvirziena) +1mm/m

Ludzam vadities péc izstradajuma numura, kas atrodams uz mérinstru-
menta markéjuma plaksnites, jo ta tirdzniecibas apziméjums var
mainities.

Montaza

Bateriju ievietoSana/nomaina

Meérinstrumenta darbina$anai ieteicams izmantot sarma-

mangana baterijas vai akumulatorus.

Lai atvértu bateriju nodalijuma vacinu 10, nospiediet

fiksatoru 9 un paceliet vacinu. levietojiet bateriju nodalijuma
baterijas vai akumulatorus. levérojiet pareizu pievienosanas
polaritati, kas attélota bateriju nodalijuma vacina iekSpusé.

Vienmér vienlaicigi nomainiet visas baterijas vai akumulato-

rus. lzmantojiet tikai vienadas ietilpibas baterijas vai akumula-

torus, kas pagatavoti viena razotajfirma.

» Jameérinstruments ilgaku laiku netiek lietots, iznemiet
no ta baterijas vai akumulatorus. ligstosi uzglabajot
meérinstrumentu, taja ievietotas baterijas vai akumulatori
var korodét un izladéties.

Lietosana

Uzsakot lietosanu

> Sargajiet mérinstrumentu no mitruma un saules staru
tiesas iedarbibas.

» Nepaklaujiet instrumentu loti augstas vai loti zemas
temperatiiras iedarbibai un straujam temperatiiras
izmainam. Pieméram, neatstajiet mérinstrumentu uz ilgaku
laiku automasina. Pie straujam temperatiras izmainam
vispirms nogaidiet, idz izlidzinas temperatiras starpiba, un
tikai péc tam uzsaciet mérinstrumenta lietosanu.
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» Nepielaujiet stipru triecienu iedarbosanos uz
mérinstrumentu vai ta kri§anu. Bojajumi mérinstrumenta
var nelabveligi ietekmét ta darbibas precizitati. Péc stipra
trieciena pa mérinstrumentu vai ta krisanas parbaudiet
mérinstrumenta precizitati, savietojot lazera staru projicétas
[inijas un vertikalos starus ar kadu zinamu horizontalu vai
vertikalu atskaites liniju vai projekcijas punktu.

» Transportésanas laika izsléedziet mérinstrumentu.
Izslédzot mérinstrumentu, tiek fikséts ta svarsta mezgls,
kas pretéja gadijuma var tikt bojats strauju kustibu dé|.

leslégsana un izslégSana

Lai ieslégtu mérinstrumentu, parvietojiet ta iesledzéju 7

stavoklr ,On“. Talit péc ieslégSanas mérinstruments izstaro

lazera starus, kas projicé divas krustiskas linijas 1.

» Nevérsiet lazera staru citu personu vai majdzivnieku
virziena un neskatieties lazera stara pat no liela
attaluma.

Lai izslégtu mérinstrumentu, parvietojiet ieslédzeju 7

stavokli ,,Off“. Izsledzot mérinstrumentu, tiek fikséts ta
svarsta mezgls.

> Neatstajiet ieslégtu mérinstrumentu bez uzraudzibas
un péc lietosanas to izslédziet. Lazera stars var
apzilbinat citas tuvuma eso$as personas.

Darba rezimi (skatit attélus A - E)
Péc ieslégSanas mérinstruments darbojas krustliniju rezima
ar automatisku pasizlidzinasanos.

Lai izmainitu mérinstrumenta darba rezimu, turiet nospiestu
darba rezima parslégsanas taustinu ,Mode* 6, lidz tiek
izgaismots attiecigais darba rezima indikators 5, paradot
vélamo darba rezimu.

Lietotajs var izvéléties $adus darba rezimus.

Indika-  DarbareZzims

tors

@ Krustliniju reZims ar automatisku pasizlidzi-
nasanos (attéls A): Mérinstrumenta veidotie

(zals) lazera stari projicé horizontalu un vertikalu liniju,

kuru izlidzinajums tiek kontroléts.
Horizontalais reZims ar automatisku pasiz-
lidzinasanos (attéls B): Mérinstrumenta
(zald) veidotais lazera stars projicé horizontalu liniju,
kuras izlidzinajums tiek kontroléts.
Vertikalais rezims ar automatisku pasizlidzi-
nasanos (attéls C): Mérinstrumenta veidotais
(zal8) lazera stars projicé vertikalu liniju, kuras
izlidzinajums tiek kontroléts.
Vertikalo staru reZzims ar automatisku pasiz-
lidzinaganos (attéls D): Mérinstruments veido
(zal8) divus vertikalus lazera starus, kas vérsti augSup
un lejup un kuru izlidzinajums tiek kontroléts.

Krustliniju reZzims bez automatiskas pasiz-

lidzinasanas (attéls E): Mérinstrumenta
veidotie lazera stari projicé divas krustiskas
[inijas, kuru virziens ir brivimainams un kuras var
(sarkans/ nebit savstarpéji stingri perpendikularas.
zald)

Automatiska pasizlidzinasanas
Darbs ar automatisko pasizlidzinasanos (attéli F - G)

Novietojiet mérinstrumentu uz limeniskas, stingras virsmas,
iestipriniet to sienas turétaja 13 vai nostipriniet uz stativa 12.

Parslédziet mérinstrumentu darbam viena no rezimiem ar
automatisko pasizlidzinasanos.

Péc mérinstrumenta ieslégsanas ta pasizlidzinasanas sistema
automatiski kompenseé nolieci pasizlidzinasanas diapazona
robeZas, kas ir +£4°. Pasizlidzinasanas ir pabeigta, ja lazera
staru projicétas linijas vai vertikalie lazera stari vairs
neparvietojas. Lidz ar to attiecigais darba rezima indikators 5
iedegas zala krasa.

Ja automatiska pasizlidzinaSanas nav iespéjama, pieméram,
tad, ja noliece virsmai, uz kuras ir novietots mérinstruments,
parsniedz 4° no limeniska stavokla, automatiskas
izlidzinaSanas indikators 4 iedegas sarkana krasa un lazera
stari automatiski izslédzas. Sada gadijuma novietojiet
meérinstrumentu limeniski un nogaidiet, lidz beidzas
pasizlidzinasanas process. Ja mérinstrumenta noliece
atrodas pasizlidzinasanas diapazona robezas, kas ir +4°,
attiecigais darba rezima indikators 5 iedegas zala krasa un
lazera stari ieslédzas.

Arpus pasizlidzinaanas diapazona robezam, kas ir £4°,
darbs ar mérinstrumentu pasizlidzinasanas rezima nav
iespéjams, jo var netikt nodrosinats savstarpéji taisns lenkis
starp lazera staru projicétajam linijam.

Jamerinstruments ir sanémis triecienu vai ir izmainijies ta
stavoklis, automatiski sak darboties pasizlidzinasanas
funkcija, kompenséjot stavokla izmainas. Tomer, lai izvairitos
no kladam, péc mérinstrumenta atkartotas pasizlidzinasanas
lazera staru projicéto liniju vai vertikalo staru stavoklis
japarbauda, savietojot ar kadu zinamu atskaites liniju vai
projekcijas punktu.

Darbs bez automatiskas pasizlidzinasanas

Jairizslegta automatiska pasizlidzinasanas, mérinstrumentu
var darbinat, turot roka vai novietojot uz piemeérotas virsmas,
$4da gadijuma abas lazera staru projicétas linijas vairs var
nebut savstarpéji stingri perpendikularas.

Noradijumi darbam

Darbs ar stativu (attéls H)

Stativs 12 ir ierice ar reguléjamu augstumu mérinstrumenta
stabilai nostiprinasanai. Novietojiet mérinstrumentu uz
stativa ta, lai ta vitne 8 atrastos pret stativa 1/4" skrivi, un ar
to stingri pieskravéjiet mérinstrumentu pie stativa.

Darbs ar turétaju stiprinasanai pie sienas (papildpiederums)
Izmantojot turétaju stiprinasanai pie sienas 13,
mérinstrumentu var dro$i nostiprinat jebkura vajadzigaja
augstuma.

Sienas turétaja montaza (attéls |): Lai turétaju piestiprinatu
pie sienas, vispirms jaatliec augéup starpplaksne 15. Sim
nolukam nospiediet taustinus 14 starpplaksnes abas pusés
(a), atlieciet starpplaksni (b), tad nedaudz pabidiet to lejup
un laujiet fikséties (c).

Lai bitu iespéjams regulét mérinstrumenta augstumu,
starpplaksni 15 var parbidit augSup un lejup 6 cm robezas.

1609929R08((26.7.11)

Bosch Power Tools




é OBJ_BUCH-784-005.book Page 47 Tuesday, July 26,2011 9:49 AM

Sim noliikam nospiediet taustinus 14 starpplaksnes abas
puses, parvietojiet starpplaksni vélamaja augstuma un laujiet
tai fikséties. Velama augstuma iestadisanu atvieglo sienas
turétaja mala izveidota skala.

Sienas turétaja nostiprinasana (attéls J): Nostipriniet
sienas turétaju 13 ar atliektu starpplaksni 15 uz sienas
iespéjami vertikala stavokli. Lai novérstu sienas turétaja
izslidésanu, stingri to fikséjiet, pieméram, ar divam skrivém
16 (ko variegadaties tirdzniecibas vietas). leskrivéjiet sienas
turétaja 1/4" skrivi 17 mérinstrumenta vitné 8, kas
paredzeéta ta stiprinasanai uz stativa.

Izmantosana galda stativa vieta (attéls K):
Mérinstrumentam darbojoties vertikalo staru rezima,
apakséja vertikala stara 3 redzamiba ir labaka, ja
meérinstruments netiek tieSi novietots uz kadas virsmas, bet
gan uz sienas turétaja 13, kura starpplaksne ir nolaista lejup.
Novietojiet sienas turétaju iesp&jami limeniska stavokli uz
stingra, lidzena pamata. Nospiediet taustinus 14
starpplaksnes 15 abas puseés (a). Lidz galam parbidiet
starpplaksni virziena uz sienas turétaja augséjo galu (b).
Nolieciet starpplaksni lejup (c). leskrivéjiet sienas turétaja
1/4" skriivi 17 mérinstrumenta vitné 8, kas paredzéta ta
stiprinasanai uz stativa. Tad laujiet starpplaksnei fikséties
sienas turétaja.

Pagrieziet nostiprinato mérinstrumentu ta, lai apakséjais
vertikalais stars 3 tiktu netraucéti izstarots lejup. Vajadzibas
gadijuma nedaudz atlieciet starpplaksni augsup, lai
atskrivetu 1/4" skravi 17, izlidzinot mérinstrumentu.

Lazera skatbrilles (papildpiederums)

Lazera skatbrillem piemit ipasiba aizturét apkartéjo gaismu,

ka rezultata lazera sarkana gaisma liekas spilgtaka.

> Nelietojiet lazera skatbrilles ka aizsargbrilles. Lazera
skatbrilles kalpo, lai uzlabotu lazera stara redzamibu, tacu
tas nespéj pasargat no lazera starojuma.

> Nelietojiet lazera skatbrilles ka saulesbrilles un ka
aizsargbrilles, vadot satiksmes lidzeklus. Lazera
skatbrilles nenodrosina pilnvértigu redzes aizsardzibu no
ultravioleta starojuma, tacu pasliktina krasu izkirtspéju.

Apkalposana un apkope

Apkalposana un tiriSana

Uzglabasanas un transportésanas laika ievietojiet
mérinstrumentu kopa ar to piegadataja aizsargsoma.
Uzturiet mérinstrumentu tiru.

Neiegremdeéjiet mérinstrumentu adeni vai citos Skidrumos.
Apslaukiet izstradajumu ar mitru, mikstu lupatinu. Nelietojiet
apkopei kimiski aktivus tiridanas lidzek|us vai organiskos
Regulari unipasi ripigi tiriet lazera stara izvadliiku virsmas un
sekojiet, lai uz tam neveidotos nosédumi.

Ja, neraugoties uz augsto izgatavo$anas kvalitati un riipigo
pécrazosanas parbaudi, mérinstruments tomér sabojajas, tas
jaremonté Bosch pilnvarota elektroinstrumentu remonta
darbnica. Neatveriet mérinstrumentu saviem spékiem.

e
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Pieprasot konsultacijas un nomainot rezerves dalas, ludzam
noteikti noradit 10 zimju izstradajuma numuru, kas atrodams
uz mérinstrumenta markéjuma plaksnites.

Nosutot merinstrumentu remontam, ievietojiet to aizsarg-
soma 19.

Tehniska apkalposana un konsultacijas klientiem

Klientu apkalpo$anas dienests atbildés uz Jisu jautajumiem
par izstradajumu remontu un apkalposanu, ka ari par to
rezerves dalam. Kopsalikuma attélus un informaciju par
rezerves dalam var atrast ar interneta vietné:
www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultaciju grupa centisies Jums palidzét
vislabakaja veida, atbildot uz jautajumiem par izstradajumu
un to piederumu iegadi, lietosanu un regulésanu.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavasiela 120 S

LV-1021 Riga

Talr.: +37167 146262

Telefakss: + 37167 146263

E-pasts: service-pt@Iv.bosch.com

Atbrivosanas no nolietotajiem izstradajumiem

Nolietotie mérinstrumenti, to piederumi un iesainojuma
materiali japarstrada apkartéjai videi nekaitiga veida.
Neizmetiet nolietotos mérinstrumentus un akumulatorus vai
baterijas sadzives atkritumu tvertné!

Tikai ES valstim

Atbilstosi Eiropas Savienibas direktivai
2002/96/EK, lietosanai nederigie
meérinstrumenti, ka ari, atbilstosi direktivai
2006/66/EK, bojatie vai nolietotie
akumulatori un baterijas jasavac atseviski
un janogada otrreizéjai parstradei
apkartéjai videi nekaitiga veida.

Tiesibas uz izmainam tiek saglabatas.

Lietuviskai

Saugos nuorodos

Kad su matavimo prietaisu dirbtuméte
nepavojingai ir saugiai, perskaitykite visas
nuorodas ir jy laikykités. Pasiripinkite, kad
ispéjamieji Zenklai ant matavimo prietaiso
visada biity jskaitomi. ISSAUGOKITE SI1A
INSTRUKCIJA.
> Atsargiai - jei naudojami kitokie nei ¢ia aprasyti
valdymo ar justavimo jrenginiai arba taikomi kitokie
metodai, spinduliavimas gali biiti pavojingas.
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» Matavimo prietaisas tiekiamas su jspéjamaisiais
Zenklais vokieciy kalba (matavimo prietaiso schemoje
paZyméta numeriu 11).

IEC 60825-1: 2007-03, <2 mW, 635 nm/650 nm
Lazerinis spinduliavimas

nezidrékite j spindulj

Lazerio klasé 2

» Pries$ pirmajj naudojima uzklijuokite ant jo komplekte
esantj lipduka su tekstu jiisy Salies kalba.

» Nenukreipkite lazerio spindulio j Zmones ar gyvanus ir
patys neziiirékite j lazerio spindulj. Sis matavimo
prietaisas skleidzia 2-osios lazerio klasés pagal
IEC 60825-1 lazerinius spindulius. Lazeriniais spinduliais
galite apakinti kitus Zmones.

» Nenaudokite lazerio matymo akiniy kaip apsauginiy
akiniu. Specialis lazerio matymo akiniai padeda geriau
matyti lazerio spindulj, taCiau jokiu bidu néra skirti
apsaugai nuo lazerio spinduliy poveikio.

» Nenaudokite lazerio matymo akiniy vietoje apsauginiy
akiniy nuo saulés ir nedévékite vairuodami. Lazerio
matymo akiniai tinkamai neapsaugo nuo ultravioletiniy
spinduliy ir apsunkina spalvy matyma.

» Matavimo prietaisa taisyti turi tik kvalifikuoti meistrai
ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip bus
garantuota, kad matavimo prietaisas isliks saugus naudoti.

» Saugokite, kad vaikai be suaugusiujy prieziiiros
nenaudoty lazerinio matavimo prietaiso. Jie gali netycia
apakinti Zmones.

» Nedirbkite su matavimo prietaisu sprogioje aplinkoje,
kurioje yra degiy skysciu, dujy ar dulkiy. Matavimo
prietaisui kibirkS¢iuojant, nuo kibirks¢iy gali uzsidegti
dulkés arba susikaupe garai.

Gaminio ir techniniy duomeny aprasas

Prietaiso paskirtis

Prietaisas skirtas horizontalioms ir vertikalioms linijoms
nustatyti ir patikrinti bei statmens taSkams pazyméti.
Matavimo prietaisas pritaikytas naudoti tik uzdarose
patalpose.

Pavaizduoti prietaiso elementai
Pavaizduoty sudedamuyjy daliy numeriai atitinka matavimo
prietaiso schemos numerius.
1 Lazerio linija
2 Lazerio spindulio i$éjimo anga
3 Lotavimo spindulys
4 Automatinio niveliavimo indikatorius
5 Veikimo reZimo indikatorius
6 Veikimo rezimy mygtukas
7 Jjungimo-isjungimo jungiklis
8 Sriegis prietaisui prie stovo tvirtinti 1/4"
9 Baterijy skyriaus dangtelio fiksatorius
10 Baterijy skyriaus dangtelis
11 |spéjamasis lazerio spindulio Zenklas

12 Stovas*

13 Sieninis laikiklis*

14 Tvirtinimo plokstelés mygtukai

15 Sieninio laikiklio tvirtinimo plokstelé

16 Sieninio laikiklio tvirtinamasis varztas

17 1/4"sieninio laikiklio varztas

18 Akiniai lazeriui matyti*

19 Apsauginis krepsys

* Pavaizduota ar aprasyta papildoma jranga j standartinj
komplekta nejeina.

Techniniai duomenys

KryZminiuy linijy lazerinis nivelyras

Gaminio numeris 3603 K08 2..
Veikimo nuotolis iki mazdaug 10m
Niveliavimo tikslumas
- Lazerio linija +0,5 mm/m
- Vertikalus lazerio spindulys

(nukreiptas aukstyn) +0,5 mm/m
- Vertikalus lazerio spindulys

(nukreiptas zemyn) +1mm/m
Savaiminio issilyginimo diapazonas
tipiniu atveju +4°

Horizonto suradimo laikas tipiniu
atveju 4s

Darbiné temperatira +5°C...+40°C
Sandéliavimo temperatira -20°C...+70°C
Maks. santykinis oro drégnis 90 %
Lazerio klasé 2
Lazerio tipas

- Lazerio linija 635nm, <2 mW
- Vertikalus lazerio spindulys 650 nm, <2 mW
Cg (lazerio linija) 10
Sriegis prietaisui prie stovo tvirtinti 1/4"
Baterijos 4x1,5VLRO6 (AA)
Akumuliatoriai 4x1,2 VHROG6 (AA)
Veikimo laikas apie 40 val.
Svoris pagal ,EPTA-Procedure

01/2003* 0,5kg
Matmenys (ilgis x plotis x aukstis) 123x67 x 110 mm

Atkreipkite démes; j jisy matavimo prietaiso gaminio numerj, nes
atskiry matavimo prietaisy modeliy pavadinimai gali skirtis.

Montavimas

Baterijy jdéjimas ir keitimas

Matavimo prietaisg patariama naudoti su Sarminémis
mangano baterijomis arba akumuliatoriais.

Norédami atidaryti baterijy skyriaus dangtelj/ 10,
paspauskite fiksatoriy 9ir atlenkite baterijy skyriaus dangtelj.
|dékite baterijas arakumuliatorius. Jdédami baterijas
atkreipkite démesj j baterijy skyriaus dangtelio vidinéje
puséje nurodytus baterijy polius.
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Visada kartu pakeiskite visas baterijas ar akumuliatorius.
Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos baterijas ar
akumuliatorius.

» Jei matavimo prietaiso ilgesnj laika nenaudosite,
iSimkite i$ jo baterijas ar akumuliatorius. ligiau
sandéliuojamos baterijos ir akumuliatoriai dél korozijos
gali pradéti irti ir savaime i$sikrauti.

Naudojimas

Parengimas naudoti

» Saugokite matavimo prietaisa nuo drégmés ir
tiesioginio saulés spinduliy poveikio.

> Saugokite prietaisa nuo aukstos temperatiiros ir
temperatiiros svyravimu. Pvz., nepalikite jo ilga laika
automobilyje. Esant dideliems temperataros pokyciams,
prie$ naudodami prietaisa leiskite jo temperatirai susivie-
nodinti su aplinkos temperatira.

» Saugokite, kad prietaisas nenukristy ir nebiity
sutrenkiamas. PaZeidus prietaisg gali bati pakenkiama
tikslumui. Prietaisui nukritus arba jj sutrenkus, patikrinkite
lazerio linijas ir vertikalius lazerio spindulius su Zinoma
horizontalia ar vertikalia atskaitos linija arba patikrintais
statmens taskais.

» Jei matavimo prietaisa norite transportuoti, ji
iSjunkite. Prietaisg iSjungus Svytavimo mazgas
uzblokuojamas, nes prietaisui labai judant neuzblokuotas
mazgas gali biti pazeidziamas.

|jungimas ir iSjungimas

Norédami matavimo prietaisa jjungti, jjungimo-i$jungimo

jungiklj 7 pastumkite j padétj ,,On“. Matavimo prietaisa

jjungus, iskart siunc¢iamos dvi lazerio linijos 1.

» Nenukreipkite lazerio spindulio j kitus asmenis ar
gyviinus ir neziareékite j lazerio spindulj patys, net ir
biidami atokiau nuo prietaiso.

Norédami matavimo prietaisa i§jungti, jjungimo-iSjungimo

jungiklj 7 pastumkite j padét; ,,Off“. Prietaisa i$jungus

Svytavimo mazgas uzblokuojamas.

» Nepalikite jjungto matavimo prietaiso be prieZiiiros, o
baige su prietaisu dirbti, jj iSjunkite. Lazerio spindulys
gali apakinti kitus Zmones.

Veikimo rezimai (Zr. pav. A - E)

Prietaisa jjungus jis pradeda veikti kryzminiy linijy reZimu su

automatiniu niveliavimu.

Norédami pakeisti veikimo reZima, spauskite veikimo rezimy
mygtuka,,Mode* 6, kol uzsideges atitinkamas veikimo rezimy
indikatorius 5 parodys norima rezima.

Galima pasirinkti vieng i$ Siy veikimo rezimy:

Indika- Veikimo rezimas

torius

KryZminiy linijy reZzimas su automatiniu
niveliavimu (Zr. pav. A): Matavimo prietaisas

(zalias) sukuria horizontalig ir vertikalig lazerio linija,

kuriy niveliavimas yra kontroliuojamas.

—
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Indika- Veikimo rezimas

torius

@ Horizontalusis reZimas su automatiniu
niveliavimu (Zidr. pav. B): Matavimo prietaisas

(zalias) sukuria horizontalia linija, kurios niveliavimas

yra kontroliuojamas.

Vertikalusis reZimas su automatiniu nivelia-
vimu (Zidr. pav. C): Matavimo prietaisas
sukuria vertikalig linija, kurios niveliavimas yra
kontroliuojamas.

Vertikalus lazerio spindulys su automatiniu
niveliavimu (Zidr. pav. D): Matavimo prietaisas
) sukuria du vertikalius, statmenus, j virSy ir j
apacia nukreiptus spindulius, kuriy nivelia-
vimas yra kontroliuojamas.
KryZminiy linijy reZzimas be automatinio
niveliavimo (Zidr. pav. E): Matavimo prietaisas
sukuria dvi susikertancias lazerio linijas, kurios
gali bti nukreiptos bet kuria kryptimi ir
(raudonas/ nebdtinai turi buti statmenos viena kitos
zalias) atzvilgiu.

Zalias)

N<
=N
=
n

)

Automatinio niveliavimo jtaisas

Automatinis niveliavimas (Zr. pav. F-G)

Pastatykite prietaisg ant horizontalaus, tvirto pagrindo arba
pritvirtinkite jj prie sieninio laikiklio 13 arba ant stovo 12.

Pasirinkite viena i$ veikimo rezimy su automatiniu
niveliavimu.

Prietaisa jjungus, automatinio niveliavimo jtaisas
automatiskai islygina nelygumus savaiminio i$silyginimo
diapazone +4°. Niveliavimas baigiamas, kai lazerio linijos
arba vertikalus lazerio spinduliai nustoja judéti. Nustatyto
veikimo rezimo indikatorius 5 dega zaliai.

Jei automatinio niveliavimo atlikti nejmanoma, pvz., jei
plokstumos, ant kurios yra pastatytas matavimo prietaisas,
nuokrypa nuo horizontalés yra didesné kaip 4°, automatinio
niveliavimo indikatorius 4 dega raudonai ir lazeris
automatiskai iSjungiamas. Tokiu atveju pastatykite matavimo
prietaisa horizontaliai ir palaukite, kol jis savaime
susiniveliuos. Kai tik matavimo prietaisas patenka
savaiminio issilyginimo diapazong +4°, veikimo rezimy
indikatorius 5 uzsidega zaliai ir lazeris jjungiamas.

Uz savaiminio i$silyginimo diapazono +4° riby dirbti su
automatinio niveliavimo jtaisu galimybiy néra, nes negalima
uztikrinti, kad lazerio linijos viena kitos atzvilgiu eis staciu
kampu.

Jei veikimo metu matavimo prietaisas sujudinamas arba
pakeiciama jo padétis, jis automatiskai vél suniveliuojamas.
Kad iSvengtuméte klaidy, po kiekvieno niveliavimo
patikrinkite lazerio linijy arba vertikaliy lazerio spinduliy
padét] atskaitos tasko atzvilgiu.

Darbas iSjungus automatinj niveliavima

Kai automatinio niveliavimo jtaisas i§jungtas, matavimo
prietaisa galite laikyti rankoje arba pastatyti ant pasvirusio
pagrindo. Dvi lazerio linijos nebutinai yra statmenos viena
kitos atzvilgiu.
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Darbo patarimai

Naudojimas su trikoju stovu (Zr. pav. H)

Ant stovo 12 prietaisas stovi stabiliai ir juo galima reguliuoti
prietaiso aukstj. Matavimo prietaiso jungtj, skirta prietaisui
prie stovo tvirtinti, 8 jstatykite ant stovo 1/4" sriegio ir tvirtai
uzverzkite stovo fiksuojamuoju varztu.

Darbas su sieniniu laikikliu (pap. jranga)

Naudodamiesi sieniniu laikikliu 13, matavimo prietaisg galite

saugiai pritvirtinti bet kokiame aukstyje.

Sieninio laikiklio montavimas (Zr. pav. I): Norint pritvirtinti

prie sienos, reikia atlenkti tvirtinimo plokstele 15.

Paspauskite mygtukus 14, esancius abejose tvirtinimo

plokstelés pusése (a), atlenkite tvirtinimo plokstele (b), Siek

tiek pastumkite jg Zemyn, kad ji uzsifiksuoty (c).

Norint reguliuoti matavimo prietaiso aukstj, tvirtinimo

plokstele 15 6 cm galima paslinkti aukstyn arba Zemyn. Tuo

tikslu paspauskite mygtukus 14, esancius abejose tvirtinimo
plokstelés pusése, tvirtinimo plokstele pastumkite j norima
aukstj ir leiskite jai vél uzsifiksuoti. Sieninio laikiklio Sone
esanti skalé padés nustatyti aukstj.

Sieninio laikiklio tvirtinimas (Zitr. pav. J): Sieninj laikiklj 13

su atlenkta tvirtinimo plokstele 15 pritvirtinkite prie sienos

kaip galima vertikaliau. Tvirtai uzfiksuokite, kad nenuslysty,
pvz., dviem tvirtinamaisiais varztais 16 (standartiniais). Jsu-
kite sieninio laikiklio 1/4" varztg 17 j sriegj matavimo

prietaisui prie stovo tvirtinti 8.

Naudojimas kaip stalo stovo (zr. pav. K): Prietaisui veikiant

vertikalaus lazerio spindulio rezimu, apatinio vertikalaus

lazerio spindulio 3 matomumas pageréja, jei matavimo
prietaisas padedamas ne tiesiai ant pagrindo, bet ant

sulenkto sieninio laikiklio 13.

Tuotikslu sieninjlaikiklj kaip galima horizontaliau padékite ant

tvirto pagrindo. Paspauskite mygtukus 14, esancius ant

tvirtinimo plokstelés 15 (a). Tvirtinimo plokstele stumkite iki
sieninio laikiklio virSutinio krasto, kol atsirems (b). Tvirtinimo

plokstele pasukite zemyn (c). Jsukite sieninio laikiklio 1/4"

varzta 17 j sriegj matavimo prietaisui prie stovo tvirtinti 8.

Tada tvirtinimo plokstele uzfiksuokite sieniniame laikiklyje.

Pritvirtinta matavimo prietaisg pasukite taip, kad apatinis

vertikalus lazerio spindulys 3 be kliu€iy sklisty Zemyn. Jei

reikia, tvirtinimo plokstele vél atlenkite, kad galétuméte
atlaisvinti 1/4" varzta 17 ir iSlyginti matavimo prietaisa.

Akiniai lazeriui matyti (pap. jranga)

Sieakiniaiisfiltruoja aplinkos $viesa, todél akys geriau pastebi

raudong lazerio spindulj.

» Nenaudokite lazerio matymo akiniy kaip apsauginiy
akiniy. Specials lazerio matymo akiniai padeda geriau
matyti lazerio spindulj, taciau jokiu badu néra skirti
apsaugai nuo lazerio spinduliy poveikio.

» Nenaudokite lazerio matymo akiniy vietoje apsauginiy
akiniy nuo saulés ir nedévékite vairuodami. Lazerio
matymo akiniai tinkamai neapsaugo nuo ultravioletiniy
spinduliy ir apsunkina spalvy matyma.

e

Prieziiira ir servisas

Prieziiira ir valymas

Sandéliuokite ir transportuokite matavimo prietaisa tik jdéje jj
i komplekte esantj apsauginj krepsj.

Matavimo prietaisas visuomet turi biti Svarus.
Nepanardinkite matavimo prietaiso j vandenj ir kitokius skys-
Cius.

Visus ne$varumus nuvalykite drégnu minkstu skuduréliu.
Negalima naudoti jokiy astriy plovimo priemoniy ir tirpikliy.
Pavirsius ties lazerio spindulio i$éjimo anga valykite
reguliariai. Atkreipkite démesj, kad po valymo nelikty
prilipusiy sidleliy.

Jei, nepaisant kruopscios gamybos ir patikrinimo, matavimo
prietaisas sugesty, jo remontas turi buti atliekamas jgaliotose
Bosch elektriniy jrankiy remonto dirbtuvése. Patys
neatidarykite matavimo prietaiso.

Teiraudamiesi informacijos ir uzsakydami atsargines dalis,
btinai nurodykite desimtZenklj gaminio numerj, nurodyta
prietaiso firminéje lenteléje.

Remonto atveju matavimo prietaisg atsiyskite apsauginiame
krepSyje 19.

Klienty aptarnavimo skyrius ir klienty
konsultavimo tarnyba

Klienty aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus j klausimus,
susijusius su jasy gaminio remontu, technine prieZiura bei
atsarginémis dalimis. Detalius brézinius ir informacija apie
atsargines dalis rasite ¢ia:

www.bosch-pt.com

Bosch klienty konsultavimo tarnybos specialistai mielai jums
patars gaminiy ir papildomos jrangos pirkimo, naudojimo bei
nustatymo klausimais.

Lietuva

Bosch jrankiy servisas

Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350

Irankiy remontas: +370 (037) 713352

Faksas: +370 (037) 713354

El. pastas: service-pt@Iv.bosch.com

Salinimas

Matavimo prietaisai, papildoma jranga ir pakuoté turi bati
surenkami ir perdirbami aplinkai nekenksmingu bidu.
Matavimo prietaisy, akumuliatoriy bei baterijy nemeskite j
buitiniy atlieky konteinerius!

Tik ES Salims:

Pagal Europos direktyva 2002/96/EB,
naudoti nebetinkami matavimo jrankiai ir,
pagal Europos direktyva 2006/66/EB,
pazeisti ir iSeikvoti akumuliatoriai bei
baterijos turi bati surenkami atskirai ir
perdirbami aplinkai nekenksmingu bidu.

Galimi pakeitimai.
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